
３　讨　　论

在临床检验中，所采集的标本是否能及时送到实验室检

测，成为影响研究结果的重要因素。但有些研究现场或标本采

集往往不能满足即刻检测标本的要求，这就需要探讨标本在何

种条件下、多长时间内检测才能不影响结果的准确性和可靠

性。

从本次实验结果可看出，ＨＤＬＣ是一个相对稳定的指标，

无论在室温还是４℃放置，不同时间段的检测结果差异均无统

计学意义。而ＴＣ、ＴＧ和ＬＤＬＣ在４℃保存时，４ｈ之内的检

测结果变化不明显。因此，标本存放在４℃时，变化较小，若能

确定在４ｈ之内送达实验室进行检测，则不会对最终的结果造

成影响。对于一般的研究现场，尚可满足４℃保存，并在短时

间内将标本送往实验室检测。但各种不同的研究所涉及到的

条件不同，对于不能够满足上述要求的，标本的检测结果就可

能出现一定的偏差。那么，在室温或４℃条件下保存的标本，

各指标随时间变化的方向如何，是否能够或怎样去校正这些结

果，值得进一步的探讨。

胆固醇在血清中相对稳定，有研究表明，储存于４～８℃无

菌密闭小管内，ＴＣ值尚无明显改变
［２］。但脂蛋白中的胆固醇

须考虑到：（１）贮存过程中脂蛋白颗粒的结构可能改变，甚至裂

解而影响选择性改变；（２）脂蛋白之间可能有部分脂质交换。

从本研究的结果看，不论是在不同温度和时间段检测，ＨＤＬ相

对稳定，而ＬＤＬ则在较长时间段内的检测值则有所差异。血

脂４项指标中，除ＬＤＬＣ外，其他３项指标－２０℃保存７ｄ

后，与即刻检测的结果之间差异也有统计学意义，这提示，要得

到血脂等指标的可靠、准确的检测结果，标本也不适宜在低温

下长时间保存，否则将可能对部分研究结果产生影响。

标本的存放和检测受到诸多因素的影响，特别是像存放温

度和时间等这些人为能够控制、技术性要求不高的条件，常常

会被忽视，由于标本的保存及测定时间的不当可能会影响临床

医生做出正确的判断和诊治策略。实验室检测人员应根据各

检测指标对保存时间和温度的敏感性，选择适当的标本保存条

件，尽量避免检测中系统误差的产生。
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昆明地区甲型Ｈ１Ｎ１流感患者白细胞计数、分类及形态分析

张会芬，王　霖，李松鹏（云南省昆明市第三人民医院检验科　６５００４１）

　　【摘要】　目的　探讨甲型 Ｈ１Ｎ１ 流感患者外周血白细胞分析结果。方法　采用ＳｙｓｍｅｘＸＳ－１０００ｉ全自动血

细胞分析仪检测了２６１例甲型 Ｈ１Ｎ１ 流感患者的外周静脉血，并对其中７６例做了血涂片细胞形态观察。结果　白

细胞计数多为正常，中位数为５．０３×１０９／Ｌ，范围为（１．５～１８．５９）×１０９／Ｌ。分类以淋巴细胞增多为主，淋巴细胞比

例增高者占５４．８％。涂片镜检异形淋巴细胞的阳性率为６５．８％，单核细胞比例增高的占４１％，嗜酸性粒细胞比例

增高的占９．６％，减低的占１４．６％。结论　甲型 Ｈ１Ｎ１ 流感患者的白细胞多为正常（８５．１％）或减少（１２．６％），增多

者仅占２．３％；分类以淋巴细胞增高为主，其次为单核细胞比例轻度增高者，形态可见部分患者异形淋巴细胞轻度

增高。
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　　２００９年３月，墨西哥、美国开始爆发的甲型 Ｈ１Ｎ１ 流感

后，疫情迅速蔓延到数十个国家及我国。甲型 Ｈ１Ｎ１ 流感是由

新型猪源性甲型 Ｈ１Ｎ１ 流感病毒引起的一种急性呼吸道传染

病，爆发初期曾被称为“猪流感”。普通人群普遍易感。我国卫

生部于２００９年４月３０日宣布将其纳入《中华人民共和国传染

病防治法》规定的乙类传染病，依照甲类传染病管理。通过血

细胞分析和血涂片镜检结果的分析，对甲型 Ｈ１Ｎ１ 流感患者的

外周血白细胞有更进一步的认识，起到协助诊疗的目的。

１　材料与方法

１．１　甲型 Ｈ１Ｎ１ 流感的诊断标准　所有病例的诊断符合《甲

型 Ｈ１Ｎ１ 流感诊疗方案 （２００９年试行版）》
［１］，有流行病学史，

出现流感样临床表现，咽拭子标本经国家指定的ＣＤＣ确定为

甲型 Ｈ１Ｎ１ 流感病毒核酸检测阳性。

１．２　病例选择　符合上述诊断标准的患者２６１例，男１６７例，

女９４例，年龄２～７６岁，平均１９岁。

１．３　仪器　日本ＳｙｓｍｅｘＸＳ－１０００ｉ全自动血细胞分析仪。

１．４　方法　抽取静脉血约２ｍＬ置于ＶＡＣＵＥＴＴＥＫ２ＥＤＴＡ

抗凝管内，用ＳｙｓｍｅｘＸＳ－１０００ｉ全自动血细胞分析仪检测，细

胞分析仪采用半导体激光＋流式细胞术＋核酸荧光染色技术

的原理计数白细胞和进行白细胞分类，并随机用其中的７６份

标本制作血涂片，用瑞氏染液染色后进行细胞形态观察。

２　结　　果

在２６１例患者中，白细胞计数以正常或减少者居多，中位

数为５．０３×１０９／Ｌ，范围为（１．５～１８．５９）×１０９／Ｌ。白细胞数

减少的有３３例［（１．５～３．４６）×１０９／Ｌ］，占１２．６％，白细胞数

正常的有２２２例［（３．５～９．５）×１０９／Ｌ］，占８５．１％，白细胞数

增多６例［（９．９～１８．５９）×１０９／Ｌ］，仅占２．３％；在分类中以淋

巴细胞增高为主，占５４．８％，中性粒细胞增高的仅占７．７％，单

核细胞比例增多者占４１％，多为轻度增高（９％～２１．９１％），嗜

酸性粒细胞比例增高的有２５例，占９．６％。嗜酸性粒细胞比

例减低的有３８例，占１４．６％，其中１６例嗜酸性粒细胞分类计

数为０。对７６份标本做血片观察时，异形淋巴细胞的检出率
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为６５．８％，范围为１％～１４％，在白细胞分类中所占比例不高，

比例大于５％的仅占检出异形淋巴细胞标本的１２％，部分中性

粒细胞胞浆内颗粒增多、增粗，余无明显异常。

３　讨　　论

甲型 Ｈ１Ｎ１ 流感是由新型猪源性甲型 Ｈ１Ｎ１ 流感病毒引

起的一种急性呼吸道传染病，按指南多为不高或降低，本院检

测的２６１例甲型 Ｈ１Ｎ１ 流感病例的白细胞数以正常和减少为

主，与指南吻合。在白细胞分类中以淋巴细胞增高为主，且可

检出异形淋巴细胞，但多为轻度增高，异形淋巴细胞在有的病

毒感染时会出现增高，如ＥＢ病毒感染会出现较多的异型淋巴

细胞。在此次调查中甲型 Ｈ１Ｎ１ 流感患者中有６５．８％的病例

出现异形淋巴细胞，但不如ＥＢ病毒感染那么高。单核细胞比

例增高的占４１％，多为轻度增高，增高的原因有待进一步调查

分析。嗜酸性粒细胞比例下降的占１４．６％ ，与洪文昕等［２］报

道的４７．９％的病例嗜酸性粒细胞下降有较大差异，是否为地

区之间的差异也有待进一步的对比分析。中性粒细胞形态仅

见部分细胞浆内颗粒增多、增粗，无特殊形态改变。分析甲型

Ｈ１Ｎ１ 流感病例的白细胞计数、分类及形态观察，对于全面了

解这种新发生的传染病白细胞改变，是一种积极的尝试，丰富

了对此疾病白细胞改变的较全面的认识。

参考文献

［１］ 中国疾病预防控制中心．甲型 Ｈ１Ｎ１ 流感诊疗方案（２００９

试行版）［ＥＢ／ＯＬ］．（２００９０５１０）［２００９０７０５］．ｈｔｔｐ：／／

ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｄｃ．ｎｅｔ．ｃｎ．

［２］ 洪文昕，张复春，尹炽标，等．甲型 Ｈ１Ｎ１ 流感患者的临床

特征及隔离防护［Ｊ］．中山大学学报（医学科学版），２００９，

３０（５）：４９７５００．

（收稿日期：２０１００１２６）

５６２份男性不育症精液常规检验结果的分析

谢文静，江　裕，陈溶微，邵遵焘（福建省福州市第二医院　３５０００１）

　　【摘要】　目的　应用精液分析的结果对男性不育症的病因、机制和临床进行探讨。方法　将精液常规质量检

测分析结果中的精液液化时间、精子密度、精子活动率及活动力的异常状况对男性不育症进行分析。结果　５６２例

男性不育症精液常规检测，液化时间异常４０２例，精子密度异常１５７例，无精子２１例，精子活动度异常３６０例，精子

活动力异常５２１例。结论　应用全自动精液分析仪检测分析其指标，有助于对男性不育症的病因及临床提示实验

诊断。

【关键词】　精液质量分析；　精液液化时间；　精子密度；　精子活动率
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　　近年临床研究表明，不孕不育症呈上升趋势。传统观点认

为，女性是引起不孕的主要原因。研究表明：大约有３０％的不

孕症是由男方引起。随着男性学科的迅速发展，男性生育调节

已成为人类共同关注的问题。目前用于评价男性生殖功能的

实验室精液分析主要是指精子数量、精子结构、精子活动力和

活动率等指标。临床资料表明，男性不育症中约７５％是因为

精子数量过少或者是精子活力低弱所致。作者结合临床对

５６２例男性不育者的精液分析结果等指标参数进行统计分析，

探讨如下。

１　对象与方法

１．１　对象　选取本院门诊男科初次就诊且婚后２年以上不育

的男性患者５６２例，所有患者妻子经过妇科检查证实生殖系统

均正常。

１．２　精液采集方法　精液采集前，嘱患者禁欲３～５ｄ，手淫法

收集一次射出的全部精液，置于洁净容器内，３７℃保温，３０

ｍｉｎ内送检。

１．３　仪器与方法　将患者精液标本编号，记录采集时间后，

３７℃温箱放置３０ｍｉｎ，待完全液化后，采用 ＷＬＪＹ９０００型全

自动精液分析仪（清华同方公司产品）进行精液分析。３０ｍｉｎ

内未完全液化的标本继续温育６０ｍｉｎ后再进行分析。

２　结　　果

２．１　５６２例精液常规检测结果分析　对５６２例精液常规检测

结果进行统计分析，结果见表１。精子活动力分级依据如下：Ａ

级精子呈高速直线运动，活动力好；Ｂ级精子呈中速直线运动，

活动力良好；Ｃ级精子呈缓慢或非前向运动，活动力不良；Ｄ级

精子活动及其缓慢或不动，活动力差甚至死精。

表１　５６２例精液常规检测结果分析

检测结果 狀 所占比例（％）

液化时间

　正常（≤６０ｍｉｎ） １６０ ２８．５

　异常（不液化或液化不完全） ４０２ ７１．５

精子密度异常

　 ＜５０×１０９／ｍＬ １５７ ２７．９

　无精子 ２１ ３．７

精子活动率异常（＜６０％） ３６０ ６４．１

精子活动力异常（Ａ＋Ｂ级小于５０％） ５２１ ９２．７

３　讨　　论

３．１　正常的精液分析结果　正常男性一次排出精液约２～５

ｍＬ，呈灰白或乳白色（长时间未排精者可呈淡黄色）；正常精液

标本３７℃保温３０ｍｉｎ后完全液化，最多不超过６０ｍｉｎ。正常

精子密度（５０～１００）×１０９／Ｌ，精子活动率应大于６０％，射精后

６０ｍｉｎ内Ａ级精子大于或等于２５％或Ａ级＋Ｂ级大于或等于

５０％，精子畸形率小于１０％。

３．２　本文中精液液化时间异常的占总病例数的７１．５％。精

液不液化或液化不完全，可以抑制精子的活力，从而减少了受

孕的机会，其主要原因可能是因为前列腺分泌液化因子减少，

导致蛋白水解酶缺乏，或前列腺炎症时破坏蛋白水解酶的活性
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