
本时产生比较显著的负偏差，试剂盒还配备了１６０ｍｍｏｌ／Ｌ的

校准液。但是在使用１６０ｍｍｏｌ／Ｌ的校准液时测定较低浓度

的样本则会产生比较严重的正偏差。为了进一步降低检测结

果的误差，同时充分发挥日立全自动生化分析仪的功能，通过

采用多标准协同校准的方法可以比较有效地提高检测结果的

准确性，表２的数据、人血清以及质控样本的测定结果证明了

此种方法的有效性。同时，该方法也扩大了血清氯的测定范

围，较低、较高浓度的样本同样可以获得满意的检测结果。当

然，根据所关注的样本浓度值的范围情况，可以采用适当的校

准液的浓度，或者增加校准液的数量，以涵盖较大的样本浓度

范围，获得可靠的检测结果。

（收稿日期：２０１００４０９）

基层检验科应重视血涂片检验工作

王卫金，沈金娣（浙江省杭州市余杭区运河镇亭趾社区卫生服务中心　３１１１０２）
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　　随着全自动血细胞分析仪的使用，白细胞三分群自动血液

分析仪已在乡镇卫生院普及，血常规检查在短时间内从手工操

作过渡到半自动、全自动检测，能够定量分析外周血中的血细

胞参数，提高了工作效率，为临床医生提供了更广泛的参考数

据，但在血液分析仪使用过程中，分类计数也出现了漏检和误

诊现象，需结合镜检。目前，许多社区卫生服务中心由于各方

面的原因，忽视了镜检。本科室从２００８年１月开始使用日本

ＳＹＳＭＥＸＫＸ２１Ｎ 血细胞分析仪过程中，对门诊血常规异常

结果进行镜检分析，发现２例白血病病例，现报道如下。

１　临床资料

病例１：女，５４岁，于２００８年２月因上呼吸道感染伴头晕，

乏力１周就诊。血液分析仪常规检查，血红蛋白（Ｈｂ）７５ｇ／Ｌ，

白细胞（ＷＢＣ）１８．９×１０９／Ｌ，血小板（ＰＬＴ）１５６×１０９／Ｌ，ＬＹ０．

９４，ＭＯ０．０１，ＧＲ０．０５。因血象异常，淋巴细胞比例过高，仪器

报警，涂片染色镜检，发现大量幼稚细胞。病例２，女，６４岁，于

２００９年２月因上呼吸道感染伴头晕，心悸就诊。血液分析仪

常规检验 Ｈｂ５４ｇ／Ｌ，ＷＢＣ３９×１０
９／Ｌ，ＰＬＴ４１２×１０９／Ｌ，ＬＹ

０．０６，ＭＯ０．０２，ＧＲ０．９２。涂片染色镜检，发现大量幼稚细胞。

后患者经浙江大学附属第二医院骨髓细胞学诊断为白血病。

２　讨　　论

２．１　基层检验人员对自动分析仪器依赖性过高　基层检验工

作者认为全自动能代替镜检。目前，国内使用的三分类仪器都

是根据白细胞的体积大小分类，它不能区分幼稚细胞、嗜酸性

粒细胞、嗜碱性粒细胞及单核细胞，更不能识别异形淋巴细胞

和有核红细胞及中性粒细胞毒性变［１］。尽管现代高科技不断

在血液分析仪上应用，多方位测定同一个细胞（如激光散射加

电磁波传导加电阻抗、激光加细胞化学等）的高档血液分析仪

相继问世，迄今无一台血液分析仪能完全代替显微镜进行白细

胞分类，而只能起筛选作用［２］。

２．２　责任心不强　各类白血病的诊断主要依据实验室血液和

骨髓象的分析，为得出准确的结果，要求检验人员必须具有高

度的责任心，在熟练掌握仪器性能、操作规程的同时检查血液

分析结果时必须做到全面、细心，及时发现白血病细胞。目前，

由于基层医院检验人员编制和待遇的限制，加上基层检验人员

业务水平偏低，责任心不强，仅仅是机械的操作，满足简单数字

分析，更易引起白血病漏诊、误诊。

综上所述，迄今为止世界上无论多先进的血液分析仪，用

于细胞分类时只能当作一种过筛手段，都不能替代目视法显微

镜下分类计数。因为仪器还不能准确区分幼稚细胞、异常淋巴

细胞、有核红细胞等［３］。因此对异常血象应进行人工细胞学分

类镜检，特别是基层医院，一定要加强异常血象涂片镜检，只有

这样做才能不断提高检验人员的综合素质，最大限度地减少漏

诊、误诊，为临床诊断、治疗及进一步检查提供科学依据。
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陈　胜（江西省南昌市仁爱女子医院检验科　３３００００）
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　　ＨＩＴＡＣＨＩ７１８０全自动生化分析仪具有精密度高、结果准

确、重复性好及操作简单等优点，并且可同时进行离子检测和

急诊插入功能，仪器自身配备试剂冰箱。生化检验报告的准确

性不仅取决于仪器的准确度和精密度同时也取决于受检标本
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采集前准备、标本的正确采集、运送和贮存，以及分析中、分析

后的质量控制等各个环节。检验人员必须严格按操作规程执

行，充分发挥仪器的优点，确保检验质量的准确。

１　分析前的质量控制

１．１　受检者标本采集前的准备　受检者一般应在早上７：００

～９：００之间空腹采血，受检者在采血前至少２周保持平时的

饮食习惯，采血前３ｄ应避免高脂饮食，２４ｈ内不能饮酒，在禁

食１２～１４ｈ后空腹采血。

１．２　要选择正确的采血器具　一般生化标本多采用分体胶或

肝素类抗凝剂，而肝素钾会对离子测定有一定影响，肝素锂是

最好的选择。

１．３　标本采集时的质量控制　选择正确的采血部位，严禁在

输液时和在输液的同一侧手臂上采血，采血时要顺利，血流不

畅或多次穿刺都会造成标本溶血或凝块，在使用抗凝管采集标

本后应及时缓慢颠倒混匀３次。

２　分析中的质量控制

２．１　仪器的准备

２．１．１　开机前准备　检查加注系统探针（样品针、试剂针）、搅

拌棒是否有滴水、脏污；是否弯曲、堵塞；清洗液不足时需添加；

清理废液桶；检查打印纸足够并已正确安装；确认仪器台面清

洁、无杂物；检查ＵＰＳ开关应在（ＯＮ）状态；打开自来水龙头，

接通水机的电源。

２．１．２　开机　记录开机时间，为保证试剂舱的冷藏作用，位于

仪器右侧下方的总电源开关可长期处于（ＯＮ）状态。打开中文

电脑，等待水温升至３７℃，方可进行下一部操作。开机后维护

首先进行光度计检查，执行Ｕｔｉｌｉｔｙ→Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ→Ｐｈｏｔｏｍｅｔｅｒ

Ｃｈｅｃｋ→Ｐｅｒｆｏｒｍ。也可将此程序设定到开机过程，仪器可自动

完成。观察其３４０ｎｍ吸光度应小于１９０００。各波长的主、副

波长输出值相差不超过１０以上。

２．１．３　开机后准备　清除昨日测定结果，观察各种试剂剩余

测定数的余量，及时添加试剂，试剂位置按屏幕显示放置，注意

不能有气泡。

２．２　做好每日室内质控　室内质控是判断仪器是否处在最佳

工作状态并且是检验质量的保证，同时是监测仪器准确度、精

密度的重要指标。应每天在标本测试前做一个正常值和一个

异常值的质控，若某一项检测指标失控，应认真分析失控原因，

及时查找和解决失控原因，直至在控为止。

２．３　随时观察仪器的工作状态　及时处理仪器在工作中发出

的各种信号提示。

３　分析后的质量控制

３．１　认真核对检验结果　若检验结果与临床诊断不符应主动

与临床医生联系，必要时对标本重新检测。标本至少保留

２４ｈ，其目的是以备临床医生和患者对检验结果的准确性提出

异义时进行复查。

３．２　加强与临床医生的联系　随着现代医学技术的飞速发

展，临床医疗检测手段的不断改进和完善，势必造成临床医生

更多的依赖医技信息，因而大大增加了对医学检验的客观性和

依赖性。因此必须与临床医生保持业务联系，对患者的病情发

展和治疗过程要有个基本了解，同时加强专业知识学习，对患

者需要检查而医生未开列的项目应及时增加并提醒医生注意。

４　仪器的保养和维护

４．１　每日保养　每天完成检查项目后，做好各种记录：日工作

记录表、维护保养记录表、日校准记录表、校准结果记录表、室

内质控记录表。关机后，用无水乙醇擦拭探针（样品针、试剂

针）表面，用蘸有２％ＨＩＴＥＲＧＥＮＴ纱布擦拭搅拌棒，然后用蘸

纯水纱布擦拭干净。

４．２　每周保养　每周执行 Ｗａｓｈ（ｃｅｌｌｓ）、ＣｅｌｌＢｌａｎｋ，若１号杯

杯空白数值超过１９０００，或２号到１２０号杯间差超过±８００，需

要将反应杯取出，浸泡在２％ＨＩＴＥＲＧＥＮＴ中过夜，再用清水

及纯水充分清洗，再次做杯空白。若杯空白仍过大，或使用超

过一个月以上，请更换反应杯。清洗槽脏污时，用试管刷蘸

２％ＨＩＴＥＲＧＥＮＴ进行洗刷；在各清洗槽处倒入１０ｍＬ５％次

氯酸钠溶液，然后分别在各清洗槽倒入１００ｍＬ的水。

４．３　每月保养　清扫试剂冷藏库和样品盘槽；清洗反应槽及

反应槽排水过滤网；清洗供水过滤网；清扫散热器过滤网。

４．４　每３个月保养　更换样品吸量器密封垫，更换完毕后需

执行“排气”。Ｕｔｉｌｉｔｙ→Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ→ＡｉｒＰｕｒｇｅ→Ｐｅｒｆｏｒｍ，更

换试剂吸量器密封垫，清扫冷却风扇。

４．５　每半年维护保养　更换光源各种维护项目组合选定功能

可根据需要选定每日、每周、每月、每季等一系列维护组合模

式，仪器定时自动执行。

（收稿日期：２０１００４１１）

非处方药认识误区与使用探讨

万进军（鄂州职业大学医学院，湖北鄂州　４３６０００）
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　　非处方药都是在临床使用多年，经过科学评价，被实践证

明由消费者自我使用比处方药更安全的药品。消费者依据自

己所掌握的医药知识，并借助阅读药品标志物，对小伤小病自

我诊疗和选择应用。非处方药的包装必须印有国家指定的非

处方药专有标志（ＯＴＣ）
［１］。实施药品分类管理的原因之一是

方便广大群众，一些小伤小病可以就近购药、及时用药，免去请

假误工，去医院排队挂号、就诊、检验、取药等费时、费钱、费力

之苦。为了使群众更为方便，又将非处方药中安全性更高的一

些药品划为乙类，乙类非处方药除可在药店出售外，还可在超

市、宾馆、百货商店等处销售［２］。为了正确对待、合理使用非处

方药物，下面对非处方药的认识误区与使用进行探讨。

１　非处方药认识和使用上的误区

１．１　“老毛病”现象　某些患者凭着自我感觉不适，或个别明

显体征，自我判断是“老毛病”，便毫不犹豫选用过去曾用的某

药。如此这样反复选用某药，将会造成一些不利因素。如有可

能因某种药的多次反复使用，而产生药源性疾病。老毛病复

·８６１２· 检验医学与临床２０１０年１０月第７卷第１９期　ＬａｂＭｅｄＣｌｉｎ，Ｏｃｔｏｂｅｒ２０１０，Ｖｏｌ．７，Ｎｏ．１９


