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抗凝新鲜血在血细胞分析仪校准和比对中的应用探讨
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"摘要#

!

目的
!

探讨用抗凝新鲜血在血细胞分析仪校准和比对的应用价值%方法
!

选择
3

K

AI=̀ :̂ #%"""D

血

液分析仪为参比仪!迈瑞
U*#&"""

血液分析仪为比对仪%"

$

$采集体检健康人用乙二胺四乙酸二钾抗凝新鲜血在参

比仪按规范的操作方法进行定值!然后用该血液校准比对仪%"

%

$每天选择无细胞聚集和碎片的新鲜血标本!在参

比仪和比对仪分别测试
&

次并记录均值结果!为期
%

个月共检测
$0"

例标本!采用直线回归分析检验结果的相关性

和一致性%结果
!

"

$

$比对仪经定值新鲜血校准后其测定结果与参比仪测定结果的偏差比校准前明显降低!差异有

统计学意义"
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#

"'"$
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%

$参比仪与比对仪测定结果各参数之间相关密切"

B

%

)
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$!一致性良好%结论
!

利用

抗凝新鲜血用于血细胞分析仪的校准和比对!经济有效!可以提高血液分析仪结果的准确性和可比性%

"关键词#

!

血细胞分析仪#

!

校准#

!

偏差#

!

比对
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血液分析仪是医院检验科使用率很高的仪器之一#许多检

验科同时拥有着多台血液分析仪#而且常常是不同品牌+不同

型号+三分群+五分类+进口机+国产机同时混杂存在#其检测结

果的准确性及可比性直接影响患者疾病的诊断+治疗和观察#

但直至目前血液分析仪配套的校准物和质控物都存在着价格

昂贵+保存时间短的问题#为探索解决问题的途径#确保同一标

本在本科内检验结果的准确性和可比性#本文使用
3
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AI=̀

:̂ #%"""D

血液分析仪对正常新鲜抗凝血进行定值后校准迈瑞

U*#&"""

血液分析仪#并对
%

台仪器进行比对试验和偏差评

估#了解利用抗凝新鲜血用于血细胞分析仪的校准和比对的应

用价值)

$

!

材料与方法

$'$

!

材料

$'$'$

!

仪器及试剂
!

3
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AI=̀ :̂ #%"""D

血液分析仪及进口配

套试 剂#

3

K

AI=̀ :̂ #%"""D

配 套 校 准 物
3*3#$"""

#批 号

"&10"(%(

)迈瑞
U*#&"""

血液分析仪及配套试剂)

$'$'/

!

新鲜血液标本
!

用乙二胺四乙酸二钾$

OP:9#Q

%

&真

空抗凝管#广州阳普公司生产#校准用新鲜全血采自体检健康

人#比对用新鲜全血采自门诊患者#标本在室温中保存#并保证

1@

内完成检测)

$'/

!

方法

$'/'$

!

参比仪校准及质控
!

选择性能良好+规范操作的
3
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A#

I=̀ :̂ #%"""D

血液分析仪作为参比仪$以下称为参比仪&#该

分析仪使用原装配套试剂#定期保养#以具有溯源性的校准品

3

K

AI=̀ 3*3#$"""

,

$

-由
3

K

AI=̀

技术服务部技术人员进行定期

校准)每天用配套低+中+高
&

个水平的全血质控物进行室内

质量控制#结果良好并定期参加室间质控#确保仪器结果精密

度和准确度)

$'/'/

!

新鲜全血定值及比对仪校准
!

取体检健康人各项指标

正常#无异常警示
OP:9#Q

%

抗凝新鲜血在参比仪按规范的操

作方法测定新鲜全血
$$

次#取后
$"

次结果分别计算血红蛋白

$

45

&+红细胞$

[U*

&+白细胞$

6U*

&+血小板$

R/:

&+平均红细

胞体积$

)*+

&

(

个参数的均值#以此作为新鲜全血的定值)

以迈瑞
U*#&"""

血液分析仪为比对仪$以下称为比对仪&#

取经参比仪定值后的新鲜全血在比对仪测定
$$

次#用
%#$$

次

结果分别计算
45

+

[U*

+

6U*

+

R/:

+

)*+(

个参数的均数和

变异系数及与定值的偏差$不计正负号&#再与表
$

中的标准进

行比较判别是否需要调整仪器)偏差计算公式!偏差
e

$均值
#
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%(1$
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年
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月第
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卷第
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定值&"定值
f$""2

)

当参数均值与定值的差异全部等于或小于表
$

中的第
$

列数值时#仪器不需进行调整#记录检测数据即可%若各参数均

值与定值的差异大于表中的第二列数值时#需请维修人员核查

原因并进行处理%若各参数均值与定值的差异在表中第
$

列与

第
%

列数值之间时#需对仪器进行调整#调整方法可按说明书

的要求进行,

%

-

)

表
$

!

仪器校准判别标准'

2

(

参数
$

列
%

列

6U* $'( $"

U[* $'" $"

45 $'" $"

)*+ $'" $"

R/: &'" $(

从表
$

可以看出#当需校准时用均值与定值进行比较#计

算各参数的校准系数#将新的校准系数输入仪器替换原校准系

数)校准系数的计算公式为!新校准系数
e

原校准系数$定值"

均值&)

$'/''

!

比对试验
!

每天选择无异常警示的新鲜血标本#分别

在参比仪和比对仪分别进行
&

次测试#记录均值结果#二者测

试相差时间不超过
$@

#为期
%

个月共检测
$0"

例标本)

$''

!

统计学方法
!

用
ÒE=C%"",

记录实验结果并进行偏差等

简单计算%统计软件用
3R33$&'".;<6DGH;FA

#仪器各参数检

测结果总体均数间的差别用配对样本
D

检验#一致性检验采用

直线回归分析)

/

!

结
!!

果

/'$

!

参比仪及比对仪的重复性测定
!

新鲜全血重复测定结果

见表
%

)从表
%

可知#参比仪的重复性良好#其重复性优于比

对仪#综合仪器各方面状态#其均值可做为校准比对仪的定值)

表
%

!

参比及比对仪重复测定结果比较

仪器

6U*

$

f$"

-

"

/

&

参比 比对

[U*

$

f$"

$%

"

/

&

参比 比对

45

$

J

"

/

&

参比 比对

)*+

$

./

&

参比 比对

R/:

$

f$"

-

"

/

&

参比 比对

均值$

F

&

,'&" ,'%- &'!" &'($ $$% $$( 0-'& -$', %-( %("

标准差$

A

&

"'"- "'$$ "'"% "'"1 "'! "'- "'$& "'&0 %'% 0'-

变异系数$

*+2

&

$'&" $'($ "'11 $'$, "'(0 "'0% "'$( "'1$ "',1 &'(!

/'/

!

比对仪校准结果
!

比对仪校准前后结果见表
&

#除
6U*

外其余各参数结果与定值的偏差均处于表
$

中
$

列和
%

列之

间#提示仪器必须进行校准#经校准后测定结果与定值的偏差

均处于表
$

中
$

列之内#结果表明用定值新鲜全血对比对仪的

校准后其检测结果与定值的偏差比校准前明显降低#差异有统

计学意义$

A

#

"'"$

&)

/''

!

对比试验结果
!

经
%

个月共检测
$0"

例标本#其实验数

据采用配对样本
D

检验#各参数均
A

)

"'"(

#显示参比仪与比

对仪所测的各个参数总体均数差异无统计学意义$表
1

&)用

拟合直线回归方程分析#分析中将比对仪测定结果作应变量

3

#参比仪测定结果作自变量
+

#结果各参数均
B

%

)

"'-(

#结果

表明各参数之间相关密切#直线回归统计的斜率和截距可靠#

一致性良好#其相关程度依次为
6U*e45

)

[U*

)

R/:

)

)*+

$表
(

&)

表
&

!

比对仪校准前后结果比较

参数
校准前

系数$

2

&均值 偏差$

2

&

校准后

系数$

2

&均值 偏差$

2

&

6U*

$

f$"

-

"

/

&

-1'& ,'%- W"'$1 -1'% ,'& "'"

[U*

$

f$"

$%

"

/

&

$"('1 &'($ W%'(" $"%'0 &'(0 W"'!

45

$

J

"

/

&

-$'( $$( %'!0 -&'- $$& "'-

R/:

$

f$"

-

"

/

&

$&,'" %(% W$1'(0 $$,'" %0, W%',

)*+

$

./

&

$"%'& -$', %'!- $"('$ -"'$ "'-

表
1

!

比对试验各参数结果比较'

)e$0"

(

仪器

6U*

$

f$"

-

"

/

&

参比 比对

[U*

$

f$"

$%

"

/

&

参比 比对

45

$

J

"

/

&

参比 比对

)*+

$

./

&

参比 比对

R/:

$

f$"

-

"

/

&

参比 比对

均值$

F

&

,'"1( ,'"% 1'!!1 1'!(( $&&'1 $&&'! 0!'01 0,'&- %0$'1 %,(

标准差$

I

&

%'$, %'$( "'(%! "'(,& $-'-0 $-'-1 !'1& !'$- 0!'- ,('1

D "'!!$ "'1%% W"'!$% W"'%1 $'"%

A "'(%( "'!0& "'((( "'(!& "'&&(

表
(

!

参比仪及对比仪测定结果的一致性检验

项目
B

B

% 回归方程

6U* "'--- "'--, 3e"'--"+X"'"1!

[U* "'--! "'--% 3e$'"0(+W"'1"(

45 "'--- "'--, 3e"'--,+X"'!&0

)*+ "'-,1 "'-($ 3e"'-&-+X('0("

R/: "'-0" "'-!$ 3e"'0("+X&(',!

'

!

讨
!!

论

随着科学技术的进步#近年来国产的血液分析仪#其性能

已接近或达到进口仪器的水平#但如何校准和实现检测结果可

比性#已成为目前血液分析仪存在的较大问题)

根据国际血液学标准化委员会颁布文件的要求#血细胞分

析的检测结果只有直接或间接地溯源至参考方法#才能保证结

果的准确性和不同实验室检测结果的可比性)血液分析仪的

校准只能使用配套的校准物#校准物的定值只适用于特定类型
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年
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月第
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的血液分析仪#但对非配套仪器的校准结果较差)但血液分析

仪的校准物少#价格贵#不易保存#且实验室内仪器种类型号较

多#甚至一些血液分析仪无配套的校准物#因此要保证血细胞

分析仪检测结果的准确性和可比性#除了要有完善的质量控制

体系#还必须建立合理实用可行的校准程序#使实验室内所有

仪器的检测结果校准到偏差控制在一定范围内#各台仪器具有

可比性,

&#(

-

)本实验使用性能良好+规范操作并经具有溯源性

的校准品
3

K

AI=̀ 3*3#$"""

校准的
3

K

AI=̀ :̂ #%"""D

血液分

析仪作为参比仪定值
OP:9#Q

%

抗凝的新鲜血作为校准物#校

准迈瑞
U*#&"""

血液分析仪#实验表明用
3

K

AI=̀ :̂ #%"""D

血

液分析仪定值的新鲜全血对
U*#&"""

血液分析仪校准后的检

测结果与参比值的偏差比校准前明显降低)用新鲜全血校准仪

器虽较麻烦#但适用于所有仪器#且经济易得#适用性强#适用于

同一实验室多台不同型号血细胞分析仪的校准)

实验室内部有多台血液分析仪时#应进行结果的比对,

!

-

)

本科实验室内有多台不同品牌及不同型号的血液分析仪#本文

选择了
3

K

AI=̀ :̂ #%"""D

和
U*#&"""

血液分析仪两台仪器为

例#进行了为期
%

个月较长时间共
$0"

例标本的比对试验#根

据实验结果用
3R33$&'"

统计软件对
%

台仪器各参数采用拟

合直线回归方程分析#分析中将比对仪测定结果作应变量
3

#

参比仪测定结果作自变量
+

#计算
%

台仪器
(

组参数的相关系

数和回归方程#结果
B

% 均大于
"'-(

#表明各参数之间相关密

切#一致性良好#完全符合临床需要)但相比较而言
)*+

+

R/:

一致性相对较差#这可能是由于仪器的原理不同#精密度

差异等因素所致#如出现偏差过大#必须及时进行校准)

虽然使用抗凝新鲜全血用于校准血液分析仪比直接使用

商品化校准物较为繁杂#但新鲜全血是临床实验室易得物质#

控制得当#经济宜可靠#也有人采用新鲜全血应用于血液分析

仪的室内质控#也取得了较好的效果,

,#0

-

)

通过本实验#作者体会到为了保证实验室内多台血细胞分

析仪检测结果的准确性和可比性#对仪器的校准和比对及室内

和室间质控都是血细胞分析质量控制必不可少的环节#使用新

鲜血定期对不同品牌及不同型号进行校准比对#是目前比较经

济有效的办法)
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法+亲和层析

法+胶乳免疫测定+电泳法等#有些方法需要贵重的仪器#有些

方法手工操作太不方便#有些方法有反应杯污染情况#本文采

用的酶化学反应法测定#是基于比色法操作简单#仪器设备要

求不高#能在实验室原有各种生化仪进行检测#经方法学性能

验证均显示该实验是一种精密度高#重复性好#线性范围宽#与
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法进行方法学比较相关性良好#且收费

低廉#从降低患者医疗费用方面具有较高的社会效益#完全能

满足临床对糖尿病患者的监测要求#可在使用自动生化分析仪
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