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血细胞分析仪两种模式检测结果比对分析和偏倚评估

韩弋戟，黄润华，郭明琴，刘　梦，侯　爵（重庆市万盛经济技术开发区中心血库检验科　４００８９９）

　　【摘要】　目的　通过对ＢＣ１８００血细胞分析仪全血模式和预稀释模式进行方法比对和预期偏倚评估，探讨两

种模式之间检测结果是否具有可比性，或检测结果的偏差是否在允许范围内。方法　依据美国国家临床实验室标

准化协会ＥＰ９Ａ２文件要求，以全血模式为比较方法，预稀释模式为实验方法，对白细胞（ＷＢＣ）、红细胞（ＲＢＣ）、血

红蛋白（Ｈｂ）和血小板（ＰＬＴ）进行方法学比对、相关性分析和预期偏倚估计，判断偏倚是否可以接受。结果　所有

项目均具有良好的相关性（狉≥０．７５），预期偏差均未超出允许偏差范围，偏倚可以接受。结论　在严格按照操作规

程做好质控的基础上，ＢＣ１８００血细胞分析仪两种模式对 ＷＢＣ、ＲＢＣ、Ｈｂ和ＰＬＴ的检测结果具有可比性。
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　　血细胞分析仪是临床实验室最常用的仪器之一，它具有操

作简便、快速、结果准确、精密度高等特点。虽然不同血细胞分

析仪之间利用美国国家临床实验室标准化协会（ＣＬＳＩ）文件进

行性能评估已有报道［１３］，但是对同一台血细胞分析仪全血模

式和预稀释模式之间进行结果比对和偏倚评估还未见报道。

本研究参考ＣＬＳＩＥＰ９Ａ２文件，对同一血细胞分析仪两种检

测模式测定同一样品的白细胞（ＷＢＣ）、红细胞（ＲＢＣ）、血红蛋

白（Ｈｂ）和血小板（ＰＬＴ）进行方法比对和偏倚评估。

１　材料与方法

１．１　标本　测定样品来源于万盛经济技术开发区人民医院门

诊和住院部患者新鲜乙二胺四乙酸二钾抗凝全血。浓度范围

符合ＥＰＡ９文件建议分布要求。

１．２　仪器与试剂　ＢＣ１８００血细胞分析仪及配套试剂、校准

品、质控品。选用全血模式作为比较方法，用 Ｘ表示；预稀释

模式为实验方法，用Ｙ表示。

１．３　方法　分析前按照操作规程进行仪器准备，测定质控品，

并确认在控制范围内。按ＥＰ９Ａ２文件要求，每天选择８份标

本在两种模式上进行 ＷＢＣ、ＲＢＣ、Ｈｂ和ＰＬＴ测定。８份标本

在两种模式上分别进行双份平行测定，测定顺序为１～８，８～

１，共测定５ｄ。Ｘ和Ｙ两种方法测定结果分别用Ｘｉｊ和Ｙｉｊ表

示（ｉ为标本号，１～４０；ｊ为双份测定次数，１或２）。

１．４　统计学方法　用Ｅｘｃｅｌ统计分析软件对不同项目两种模

式之间进行相关回归分析和偏倚评估。

２　结　　果

２．１　离群点　分别计算方法内绝对偏差（犇犡、犇犢）、相对偏差

（犇犡′、犇犢′），方法间绝对偏差（犈）、相对偏差（犈′），允许范围是

上述偏差的４倍。如果方法内或方法间绝对偏差超过绝对偏

差的允许范围，需要观察相对偏差是否超过相对偏差的允许范

围。如果同时超过为离群点，应该删除。但不能超过２．５％，

否则必须查明原因补齐离群点数据或重做。本次试验ＲＢＣ分

别有１个点超过绝对偏差４犇犡和４犇犢，ＰＬＴ有１个点超过４

犇犡。但均未超过相对偏差４犇犡′和４犇犢′，所以，方法内无离

群点；方法间离群点检查，ＲＢＣ有一个点同时超过了４犈和４

犈′。该点属于离群点，予以删除。见表１。

表１　各项目控制限及离群点计算表

项目

参比方法（全血模式）

４犇犡
绝对偏差

离群点
４犇犡′

相对偏差

离群点

实验方法（预稀释模式）

４犇犢 Ａ ４犇犢′ Ｂ

两种方法之间

４犈 Ａ ４犈′ Ｂ

ＷＢＣ ０．７３ 无 ０．１０ 无 １．５３ 无 ０．２０ 无 １．２１ 无 ０．１６ 无

ＲＢＣ ０．２９ １ ０．０７ 无 ０．５３ １ ０．１３ 无 ０．６８ １ ０．１７ １
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续表１　各项目控制限及离群点计算表

项目

参比方法（全血模式）

４犇犡
绝对偏差

离群点
４犇犡′

相对偏差

离群点

实验方法（预稀释模式）

４犇犢 Ａ ４犇犢′ Ｂ

两种方法之间

４犈 Ａ ４犈′ Ｂ

Ｈｂ ７．５０ 无 ０．０６ 无 １９．００ １ ０．１７ 无 １８．８５ 无 ０．１６ 无

ＰＬＴ ３１．３０ 无 ０．２１ 无 ３２．４０ 无 ０．２１ 无 ３２．６５ 无 ０．２１ 无

　　注：Ａ表示超过绝对偏差允许范围数；Ｂ表示超过相对偏差允许范围数。

２．２　直线回归方程及相关系数（狉）　以全血模式为参考检测

方法（Ｘ），预稀释模式为实验方法（Ｙ），二者进行相关性回归分

析，并计算出狉，狉２，标准误犛狔、狓、犫、犪及直线回归方程，见表２。

如果Ｘ的测定范围足够宽，比较方法的误差对回归计算的影

响就可以忽略不计。可以用狉进行粗略估计。本次研究所有

项目的狉≥０．９７５（或狉２≥０．９５），由此说明比较方法的取值范

围足够宽，误差的影响可以忽略不计。

２．３　各项目在给定医学决定水平的偏倚　参考文献［４］以１／３

ＣＬＩＡ′８８作为临床可接受预期偏差（犈犃）。判断可接受预期偏

差与预期偏差９５％可信区间的关系，有以下３种情况
［４］：（１）

犈犃＞预期偏差可信区间的上限（预期偏差可信区间的上、下限

为负值时，取其绝对值进行比较），预期偏差小于可接受偏差的

概率很高（≥９７．５％），实验方法与对比方法相当，可以接受。

（２）预期偏差的可信区间的上限大于犈犃大于预期偏差的可信

区间的下限，则数据未显示实验方法的偏差有别于可接受偏

差，实验方法与对比方法相当，可以接受。（３）犈犃小于预期偏

差可信区间的下限，预期偏差大于可接受偏差的概率很高（＜

９７．５％），实验方法与对比方法不相当，不能被接受。从表３可

以看出，所有项目在医学水平浓度犈犃 均大于９５％可信区间

下限。

表２　各项目的相关系数及直线回归方程

项目 犢＝ｂ犡＋ａ 狉 狉２

ＷＢＣ 犢＝０．９９１０犡＋０．００２ ０．９９３ ０．９８６

ＲＢＣ 犢＝１．００４６犡－０．１５７ ０．９８０ ０．９６０

Ｈｂ 犢＝０．９９２１犡－２．５５８ ０．９８８ ０．９７６

ＰＬＴ 犢＝０．９７０５犡＋５．２４７ ０．９７８ ０．９５６

表３　两种模式对 ＷＢＣ、ＲＢＣ、Ｈｂ、ＰＬＴ的允许偏差、预期偏差和预期偏差９５％可信区间

项目 医学决定水平 标准误犛狔 总误差犜犈犪（％） 预期偏差犅犮 允许偏差犈犃

预期偏差９５％可信区间

下限 上限

ＷＢＣ ２ ０．４３ １５ －０．０１６ ０．１０ －０．１９１ ０．１５９

７ ０．４３ １５ －０．０６２ ０．３５ －０．１５９ ０．０３６

２０ ０．４３ １５ －０．１８０ １．００ －０．５１６ ０．１５６

ＲＢＣ ３ ０．１６ ６ －０．１４３ ０．０６ －０．２０３ －０．０８２

４．５ ０．１６ ６ －０．１３６ ０．０９ －０．１７８ －０．０９４

６ ０．１６ ６ －０．１２９ ０．１２ －０．２２５ －０．０３３

Ｈｂ ６０ ４．７８ ７ －３．０３１ １．４０ －５．４１９ －０．６４２

１２０ ４．７８ ７ －３．５０３ ２．８０ －４．５７４ －２．４３３

１８０ ４．７８ ７ －３．９７６ ４．２０ －６．２９２ －１．６６０

ＰＬＴ ５０ １０．４７ ２５ ３．７７２ ４．１７ －２．０８９ ９．６３１

２００ １０．４７ ２５ －０．６５３ １６．６７ －３．４８９ ２．１８３

６００ １０．４７ ２５ －１２．４５０ ５０．００ －３２．７８ ７．８７５

３　讨　　论

血细胞分析仪预稀释检测模式在临床工作中的一些特殊

情况下常被使用。虽然其测定原理和全血模式相同，但是由于

取样和血液稀释等程序存在区别，从而导致两种模式检测结果

可能存在差异［５］。因此，可以将同一血细胞分析仪的两种模式

看成是两种不同的检测系统。ＩＳＯ／ＩＥＣ１７０２５（检测和校准实

验室能力的通用要求）和ＩＳＯ／１５１８９
［６］（医学实验室质量和能

力的专用要求）都强调，不同的检测系统对同一项目进行检测

时，要对检测结果进行方法学比对。虽然，对于方法学比对有

多种形式［７］，但是，ＣＬＳＩＥＰ９Ａ２确是目前最重要、也是最常用

的比对评估方案。所以，本研究利用ＥＰ９Ａ２文件对ＢＣ１８００

血细胞分析仪两种模式检测相同项目结果的偏倚进行评估。

由于卫生部临检中心是国家实验室认可委员会认可的校准实

验室，因此，作者选用经过定期校准，精密度水平较高，一直参

加卫生部室间质量评价且成绩优秀的全血模式作为比较方法，

以期达到本研究的测定结果能够间接地溯源至参考方法［８］。

ＥＰ９Ａ２文件允许从数据中删除２．５％的点，其他数据可

用于进一步统计分析。表１结果显示，ＲＢＣ有１个离群点，没

有超过分析数据的２．５％，可以从数据中直接删除。如果有超

过２．５％的离群点，必须查找原因，补足删除的离群点数据或

重新提取数据。

本实验相关和回归分析表明，实验方法和比较方法检测的

４个项目的狉≥０．９７５。由此说明比较方法的数据范围合适，可

以用回归统计分析实验方法和比较方法的系统误差，结果显示

两种模式的比对结果具有较高的相关性。将不同项目的医学

决定水平值（犡犮）代入相应的回归方程，计算出医学决定水平

处的预期偏差，进而计算预期偏差９５％可信区间，并判断其与

可接受误差的关系。结果表明，ＷＢＣ在医（下转第２６６６页）
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的天间精密度除外）、线性范围宽、回收率高，脂浊与胆红素对

其测定的结果干扰低，与日立７６０００２０测定结果相关性好，达

到常规化学测定水平。

测定Ｋ＋、Ｎａ＋、Ｃｌ－可通过原子吸收分光光度法、火焰发

射分光光度法、离子选择电极法以及酶法。火焰发射分光光度

法是测定Ｋ＋、Ｎａ＋的参考方法，过去为临床常用方法
［５］，但由

于目前日常工作量大，其操作过程繁琐且需要专用设备，已不

适应临床常规应用。原子分光光度法灵敏度最高，但和酶法一

样，由于反应时间长且试剂厂家专一，目前只为部分临床使用。

ＩＳＥ是目前临床实验室最常用的方法，其主要是利用加入样本

后，电极表面电位的改变与离子浓度呈正比而求得标本中

Ｋ＋、Ｎａ＋、Ｃｌ－的浓度。离子选择电极法分为间接法和直接法，

间接法在ＩＳＥ技术的发展历史更早，目前临床应用较广，间接

法的样本被吸入分析室，与大量的高离子强度稀释液混合后检

测，足够量的稀释为的是充分覆盖较大的电极表面［２］。而

Ｖ３５０利用离子选择电极直接法，使用小型化一次性电极，在测

定过程中不需加入任何稀释液。Ｋ＋、Ｎａ＋、Ｃｌ－离子干片由干

片上层、盐桥层、离子选择性通透膜层、基准层、一次性电极层、

支持层以及干片底层构成。干片包括一次性离子选择电极和

参比电极，测定时，于干片上施加有一滴患者样本和一滴离子

参比液，两种液体向盐桥的中间迁移。这将形成稳定的液体汇

合，将参比电极和样本指示电极连接起来，每个电极将产生一

个对应其离子活性的电势。这２个电极之间的电势差与样本

中的离子浓度呈正比，从而计算出标本的离子浓度。

Ｖ３５０使用的ＩＳＥ直接法较ＩＳＥ间接法有其优点：（１）ＩＳＥ

间接法测量Ｋ＋、Ｎａ＋、Ｃｌ－的电极仪器因长期使用，蛋白质沉

积于电极膜，需定期进行清洗维护；Ｖ３５０使用的干片为一次性

电极，不需要进行电极日常定期维护，适合 Ｖ３５０作为一台急

诊生化检测工作仪器，一般需２４ｈ开机、使用人员多、人员流

动性强并且较少专人维护等使用特点，这为临床使用提供一定

的方便。（２）ＩＳＥ直接法测定Ｋ＋、Ｎａ＋、Ｃｌ－不需加入高浓度稀

释液，减少因标本稀释后带来的“电介质排斥效应”，导致标本

结果假性下降。（３）Ｖ３５０使用的干片具分布扩散层，能使标本

均匀分布并过滤大分子，将溶血、高脂和胆红素的干扰减至最

低，具有很好的抗干扰能力［６］。

Ｖ３５０使用离子选择电极直接法测定Ｋ＋、Ｎａ＋、Ｃｌ－，其线

性范围宽，精密度好，抗干扰能力强，且需要较少日常电极维护

工作，基本满足临床急诊生化使用，然而由于 Ｖ３５０干片技术

含量较高，试剂成本高，对其临床使用有一定的限制。
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学水平浓度为２、ＰＬＴ在医学水平浓度为５０时，允许误差犈犃

落在允许误差９５％可信区间的上、下限之间。由此说明在这

个医学水平浓度时，实验方法和比较方法相当，偏倚可以接受。

其余项目在各个水平浓度可接受性误差均高于允许误差９５％

可信区间的上限，偏倚可以接受。但是，作者在研究中发现，预

稀释模式ＲＢＣ、Ｈｂ的检测结果普遍略低于全血模式的测定结

果，它可能与预稀释模式需要手工加样，以及最终稀释倍数大

于全血模式有关。

通过对ＢＣ１８００血细胞分析仪全血模式和预稀释模式进

行方法学比对、相关性分析和预期偏倚评估，得到了两种模式

之间测定结果差异的可接受性试验依据和偏倚的评价管理依

据，同时也为两种模式间的校准提供依据［９］。因此，在保证参

照系统结果准确、稳定的前提下，定期对仪器进行新鲜全血的

比对试验，建立有效的校准程序，对于做好日常质控程序和室

间质评很有帮助［１０］。
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