
（１）改良大骨瓣达到了大骨窗充分减压的目的；（２）骨窗面积

大、暴露范围广，既有利于手术操作又能减轻脑组织缺血性损

伤［４］，减轻脑肿胀；（３）骨窗位置低，达前中颅窝底能充分显露

额颞及脑组织，达到充分内减压，有助于颞叶钩回疝复位；（４）

颞肌筋膜与硬膜减张缝合，修复硬膜下腔，既保证了减压空间

又避免术后脑组织过度膨出等并发症的发生。

通过对２３例患者的临床观察，本文认为改良大骨瓣减压

术治疗重型颅脑损伤急性脑肿胀收到了较好的疗效。
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试剂预处理和定标时间对生化分析仪准确性的影响

林　灼（福建省福州市传染病医院检验科　３５０００１）

　　【摘要】　目的　以质控相对于定值的偏差为依据，探讨试剂预处理和定标的时间对生化分析仪准确性的影响。

方法　试剂预处理或定标后，立即检测定值质控液，然后在第１２小时再次检测，比较２个时间段的质控结果，并分

别计算这２个时间段的质控均值相对于定值的偏差。结果　立即检测的结果和第１２小时再检测的结果差异均有

统计学意义（犘＜０．０５）。需预处理的试剂在预处理后立即检测，其质控均值和定值之间的偏差大于预处理后第１２

小时再检测的偏差。直接使用的试剂在上机后立即检测，其质控均值和定值之间的偏差小于上机后第１２小时再检

测的偏差。需定标的试剂在定标后立即检测，其质控均值和定值之间的偏差小于定标后第１２小时再检测的偏差。

结论　需预处理试剂在预处理后稳定１２ｈ再使用，需定标试剂在定标后立即检测，直接使用的试剂在上机后立即

检测，其质控结果与质控定值之间的偏差小，生化分析仪准确性高。

【关键词】　生化分析仪；　试剂；　预处理；　定标
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　　质控均值相对定值的偏差反映出生化分析仪的准确性，它

受到试剂预处理和定标的影响。本文以贝克曼生化分析仪和

配套试剂、定标液、质控液为例，在试剂预处理和定标后的不同

时间段检测定值质控液，比较这２个时间段的质控均值以及质

控均值相对定值的偏差，观察预处理和定标的时间对生化分析

仪准确性的影响，现报道如下。

１　材料与方法

１．１　仪器与试剂　美国贝克曼ＤＸＣ８００全自动生化分析仪及

其配套试剂、定标液、质控液。丙氨酸氨基转移酶（ＡＬＴ）批号

Ｚ１１０２１２；天门冬氨酸氨基转移酶（ＡＳＴ）批号Ｚ１１１２３０；肌酸激

酶（ＣＫ）批号 Ｍ１０７４２１；γ谷氨酰转移酶（ＧＧＴ）批号Ｚ１１１２５３；

碱性磷酸酶（ＡＬＰ）批号 Ｚ１１１２０６；乳酸脱氢酶（ＬＤＨ）批号

Ｚ１１１２１５；尿酸（ＵＲＩＣ）批号 Ｍ１０８３１８；总胆固醇（ＴＣ）批号

Ｚ１０９２１５；铁（ＦＥ）批号 Ｍ１０５３３７；ＦＥ定标液批号３１７２５１；多项

定标液批号００２６４２；高、中、低３种水平定值多项质控液批号

１０２３３１、１０２３３２、１０２３３３。以上产品全由美国贝克曼公司生产。

１．２　方法　共９项试剂按定标和预处理分成３组，需预处理

组包括ＡＬＴ、ＡＳＴ、ＣＫ，直接使用组包括ＧＧＴ、ＡＬＰ、ＬＤＨ，需

定标组包括ＵＲＩＣ、ＴＣ、ＦＥ，各组按操作规程完成需要的预处

理或定标后，立即检测贝克曼３种水平定值多项质控液４０次，

然后在第１２小时再检测４０次，２个时间段质控结果进行狋检

验，并分别计算这２个时间段的质控均值相对于定值的偏差。

１．３　统计学方法　数据处理采用狋检验，以犘＜０．０５为差异

有统计学意义。

２　结　　果

试剂预处理或定标后在不同时间段检测的质控均值和均

值相对于定值偏差见表１。其中质控均值相对定值的偏差

（％）＝（质控均值－质控定值）／质控定值×１００％，高、中、低３

种水平质控定值来自贝克曼多项定值质控液说明书。

２．１　质控结果　上机试剂完成预处理和定标后，立即检测的

结果和第１２小时再检测的结果差异均有统计学意义（犘＜

０．０５）。

２．２　３组试剂测定结果比较　需预处理的试剂在预处理后立

即检测，其质控均值和定值之间的偏差大于预处理后第１２小

时再检测的偏差。直接使用的试剂在上机后立即检测，其质控

均值和定值之间的偏差小于上机后第１２小时再检测的偏差。

需定标的试剂在定标后立即检测，其质控均值和定值之间的偏

差小于定标后第１２小时再检测的偏差。

表１　试剂预处理或定标后在不同时间检测的质控均值和质控偏差

试剂组 项目
高、中、低３种

水平质控定值

立即检测

质控均值 均值相对于定值的偏差（％）

第１２小时检测

质控均值 均值相对于定值的偏差（％）

需预处理组 ＡＬＴ（Ｕ／Ｌ） ２７ ２６．０３±０．４９ －３．７０ ２７．０２±０．３４ ０．００

１８２ １７８．０２±１．５０ －２．２０ １８３．１１±１．５７ ０．５５

３３６ ３１７．０１±４．５０ －５．６５ ３３８．２５±５．４６ ０．６０
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续表１　试剂预处理或定标后在不同时间检测的质控均值和质控偏差

试剂组 项目
３种水平

质控定值

立即检测

质控均值 均值相对于定值的偏差（％）

第１２小时检测

质控均值 均值相对于定值的偏差（％）

ＡＳＴ（Ｕ／Ｌ） ３２ ３１．１１±０．５３ －３．１３ ３２．０９±０．５４ ０．００

１７６ １６３．２９±２．５９ －７．３９ １７１．１２±２．３４ －２．８４

３１２ ２９３．１２±３．７５ －６．０９ ３１０．８０±３．３８ －０．６４

ＣＫ（Ｕ／Ｌ） ５４ ５１．１９±２．００ －５．５６ ５４．０１±２．１３ ０．００

３８１ ３６８．０４±８．００ －３．４１ ３８７．９９±７．５１ １．５７

６９２ ６５３．１０±９．７５ －５．６４ ６８７．８１±９．６９ －０．７２

直接使用组 ＧＧＴ（Ｕ／Ｌ） ３１ ３４．０２±０．８４ ３．２３ ３５．０２±１．５６ １２．９０

１８１ １８４．９９±５．２４ ２．２１ １９９．６９±５．９９ ９．９４

３２５ ３３３．９９±４．２８ ２．７７ ３５８．５９±４．９４ １０．１５

ＡＬＰ（Ｕ／Ｌ） ４０ ４２．０１±１．８９ ２．５０ ４３．００±１．５５ ７．５０

１５０ １５１．１１±２．５７ ０．６７ １６０．８９±２．８８ ６．６７

２５８ ２５７．１０±５．５３ －０．３９ ２７５．０５±４．９２ ６．５９

ＬＤＨ（Ｕ／Ｌ） ５２ ５１．０９±１．４１ －１．９２ ５４．１１±１．２７ ３．８５

２１８ ２１５．０７±８．４５ －１．３８ ２２９．６５±３．０５ ５．０５

３７５ ３７４．２１±９．６０ －０．２７ ３９７．６６±７．１５ ５．８７

需定标组 ＵＲＩＣ（μｍｏｌ／Ｌ） １５５ １５２．３９±４．４５ －１．９４ １６１．２１±１．９５ ３．８７

４１１ ４１２．９９±１２．６８ ０．４９ ４３６．１５±４．８０ ６．０８

６５５ ６６１．７８±８．０６ ０．９２ ７０７．０５±６．３６ ７．９４

ＴＣ（ｍｍｏｌ／Ｌ） ２．６９ ２．７０±０．０７ ０．３７ ２．９０±０．０６ ７．８１

４．２２ ４．２１±０．０７ －０．４７ ４．６０±０．０９ ９．００

５．７９ ５．９１±０．２０ １．９０ ６．３１±０．２４ ８．８１

ＦＥ（μｍｏｌ／Ｌ） ８．８ ９．２１±０．３１ ４．５５ ９．５１±０．４１ ７．９５

２９．０ ２９．４２±０．６９ １．３８ ３１．７１±０．９２ ９．３１

４７．８ ４９．９１±１．５３ ４．３９ ５４．８０±１．５９ １４．６４

　　注：与立即检测比较，犘＜０．０５。

３　讨　　论

３．１　由于贝克曼ＤＸＣ系列生化分析仪酶类试剂免定标直接

使用，因此贝克曼ＤＸＣ系列生化分析仪无法校正试剂预处理

引起的偏差。虽然贝克曼ＤＸＣ系列生化分析仪可以在运行中

随时装载试剂，但是应该提前配制需预处理的试剂，稳定１２ｈ

再检测，不应等到试剂耗尽再预处理使用。以上实验结果显

示，需预处理试剂在配制后立即检测会影响检测的准确性。

３．２　直接使用的试剂在上机后立即检测，质控定值偏差小。

未开封的生化试剂有效期通常为１年，而开瓶载入仪器后有效

期则往往只有数天至１个月，甚至更短
［１］。

３．３　以上实验结果还显示，生化分析仪在试剂定标后立即检

测质控定值偏差小，随着定标时间延长偏差变大。因此，贝克

曼ＡＵ系列生化分析仪操作说明书要求每次开机定标后再检

测。要保证所出现的偏差出现在允许误差的范围之内，就必须

对生化分析仪进行定期校准［２］。定期进行生化分析仪的校准

发现，本实验结果与其他报道基本一致［３］。

３．４　利用以上实验结果，本科室在使用不同的生化分析仪参

加室间质控比对时应采用不同的提高准确性的策略。以贝克

曼库尔特公司生化分析仪为例，贝克曼收购奥林巴斯后，现在

有ＡＵ和ＤＸＣ两种系列生化分析仪，它们在仪器试剂操作等

方面完全不同。ＡＵ生化分析仪所有项目试剂都能校准，而

ＤＸＣ生化分析仪除酶类试剂免定标外，其他项目也能校准。

在使用ＤＸＣ生化分析仪时，应提前１２ｈ预处理试剂，开始前

对ＤＸＣ已开盖上机的酶类试剂全部以新换旧，其他非酶类试

剂全部定标，然后立即开始检测。在使用 ＡＵ生化分析仪时，

应重新溶解干粉的定标品，对所有项目试剂校准后立即开始检

测。选择试剂检测的最佳时间，让生化分析仪检测出最准确的

结果。

３．５　总之，需预处理试剂在预处理后稳定１２ｈ再使用，需定

标试剂在定标后立即检测，直接使用的试剂在上机后立即检

测，其质控结果与质控定值之间的偏差小，生化分析仪检测的

准确性高。
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