
善的质量控制应当包含分析前、分析中和分析后的各个关键环

节。只有把握好每个环节才有可能获得准确的检测结果。因

为临床ＰＣＲ实验室的特殊性，所以除了关注到实验室质量控

制的通用要求之外，还要重点关注临床ＰＣＲ实验室的特殊要

求这些特殊的要求和内容其实也分布各个细小的环节中，只要

认真关注这些内容并选择适合自己实验室的方式来落实这些

内容，临床ＰＣＲ实验室的质量将得到很好的控制。
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血站实验室酶联免疫吸附试验全自动检测的全面质量控制
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　　血站实验室承担着按照国家规定，检测无偿捐献的血液项

目的检测工作，肩负着尽最大可能减少输血传播疾病的可能和

异常抗原抗体对输血工作干扰的重担［１］。根据卫生部《血站质

量管理规范》和《血站实验室质量管理规范》的要求，结合本血

站质量管理体系的具体规定，现就本血站实验室在艾滋病、丙

型病毒肝炎、乙型病毒肝炎、梅毒全自动酶联免疫吸附试验

（ＥＬＩＳＡ）血液检测全面质量控制当中提出一些看法和体会，供

同行参考。

１　ＥＬＩＳＡ的全面质量控制

１．１　检测前的准备　检测前的准备工作无疑与检测结果的预

期呈正相关，它包括方法和试剂的选择、人员的要求、实验环境

和设备的要求等方面［２］。

１．１．１　人员配置和培训　在实验的整个过程中人为因素无疑

是决定性因素。首先依据法律法规人员必须持证上岗，严禁无

证人员参与检验，并依据人员的职称和工作能力，构建合理的

人才队伍，分级管理，职责明确，下一级在上一级的指导和监督

下工作。同时操作人员不仅要具有娴熟的操作技术和准确的

判断能力，还要有踏实认真的工作作风。本实验室在实际培训

工作中除完成站科两级１年７５学时的业务培训外，更加注重

法律法规的学习培训，使大家在工作中注重细节，在工作中保

持严谨的工作作风，在每个人的脑海中紧绷血液安全这根弦，

另外团结协作的氛围贯穿在工作的始终。

１．１．２　设备　本实验室目前对４项传染病的检测使用帝肯

（ＴＥＣＡＮ）的ＥＶＯ前加样和奥斯邦（ＡＵＳＢＩＯ）的后处理酶免

分析系统（ＦＡＭＥ）。全自动处理系统减少了人为差错，保证

了实验检测过程的可追溯性，提高了结果的准确性以及一致

性。在新设备投入使用前要进行设备的确认，设备在出现故障

修复后的再次使用前也要进行确认。本实验室设备确认主要

包括两方面内容，一是设备的运行参数是否与说明书提供的参

数一致；二是进行实验对照，把相同的一组样本按照完整的实

验流程分别用待确认设备、正常使用设备或手工方法进行实

验，通过实验结果进行比对。

１．１．３　试剂的准备　目前血站ＥＬＩＳＡ试剂的来源都是国家

药监局批准的试剂，其他试剂的使用也是有正规批准文号的厂

家的试剂。在日常使用中除按要求保证室温平衡时间和使用

前的外包装检查外，对试剂拆分后再次使用（包括微孔条）规定

不得超出１个月（试剂说明书有要求的除外），另外对仪器盛装

试剂的试剂槽每周更换１次，对原有剩余的试剂弃去，并彻底

清洗试剂槽。确保不因试剂的变质、污染影响实验结果。

１．１．４　实验室环境　实验室环境除满足实验要求的面积、照

明及相关规范的要求外，ＥＬＩＳＡ对温度的要求比较高，除保证

实验室温度外，还要保证一定的湿度，因为实验室的湿度是实

验精密度的重要影响因素。本实验室通过中央空调、加热器、

加湿器保证实验室的温度在１８～２８℃，湿度在２０％～７０％。

１．１．５　标本的准备和处理　以无菌真空管采集标本后按要求

低温保存运输，并且无溶血、无乳糜、外观无破损。标本一般在

采集后２４ｈ内检测完成，最长不超过５ｄ，否则应及时分离血

清（血浆）和红细胞于４～８℃ 保存，１周内完成检测。

１．２　检测中的质量控制　检测过程其实就是样本分样和实验

的过程。在分样阶段目视很关键，以确保分样的正确和避免漏

分样现象的发生，保证内部质控品和外部质控品以及样本的加

样量和加样位置的准确性［３］。应定期对分样的量进行监测并

保证分样器三通阀和针口螺丝紧固。微孔板在加样完成目视

无异常后才能进入后处理环节，后处理设备在计划模拟后首先

应检查试剂及洗液是否被仪器识别，进板后设备试验的微孔位

置是否和期望一致。后处理过程应随时观察洗板和试剂的分

样是否正常，一旦出现异常情况时应及时补救或手工完成。如

果有外部的室间质控一般放在样本的后面随样本一起实验。

１．３　检测结果的处理　对于实验过程无异常的实验结果，首

先需要对对照品的结果进行分析，空白孔无显色，阴性和阳性
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孔符合说明书的要求，整板本底值无异常。其次需要重点对室

内质控品进行数据的分析，按ＬｅｎｅｙＪｅｎｎｉｎｇｓ质控图判定在控

后本项目本批次的实验才是有效的，才能对样本的结果进行判

定。对于室内质控数值酶标仪比色的结果 ＯＤ值与临界值的

比值（Ｓ／ＣＯ）的变异系数本实验室规定不得大于２０％。按照

实验判定规则对样本孔逐一判定并复核无误后，才能把本次实

验的结果输入到计算机的信息系统中。如果某一项实验被判

定无效或室内质控判定失控，本项目必须重新实验，本批次样

本的实验结果就不能发布。

１．４　结果的发布　对判定实验有效的所有项目完成后，再次

进行核对，无误后才能通过计算机网络进行结果的发布，并增

加发布结果与实验记录结果的核对，以确保结果准确。

１．５　记录　认真做好与实验有关的各项记录，以便实验过程

的可追溯［４］。

１．６　定期对影响质量的实验环节进行讨论与评价　实验室定

期就实验当中遇到的技术及质量问题进行讨论、分析和评价，

以找到更好的解决办法，取得大家的共识并落实到工作当

中［４］。这一点在日常工作中很重要，可以使实验室的整体技术

不因个别人员而影响，同时集思广益、共同学习、共同提高，还

能使有变化的或更好的方法和经验及时得以执行。

２　讨　　论

血站实验室里血液的检测结果不像临床结果那样仅供医

生参考，它直接决定血液是否可供临床患者使用，一旦出现差

错后果极其严重，而且无法挽回。所以，日常工作中做好血液

检测过程的全面质量控制，避免漏检而导致发生经血液传播疾

病的发生就显得尤为重要。

ＥＬＩＳＡ由于步骤多，实验每个环节都与质量好坏有关，与

结果准确有关，因此要严格按照实验方法的要求和程序，控制

好实验的温度和时间，更要做好实验前、中、后影响质量的环节

管理。在全自动ＥＬＩＳＡ设备的应用中，尤其要做好本文所述

关键控制点的管理，只有这样才能取得满意的试验效果。

ＥＬＩＳＡ虽然灵敏度高，仍然存在钩状效应，需要在实际工作中

去分析、判断和排除。确保每一份结果的准确。

虽然目前无法避免ＥＬＩＳＡ检测的窗口期问题
［５］，但其敏

感性和特异性只要能控制得好，就能大大降低经血液传播疾病

的发生。本实验室于２００４年建立了专门的质量管理体系，以

文件化的方式对实验的全过程进行控制，按照要求每年至少一

次对文件进行内审，并持续改进以满足质量要求，多年来未出

现血液检测的质量事故。

随着经济的发展，国家对血液传播疾病控制和血液检测提

出了更高的要求。目前国内大多血液中心已引用核酸检测，对

保障血液的安全具有更加积极的意义。这也是各级血站检测

的一个方向，为此目前应用ＥＬＩＳＡ检测的血站实验室，在提高

经血液传播疾病的检出，杜绝其传播疾病的发生，尤其要在满

足卫生部《血站质量管理规范》和《血站实验室质量管理规范》

的要求下，按照全国临床检验标准操作规程和血站新版技术操

作规程的要求做好实验室的质量控制，为下一步开展核酸检测

奠定良好的基础［６］。
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超声医学教师专业化发展的探讨
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　　从党的十五大制定《面向２１世纪教育振兴行动计划》以来

到医学教育改革的深入，都对大力提高高等医学教师素质提出

了更高的要求，在如何培养教师的研究中，教师专业化逐渐成

为时代的主题。超声科作为临床医学教学的重要组成部分，超

声医学教师的专业化已经成为教学医院超声科做好教学工作

的重点和难点。

１　超声医学教师专业化现状

教师专业化是教师个体专业不断发展的过程，是个体成长

的过程，是教师不断接受新知识，增长专业能力的过程［１］。

目前，我国高等医学院校教师包括超声医学教师主要是临

床医师，经过短期的岗前培训，就开始成为临床医学教师。由

于大多数医学教师没有受过正规的教师教育，教育理论知识和

教育教学技能缺乏，导致超声科一些年轻医生对教学任务产生

了惧怕心理，授课方法仅为对着课件照本宣科，这样的教学方

法不仅无法提高学生的学习积极性也使超声医学教师的专业

拓展能力受到限制。由于教学计划和教学大纲常常落后于临

床实践，许多超声医学教师错误地认为教学工作妨碍了其专业

的发展。而由于教学工作和超声临床工作之间经济利益的巨

大差异，教师教学理念和教学方法不能及时更新，导致教师对

临床教育教学管理和带教示教工作重视不够，教学热情严重

缺乏。

２　超声医学教师专业化面临的困难

２．１　缺乏教育理论知识和教学技能　超声科医生大都未经过

职业教师教育，只受过短暂的岗前培训就开始接到教学任务，

教育学、心理学知识缺乏，对教育教学的理念是模糊不清的，无

法形成科学的教育观念。

２．２　缺乏教师专业知识　教师的专业知识包括三个方面：本

体性知识（特定的学科专业知识），条件性知识（教育心理学知
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