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血气分析仪与其他仪器部分相同检测项目的比较分析

杨惠元（江苏省昆山市巴城人民医院检验科　２１５３００）

　　【摘要】　目的　探讨血气分析仪与电解质分析仪以及生化分析仪在不同类别的样本中血钾（Ｋ＋）、血钠

（Ｎａ＋）、血糖（Ｇｌｕ）检测项目的可比性。方法　分别用ＧＥＭＰｒｅｍｉｅｒ３０００血气分析仪与镇江奥迪康电解质析仪及

迈瑞生化分析仪对３０例患者的动脉全血和静脉血清样本进行 Ｋ＋、Ｎａ＋、Ｇｌｕ的检测，对检测结果进行相关分析。

结果　血气分析仪和生化分析仪测定Ｇｌｕ的结果以及血气分析仪和电解质分析仪测定Ｎａ
＋的结果，二者的差异均

无统计学意义（犘＞０．０５）。血气分析仪测定Ｋ＋的结果显著低于镇江奥迪康电解质析仪的测定结果，差异有统计学

意义（犘＜０．０５）。结论　ＧＥＭＰｒｅｍｉｅｒ３０００血气分析仪能替代传统电解质分析仪和生化分析仪测定 Ｋ＋、Ｎａ＋、

Ｇｌｕ，其中Ｋ＋的结果有差异但存在正相关。
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　　血气分析血钾（Ｋ＋）、血钠（Ｎａ＋）、血糖（Ｇｌｕ）的浓度测定

是常规生化检测项目，其准确度、精密度及分析速度常为临床

所关注。本文主要通过在同一实验室使用血气分析仪与电解

质分析仪及血气分析仪与生化分析检测患者血清 Ｋ＋、Ｎａ＋、

Ｇｌｕ的含量，用以分析其差异和可比性。血气分析仪检测较电

解质分析仪和生化分析仪检测相对便捷，标本急诊检测及床头

检测经常应用，电解质分析仪和生化分析仪与血气分析仪的检

测原理不同，对检测结果可能存在影响［１］。作者就 ＧＥＭ

Ｐｒｅｍｉｅｒ３０００血气分析仪与镇江奥迪康电解质分析仪及迈瑞

生化分析仪在Ｋ＋、Ｎａ＋、Ｇｌｕ３个相同检测项目的差异与可比

性，探讨血气分析仪能否替代传统生化分析仪准确、快速地检

测这３项生化指标，现报道如下。

１　材料与方法

１．１　标本来源　本院２０１１年３０例内科住院患者的动脉全血

和静脉血清样本。

１．２　试剂与仪器　分别用ＧＥＭＰｒｅｍｉｅｒ３０００血气分析仪，镇

江奥迪康ＡＣ９８００电解质析仪及迈瑞ＢＳ３００生化分析仪。血

气分析ＧＥＭＰｒｅｍｉｅｒ３０００试剂包由美国ＩｎｓｔｒｕｍｅｎｔＬａｂｏｒａ

ｔｏｒｙ公司提供，电解质分析试剂由镇江奥迪康公司提供，血糖

试剂由深圳迈瑞公司提供，动脉血气针由美国 Ｗｅｓｔｍｅｄ公司

提供，真空采血管及采血针由安徽信灵公司提供。

１．３　方法　将研究对象用动脉血气针经桡动脉采集动脉血

１．０ｍＬ，密封后摇匀迅速送检；同时再经肘静脉采集静脉血

２．０ｍＬ静置３０ｍｉｎ后离心分离出血清待用。保证所用仪器

在控状态，血气分析仪用动脉全血样本检测 Ｋ＋、Ｎａ＋、Ｇｌｕ的

浓度，电解质分析仪用分离血清样本测定 Ｋ＋、Ｎａ＋的浓度，生

化分析仪测定Ｇｌｕ的浓度。

１．４　统计学方法　采用ＳＰＳＳ１３．０软件进行统计分析，统计

学方法采用狋检验，以犘＜０．０５为差异具有统计学意义。

２　结　　果

血气分析仪测定的 Ｋ＋浓度显著低于电解质分析仪的测

定值，差异有统计学意义（犘＜０．０５）；血气分析仪和电解质分

析仪测定的Ｎａ＋浓度差异无统计学意义（犘＞０．０５）；血气分析

仪和生化分析仪测定的 Ｇｌｕ浓度差异无统计学意义（犘＞

０．０５）。见表１。

表１　Ｋ
＋、Ｎａ＋、Ｇｌｕ在不同仪器上的测定结果

　　（狓±狊，ｍｍｏｌ／Ｌ，狀＝３０）

项目 血气分析仪 电解质分析仪 生化分析仪 犘

Ｋ＋ ３．４２±０．５１ ３．６２±０．５２ － ＜０．０１

Ｎａ＋ １３３．５６±１０．１２１３３．６５±１０．１０ － ＞０．０５

Ｇｌｕ ７．６５±２．５１ － ７．７１±２．５６ ＞０．０５

　　注：－表示无数据。

·２０４· 检验医学与临床２０１３年２月第１０卷第４期　ＬａｂＭｅｄＣｌｉｎ，Ｆｅｂｒｕａｒｙ２０１３，Ｖｏｌ．１０，Ｎｏ．４



３　讨　　论

血气分析在临床应用日益广泛，在测定血气时可同时测定

其他项目如电解质（包括 Ｋ＋、Ｎａ＋、Ｃａ２＋）、红细胞比容、血红

蛋白、乳酸、Ｇｌｕ等，可随时反映患者的多种生化指标，为临床

诊断和治疗提供快速有效的依据［２］。ＧＥＭＰｒｅｍｉｅｒ３０００血气

分析仪整合了血气、电解质等项目检测，可以通过一次采血检

测出患者体内酸碱度和血电解质平衡状态，有助于重症患者的

实时诊断与治疗。Ｋ＋、Ｎａ＋、Ｇｌｕ是临床常用检测项目，在临

床诊疗工作中，出于对疾病的诊断及疗效的评估，常需要加急

检查。上述项目的实验室检查手段较多，电解质分析仪及生化

分析仪是最常用的检测仪器，而血气分析仪检测方法相对简

单，操作简便，用时较短，是临床急诊检验项目最常用的检测方

式。两种检测方式的检测原理及检测过程、加样方式差异均有

统计学意义，因此相同标本采用两种方式检测时可能存在差

异，其检测结果的差异可能影响临床医生对病情的判断。

葛丽英和洪慧东［３］报道机体内动脉和静脉 Ｋ＋浓度之间

差异无统计学意义；罗文朝和阮战伟［４］报道动脉和静脉Ｋ＋水

平差异有统计学意义，静脉 Ｋ＋ 水平高于动脉 Ｋ＋ 水平；陈虹

等［５］报道所有患者抗凝动脉血中 Ｋ＋水平都明显低于静脉血

清，差异有统计学意义（犘＜０．０５）。而本次检测的３０例标本

符合陈虹等［５］报道，血气分析仪测定的Ｋ＋水平略低于电解质

分析仪的测定值，经过对结果的比较，二者存在正相关。分析

原因可能是肝素抗凝所致，因为肝素是一种酸性黏多糖阴离子

多聚电解质，能够与血液中的阳离子结合；并且肝素抗凝对血

液也有一定的稀释；另外，血液凝固和分离血清的过程中，常有

拨动或挤压血块的动作，有可能导致红细胞破碎，从而造成部

分Ｋ＋释放进入血清（红细胞内Ｋ＋浓度约为血浆的２０倍），而

血气分析仪因使用肝素抗凝，红细胞破碎的概率小于血清。

血气分析仪和电解质分析仪及生化分析仪所用的标本分

别是动脉全血和血清（血浆）。检验科常规使用生化分析仪检

测生化指标，电解质仪测定电解质，所用样本类型为血清或血

浆，检测所需时间从接到样本到出结果往往要３０ｍｉｎ甚至更

多时间。血气分析仪除了可以检测血气指标外，往往都还整合

了电解质、代谢物检测等模块，能够在一次样本检测中同时提

供血气、电解质和代谢物等指标的结果，而其检测所需时间只

要２ｍｉｎ即可完成。本研究结果显示，ＧＥＭＰｒｅｍｉｅｒ３０００血

气分析仪和电解质分析仪以及生化分析仪测定Ｎａ＋、Ｇｌｕ结果

均无差异，表明血气分析仪也能作为电解质和某些代谢物的检

测手段［６］。

临床上为方便患者（减少抽血次数），在做血气分析时，同

时测定Ｋ＋、Ｎａ＋、Ｇｌｕ，因此，作者应用不同的检测系统对其进

行测定，找出其差异性，以比较测定结果是否具有可比性，从而

为临床判断检验结果的可接受度提供依据，以便更好地为临床

服务。
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酶活性，因此以此酶诊断真菌性阴道炎原理上存在灵敏度低的

缺陷［８］。第二，无法区别滴虫和真菌，正常白带ｐＨ 为３．８～

４．５，真菌性阴道炎的白带ｐＨ＜４．６，而滴虫性阴道炎的白带

ｐＨ≥４．９，理论上通过滴虫和真菌在ｐＨ上的区别基本上可以

把二者区别开。但在实际操作中，由于加样未加到、标本浑浊

等因素常导致仪器ｐＨ检测结果与实际有较大偏差，从而造成

ＮＡＧ结果与镜检结果一致性差（表４），所以ＮＡＧ检测无法替

代显微镜镜检。

本研究结果表明，珠海丽拓五联检仪器自动加样，节省了

人力，除真菌、滴虫项目其他项目与镜检结果符合率较高，结果

清晰、操作简便。由于仪器结果读取取决于试剂模块显色深

浅，且受折光影响，使用该仪器前需进行临床标本比对，将仪器

的颜色判读灵敏度调整在最佳状态，操作过程中应注意加样情

况和温育情况，以减少假阴性结果。
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