
孢他啶、头孢曲松、氧氟沙星等１３种，占本次试验药物总数的

７２．２２％；耐药率超过４０％的药物依次有氧氟沙星、庆大霉素、

环丙沙星、氨曲南、头孢哌酮等９种，占本次试验药物总数的

５０．００％；耐药率超过５０％的药物依次环丙沙星、氨曲南、头孢

哌酮、头孢噻肟等７种，占本次试验药物总数的３８．８９％；耐药

率超过７５％的药物依次为头孢呋辛、氨苄青霉素，占本次试验

药物总数的１１．１１％。可见本次统计药敏试验中所选药物的

耐药形势已经非常严峻，革兰阳性球菌的耐药率最高的为青霉

素，耐药率达８３．２１％，最低的依然是万古霉素，耐药率为０％，

革兰阴性杆菌的耐药率最高的为氨苄青霉素，耐药率达

８０．４２％，耐药率最低的为亚胺培南，耐药率为２．０６％。

根据卫生部办公厅关于抗菌药物临床应用管理有关问题

的通知：抗菌药物的耐药率超过３０％～４０％应将预警信息及

时通报有关医疗机构和医务人员，应谨慎经验使用该类药物；

对细菌耐药率超过５０％的抗菌药物，应该参照药敏试验结果

用药；耐药率超过７５％的药物应该暂停该类抗菌药物的临床

应用，根据细菌耐药监测结果再决定是否恢复临床应用。结合

笔者本次统计２９种药物药敏试验结果分析发现，革兰阳性球

菌所选代表性药物中７５．００％、革兰阴性杆菌所选代表性药物

中７２．２２％药物临床医生应谨慎经验使用；革兰阳性球菌所选

代表性药物中５６．２５％、革兰阴性杆菌所选代表性药物中

５０．００％药物临床医生应根据药敏实验结果使用。由此可见供

临床医生凭经验使用的药物所占本次所选药物比已经很低，应

引起临床高度重视。故笔者建议：（１）临床医生增强细菌培养

及药敏试验的意识，减少抗菌药物的使用强度，根据药敏结果

合理选择使用抗菌药物，否则只会加重细菌耐药产生和流行；

（２）医院要建立抗菌药物合理应用管理信息系统，对细菌谱和

临床抗菌药物的应用情况进行实时监控［７］，为确保抗生素的合

理应用；（３）在本区域内建立起细菌耐药性监测数据库和网络，

加强细菌耐药性的监控，及时将细菌耐药信息反馈各基层医疗

机构，以供基层医疗机构合理应用抗生素，避免盲目经验性用

药导致耐药菌株的产生和流行。
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ＢＣ５８００全血细胞分析仪细胞复检规则的制定

李春碧，伏　攀（四川省广元市中心医院检验科　６２８０００）

　　【摘要】　目的　制定ＢＣ５８００血细胞分析仪细胞显微镜复检标准，保证血细胞分析结果准确性。方法　进行

血常规检查的患者，在上机检查中，记录仪器各种报警信息，有报警信息者制作两张血涂片，经瑞氏姬姆沙染色后，

在显微镜下观察白细胞、红细胞、血小板的形态，计算真阳性、假阳性、真阴性、假阴性率。结果　将仪器报警信息与

镜检阳性结果进行比较，经统计分析得出真阳性率为１０．６％，假阳性率为１５．０％，真阴性率为７０．７％，假阴性率为

３．６％。结论３．６％的假阴性率符合国际血液学复审协作组关于假阴性率小于５．０％的规定。仪器检测的标本中有

２５．６％的标本需要复检。结论　制定血细胞显微镜复检标准非常重要，可以加强血细胞检查的准确性，为临床提供

更可靠的报告。

【关键词】　血细胞；　血细胞分析仪；　显微镜检查；　复检规则
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　　全血自动分析仪器现已广泛进入各个医院，包括大部分乡

镇医院，但是仪器在鉴别血细胞的形态和结构等方面还不够完

善，目前仅可作为全血细胞分析的一种过筛手段。如果完全依

靠仪器检测结果，不加以分析和复查直接发出报告，会向临床

发出一定数量的错误报告，造成误诊或导致不合理治疗［１］。为

此，笔者根据科室实际情况并结合国内外有关文献，对其标准、

内容、方法和程序等作初步探，现报道如下。

１　材料与方法

１．１　材料

１．１．１　标本来源　２０１２年４月本院门诊和住院患者１０２４

例，静脉乙二胺四乙酸二钾（ＥＤＴＡＫ２）抗凝血标本２ｍＬ。

１．１．２　仪器　迈瑞ＢＣ５８００五分类血细胞分析仪、ＯＬＹＭ

ＰＵＳ显微镜。

１．１．３　试剂　ＬＨ、ＬＢＡ、ＬＥＯ（Ⅰ）、ＬＥＯ（Ⅱ）溶血剂、稀释液、

质控品、校准品全为迈瑞原装试剂，并在有效期内使用。

１．２　方法

１．２．１　收集每天仪器有报警信息的标本，报警信息包括文字

报警、散点图异常及直方图异常，并参考２００５年国际血液学复

检专家组推荐了４１条全自动血细胞分析和分类复检规则
［２］，

再制作血涂片２张，经瑞氏姬姆沙染色后，选择染色较好的片

子，由科室经验丰富的检验人员进行显微镜检查，并记录以下

内容：白细胞分类计数、白细胞、红细胞、血小板形态及数量的

评估、有无血小板聚集，有无巨大血小板、有无寄生虫、有无有

核红细胞或幼稚细胞。

１．２．２　涂片复检阳性判断标准　由国内血液学复检专家小组

将国际制定的１２条镜检阳性规则进一步量化完善，统一了评

估标准［３４］。（１）红细胞（ＲＢＣ）明显大小不均（大小相差１倍以

上），中空淡染（大于１／２淡染区的ＲＢＣ＞３０％）；（２）巨大血小

板（ＰＬＴ）多于１５％；（３）见到ＰＬＴ聚集；（４）有Ｄｏｈｌｅ小体的粒

细胞大于１０％；（５）有中毒颗粒的中性粒细胞大于１０％；（６）空
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泡变性粒细胞大于１０％；（７）原始和幼稚细胞大于或等于１％；

（８）早幼和中幼粒细胞大于或等于１％；（９）晚幼粒细胞大于

２％；（１０）异型淋巴细胞大于５％；（１１）ＮＲＢＣ≥１％；（１２）浆细胞

大于或等于１％。镜检结果符合上述１２条中任何一条即为阳

性。

１．２．３　结果判读　以人工镜检为金标准，真阳性为仪器及镜

检结果均为阳性；假阳性为仪器结果为阳性，镜检结果为阴性；

真阴性为仪器及镜检结果均为阴性；假阴性为仪器结果为阴

性，镜检结果为阳性，复检率＝真阳性率＋假阳性率。

２　结　　果

２．１　按照以上复检规则，本文统计了１０２４例患者，并做了显

微镜检查，真阴性７２４例（７０．７％）；真阳性１０９例（１０．６％）；假

阴性３７例（３．６％）；假阳性１５４例（１５．０％）。

在１０２４例标本中，按照复检率＝真阳性率＋假阳性率的

原则，需要复查的标本有３０３例，比例为２９．６％。

２３０３例符合标准的标本显微镜复检结果分别是：散点图

报警４５例；异常淋巴细胞６５例；溶血抵抗１４例；嗜酸性粒细

胞增多２２例；白细胞（ＷＢＣ）分类不全、不分类及 ＷＢＣ＞３０×

１０９、ＷＢＣ＜２×１０９ 有３８例；ＲＢＣ大小不均２５例；平均红细胞

体积（ＭＣＶ）大于１２０ｆＬ或小于６０ｆＬ有１９例；ＰＬＴ＞６００×

１０９、ＰＬＴ＜５０×１０９ 有２２例；ＰＬＴ聚集１８例；临床医生要求

分片的样本６７例；提示幼稚细胞的２８例；单核细胞增多２１

例；其中８１例标本兼有多种报警信息。

３　讨　　论

自上世纪５０年代第一代血细胞分析仪诞生，经过几十年

的发展，血细胞分析仪从检查的准确度、参数、速度、原理各方

面都得到巨大的发展，但迄今尚无一台血细胞分析仪能完全代

替显微镜进行计数［５］。血细胞分析仪应用至今，复检越来越为

检验人员和临床医生所重视，复检不仅能补充仪器形态学鉴别

能力上的不足，而且还可以直观地评估和验证血细胞分析仪所

报告结果的可靠性。ＢＣ５８００是迈瑞自主生产的一款５分类

血球计数仪，其检测原理、准确度、速度都较ＢＣ５５００取得长足

的进步，但与国外品牌相比，仍有一些不足，更应该重视显微镜

的检查［６］。

在３０３例复检标本中，笔者发现散点图报警４５例，占

１４．９％；异常淋巴细胞６５例，占２１．３％；ＷＢＣ分类不全或不

分类３８例，占１２．６％；临床医生要求分片的样本６７例，占

２２．１％，其中８１例标本兼有多种报警信息，占２６．７％。核左

移、ＮＲＢＣ、嗜碱性粒细胞大于０．５×１０９ 没有出现，这与仪器的

本身性能有关。

通过复检结果笔者发现，ＢＣ５８００细胞分类涂片复检规则

在本院复检率为２５．６％，准确率为８１．３％（真阳性率加真阴性

率），３．６％的假阴性率符合国际血液学复审协作组关于假阴性

率小于５．０％的规定。假阳性率为１５．０％，其主要是因为仪器

提示有未成熟的粒细胞、异常淋巴细胞、原始细胞、幼稚细胞，

但镜检并没有发现。虽然ＢＣ５８００血细胞分析仪不能很好地

将幼稚及原始细胞识别出来，但在细胞计数和成熟细胞分类方

面的功能性能良好，适用于日常和体检标本的检测。复检率高

低与仪器的设计原理、医院的病源、地域及检验人员的素质密

切相关，各医院检验科均应该建立自己实验室的复检规则并纳

入实验室的ＳＯＰ文件中，指导检验人员的操作与管理，以更好

地为临床服务［７］。

参考文献

［１］ 吴茅，王海英，陈秉宇，等．血细胞分析仪提示中性粒细胞

增高标本指标被忽视及其对策［Ｊ］．临床检验杂志，２００２，

２０（１）：４７４８．

［２］ＢａｒｎｅｓＰＷ，ＭｃＦａｄｄｅｎＳＬ，ＭａｃｈｉｎＳＪ，ｅｔａｌ．Ｔｈｅｉｎｔｅｒｎａ

ｔｉｏｎａｌｃｏｎｓｅｎｓｕｓｇｒｏｕｐｆｏｒｈｅｍａｔｏｌｏｇｙｒｅｖｉｅｗ：ｓｕｇｇｅｓｔｅｄ

ｃｒｉｔｅｒｉａｆｏｒａｃｔｉｏｎｆｏｌｌｏｗｉｎｇａｕｔｏｍａｔｅｄＣＢＣａｎｄＷＢＣｄｉｆ

ｆｅｒｅｎｔｉａｌａｎａｌｙｓｉｓ［Ｊ］．ＬａｂＨｅｍａｔｏｌ，２００５，１１（１）：８３９０．

［３］ 聂天珑，沈亚娟，张立芬，等．全自动血细胞分析仪的应用

［Ｊ］．临床和实验医学杂志，２００３，２（２）：１２９１３１．

［４］ 中华检验医学杂志编辑委员会．全国血液学复检专家小

组工作会议纪要暨血细胞自动计数复检标准释义［Ｊ］．中

华检验医学杂志，２００７，３０（３）：３８０．

［５］ 周雪峰，黄小华，许金春．ＳＹＳＭＥＸＸＳ８００ｉ血细胞分析仪

血小板计数的性能评价［Ｊ］．浙江检验医学，２０１０，８（４）：

３８８３９８．

［６］ 沈云松，董云华．ＢＣ３０００全自动血液细胞分析仪的总重

复性评价［Ｊ］．浙江检验医学，２００４，２（３）：１５．

［７］ 苏莉斯，郑小玲，冯桂玲，等．ＳｙｓｍｅｘＸＥ２１００全血细胞

分析仪白细胞分类复检率探讨［Ｊ］．检验医学与临床，

２００９，６（１４）：１１４６１１４８．

（收稿日期：２０１２０７２９　修回日期：２０１２１２１９）

某院临床生化检验室间质评的部分结果分析

王绍琴（云南省大理市第一人民医院检验科　６７１０００）

　　【摘要】　目的　通过对２００７～２０１１年本院临床生化检验室间质评部分结果进行分析，针对存在问题，持续改

进工作方法，不断提高生化检验质量。方法　将２００７～２０１１年本院临床生化检验室间质评部分结果进行统计分

析，采用年平均变异指数得分（ＭＶＩＳ）和单项平均变异指数（ＶＩＳ）表示。结果　５年总 ＭＶＩＳ为５０分，年平均 ＶＩＳ

除葡萄糖为６４．６分外，其他检验项目均为优秀。结论　通过室间质控，发现不足，经过改进，提高检验结果的准确

度，保证检验质量。因此，开展临床生化室间质评调查活动是必要的，应深入、持久化。

【关键词】　质量控制；　室间质量评价；　变异指数得分
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　　室间质量评价（ＥＱＡ）是临床实验室质量控制的重要组成

部分，用来评价实验室的检测能力，识别实验室间的差异，从而

提高实验室间检验结果的可比性。目前，国内一些地区把

ＥＱＡ作为验证实验室间结果可比性的方式，其评价结果已成

为实验室结果可否通用的依据之一［１］。为了完善和加强全面

质量管理，不断提高临床生化检验质量，现将本院近５年来的

室间质评结果进行回顾性统计分析，寻找检验中误差，以进一

步提高检验质量。
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