
学差异，但是干式生化与湿式生化相比反应的环境差别很大，

而且各项目的检测原理不尽相同，本项目中的ＢＵＮ结果差异

有统计学意义。

在实际临床工作中，应该按时对仪器进行维护和保养，保

持良好运行状态，做好室内质控和室间质评工作，便会有效地

消除两种方法之间的结果差异。另外，定期进行检测结果比

对，通过修改参数，消除方法学差异可能产生的误差。本研究

中通过统计分析得出了各项目的相关回归方程，根据这一方

程，然后利用ＶＩＴＲＯＳ５６００提供的项目参数设置功能，调整了

干式生化仪的检验结果，使本科室干、湿式生化仪的检测结果

具有可比性，避免检测结果不统一给临床医生带来的不便。
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爱威７６４全自动尿沉渣分析仪与人工镜检的比较

周美文（安徽省铜陵市有色职工总医院检验科　２４４０００）

　　【摘要】　目的　爱威７６４全自动尿沉渣分析仪与人工镜检的比较。方法　通对本院住院患者３０２８份晨尿的

仪器镜检与人工镜检，发现两种方法的优缺点。结果　爱威７６４全自动尿沉渣测得阳性血尿与白细胞标本占全部

标本分别的６．９％和２６．３％ ，人工镜检分别为５．１％和２１．５％。爱威７６４全自动尿沉渣分析仪测得的阳性率明显

的高于人工镜检的阳性率，但是爱威７６４全自动尿沉渣分析仪但测得血尿和白细胞不符合率分别为２２％和８．７％，

而 人工镜检不符合率分别仅为１８％和５．９％。结论　人工审核仪器数据是必须的也是不可替代的。

【关键词】　爱威７６４全自动尿沉渣分析仪；　人工镜检；　尿沉渣
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　　尿标本在泌尿系统疾病的分析中具有极其重要的作用，可

以为患者准确的判断病变的来源，例如白细胞、红细胞、管型等

等。尿沉分析仪渣在日常检验工作中是经常使用和检查的仪

器，但是在工作中由于标本量较大，无法逐一用人工镜检来排

除，本文着重使用爱威７６４全自动尿沉渣分析仪与人工镜检做

了一个比较，现报道如下。

１　材料与方法

１．１　临床资料　标本本源于２０１２年４～６月本院住院患者

３０２８例，其中男２００６例，年龄１８～７５岁，女１０２２例，年龄

１８～７５岁。

１．２　仪器与试剂　长沙爱威公司生产的爱威７６４与桂林优利

特公司全自动干化学分析仪及其配套试剂。

１．３　方法　用一次容量杯收集晨尿１０ｍＬ，充分混匀吸取５

ｍＬ于仪器配套试管中作尿干化学与尿沉渣仪器。人工镜检

就采用标准操作规程来进行，经离心５ｍｉｎ后取０．２ｍＬ尿沉

渣作人工检测［１］。每日对爱威７６４作聚焦调整并同时进行阴

性与阳性质控测试，确保所测得结果准确可靠。

１．４　实验诊断标准　爱威７６４全自动分析仪镜检的参考范

围：白细胞，男０～５．７５／μＬ女０～１３．５／μＬ；红细胞，男０～

４．５／μＬ，女０～７．５／μＬ
［２］。人工显微镜检测红细胞参考值为男

０～４／ＨＰ，女０～９／ＨＰ，白细胞参考值男０～５／ＨＰ，女０～１２／

ＨＰ
［３］。超出以上范围即为阳性。

２　结　　果

２．１　红细胞在所用仪器与人工镜检的比较中，仪器测得阳性

２６８例，其中真性血尿占阳性比例的７８％。假性血尿以真菌、

细菌、结晶体等其他成分。人工镜检测得阳１５６例。见表１。

２．２　白细胞在所使用仪器中所测的确定阳性８７４例，经人工

审核后确定阳性为７９８例，其中上皮细胞、结晶体等其他成干

扰仪器检测。人工镜检白细胞尿阳性为６５２例，其中也可检测

出一定数量的上皮细胞等其他成分。见表２。

表１　爱威７６４镜检与人工镜检结果比较（狀）

组别 真性血尿
假性血尿

真菌 细菌 结晶 其他

仪器所测 ２０９ １８ ２ ３１ ８

人工镜检 １５６ ９ １ ２２ ３

表２　爱威７６４镜检与人工镜检结果比较（狀）

组别 白细胞 上皮细胞 结晶 其他

仪器所测 ７９８ ３９ ２７ １０

人工镜检 ６５２ ２１ １８ ２

２．３　管型　管型经爱威７６４仪器检测所有阳性数字在２９例，

其中经过人工镜检后发现阳性仅有１８例，管型经人工镜检阳

性例数为１１例。

３　讨　　论

随着科技的发展，以及每天就诊的患者的增多，人工镜检

已经不能满足现在尿标本的检测的需要，而如今涉及尿标本，

曾经有过将茶叶水当成尿标本检测确是阳性的标本的案例，所

以镜检的重要性显得尤为重要，因为干化学的影响因素很多，

也许在干化学是阳性或者阴性，在镜检中也许是阴性或阳性，

爱威７６４尿沉渣分析仪，尿干化学分析仪和显微镜镜检三者交

叉互检分析，可以有效减少单独检查的局限性，提高尿液检测

·２８４· 检验医学与临床２０１３年２月第１０卷第４期　ＬａｂＭｅｄＣｌｉｎ，Ｆｅｂｒｕａｒｙ２０１３，Ｖｏｌ．１０，Ｎｏ．４



的准确度，减少误差发生［４］。

目前尿沉渣显微镜检查时检测尿液有形成分长期使用方

法也是公认检测尿液有形成分的金标准［５］，但是在实际操作中

由于人工镜检由于条件限制，无法做到完美的检测，而采用爱

威７６４仪器检测可以快速的完成标本，而且从表１和表２中可

以清晰的发现爱威７６４仪器所得的结果阳性率更加的高，仪器

检测真性血尿和真性白细胞占全部标本的阳性分别为６．９％

和２６．３％，人工检测阳性分别为５．１％和２１．５％。

爱威７６４是采用机器视觉技术，以自动形态学方法对尿中

有形成分进行自动识别与分类技数，能够更快速的完成尿标本

的检测，爱威７６４自动尿沉渣智能镜检分析仪能较为真实反映

尿有形成分的实际浓度。尿液离心检查法对于检查尿液病理

性有形成分是泌尿系统疾病诊断的理想方法，但不适用于沉渣

有形成分定量，未离心多细胞数量的镜检定量能较准确反映沉

渣有形成分的实际浓度，爱威７６４分析仪由于计数细胞数量

多，能较为准确反映尿液的真实情况［６］。

但是在现实检查中由于爱威仪器所检测出来的数据带有

一定的差异性，所以人工的审核显得尤为重要，在表１和表２

中可以发现阳性率高带来的误诊率也高。

综上所述，在实际检测中每一种方法都有其优缺点，但是

结合人工肉眼审核后，仪器所测得数据的不但好，而且检测的

速度很快，由于不需要离心，能够更好的反应尿标本中有形成

分的实际状况，所以人工审核仪器所镜检的数值是不可替

代的。
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全自动血液分析仪ＣＤ３７００与显微镜直接计数嗜酸性

细胞比较

朱丽英，郁施青，马　爽，周湘红△，安邦权（贵州省人民医院检验科，贵阳　５５０００２）

　　【摘要】　目的　通过全自动五分类血细胞分析仪ＣＤ３７００和显微镜直接计数嗜酸性粒细胞比较，以了解不同

分析方法的准确性及相关性。方法　采集８１例门诊患者的标本，分别用ＣＤ３７００和显微镜直接计数法进行计数得

出变异系数（犆犞）值。结果　计数８１份样本，ＣＤ３７００和显微镜直接计数法的结果差异无统计学意义（犘＞０．０５）；

ＣＤ３７００和显微镜直接计数法的结果呈正相关，狉＝０．９８５；ＣＤ３７００和显微镜直接计数法的平均犆犞值分别为３．２％

和１０．９％。结论　显微镜直接计数法计数嗜酸性粒细胞操作繁琐，重复性差。全自动五分类血细胞分析仪ＣＤ３７００

检测方法操作简单，快捷，重复性好，结果准确。

【关键词】　嗜酸性粒细胞；　血细胞分析仪；　显微镜直接计数法
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　　血液嗜酸性粒细胞计数是寄生虫感染、过敏性疾病、原发

性血液疾病、骨髓增生性疾病、嗜酸性粒细胞性类白血病反应

以及大面积烧伤患者等疾病的诊断、治疗和预后观察的一项重

要指标［１］。近年来随着医疗事业的发展，显微镜直接计数嗜酸

性粒细胞已不能完全满足临床需要。现阶段血细胞计数仪已

在国内各级医院广泛运用。为了进一步了解ＣＤ３７００对嗜酸

性粒细胞计数的可信度，作者将仪器法与手工显微镜直接计数

法测定嗜酸性粒细胞的结果进行比较，现报道如下。

１　 材料与方法

１．１　仪器　ＡｂｂｏｔＣｅｌｌＤｙｎ３７００五分类全自动血液分析仪，

美国雅培公司生产，ＯＬＹＰＵＳＣＸ２１显微镜为日本生产。

１．２　试剂　ＣｅｌｌＤｙｎ３７００配套试剂 由美国雅培公司生产；瑞

氏吉姆萨染液；

１．３　标本　随机抽取２０１０年本院８１例门诊患者的静脉血，

标本采集均使用乙二胺四乙酸二钾（ＥＤＴＡＫ２）真空采血管。

仪器测定在４ｈ内完成；对用于嗜酸性粒细胞直接计数的标

本，立即染色并在１ｈ内计数完毕；血涂片１ｈ内染色并在适当

时候进行分类。

１．４　方法

１．４．１ 　准确性测定　采集抗凝静脉血标本８１例，先用

ＣＤ３７００测定嗜酸性粒细胞绝对值，再用显微镜直接计数，计数

由２名有经验的检验技师进行，每人每份样本分别计数２次，

共计数４次取均值
［２］。

１．４．２　精密度测定　选择高、中、低值嗜酸性粒细胞值不同的

抗凝静脉血标本各１份，先分别用ＣＤ３７００将每份标本重复计

数１０次；显微镜直接计数法严格按照文献［２］由２名检验技师

进行，每人每份标本重复计数１０次，算出各自的犆犞值。

１．５　统计　数据采用ＳＰＳＳ１１．５统计软件进行统计分析。数

据以狓±狊表示，配对狋检验，两种方法整体比较，犘＞０．０５为

差异无统计学意义。

２　结　　果

２．１　相关性　８１份标本仪器法和直接计数的嗜酸性粒细胞
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