
科和肝病科患者），标本收集后，实验在１ｈ内完成。

１．２　方法　（１）Ｈａｒｒｉｓｏｎ法
［１］；（２）过碘酸钠法

［２］；（３）过碘酸

法［３］；（４）亚硝酸钠氧化法
［４］；（５）固兰Ｂ法

［５］；（６）铬酸氧化

法［６］；（７）改良 Ｈａｒｒｉｓｏｎ法
［７］；（８）尿液分析仪试带 Ａ法（ＭＡ

４２１０型尿液分析仪，桂林医疗电子仪器厂试带）；（９）尿液分析

仪试带Ｂ法（迪瑞 Ｈ３００尿液分析仪及其配套试带）。

２　结　　果

２８０例尿液标本 Ｈａｒｒｉｓｏｎ法阳性者６２例，与过碘酸钠法、

过碘酸法及改良 Ｈａｒｒｉｓｏｎ法完全一致；６２例阳性中铬酸氧化

法阳性６０例，２例阴性；亚硝酸钠氧化法阳性５８例，可疑４

例，４例可疑标本 Ｈａｒｒｉｓｏｎ法为弱阳性；固兰Ｂ法阳性５９例，

其中有２例阳性者 Ｈａｒｒｉｓｏｎ法为阴性；尿液分析仪试带 Ａ法

阳性５７例，其中有３例弱阳性而 Ｈａｒｒｉｓｏｎ法为阴性；尿液分

析仪试带Ｂ法阳性５９例，其中有１例弱阳性而 Ｈａｒｒｉｓｏｎ法为

阴性。

３　讨　　论

由以上结果可见，尿胆红素定性测定迄今仍然以 Ｈａｒｒｉｓｏｎ

法敏感度最高，过碘酸钠法与 Ｈａｒｒｉｓｏｎ法敏感度一致，过碘酸

法虽然敏感度与 Ｈａｒｒｉｓｏｎ法相当，但过碘酸不能与三氯醋酸

共存配成单一试剂，且过碘酸保存期较短，不如过碘酸钠法；改

良 Ｈａｒｒｉｓｏｎ法敏感度并不比 Ｈａｒｒｉｓｏｎ法高且操作较繁，需２

次离心；铬酸氧化法敏感度稍低于 Ｈａｒｒｉｓｏｎ法；亚硝酸钠氧化

法敏感度略低于 Ｈａｒｒｉｓｏｎ法，但有可疑结果，需做确诊试验；

固兰Ｂ法敏感度低于 Ｈａｒｒｉｓｏｎ法，且结果观察不够直观，并有

假阳性；尿分析仪试带法敏感度最低，有少部分尿胆红素阳性

者被漏检并有假阳性，且不同厂家尿液分析仪结果也有差异，

试带Ｂ法敏感度高于试带 Ａ法。因此，在尿液分析仪普遍应

用的今天，对临床重点要求测尿二胆，即尿胆红素定性者或试

带法反应颜色不典型以及尿本身颜色异常（如血尿）者不宜用

尿分析仪试带法测定，还应以 Ｈａｒｒｉｓｏｎ法或过碘酸钠法测定。

另外，本科室在实际工作中还发现，不同品牌尿液分析仪对质

控品与临床标本的敏感度不一致；如试带Ｂ法对临床标本敏

感度较高，而对质控品敏感度较低出现阳性程度减弱或假阴性

现象。本科室在２００７年全省第一次室间质评中，采用试带Ｂ

法测定胆红素结果为微量，而靶值为强阳性从而失控。故在做

质控品测定特别是室间质评时，当出现胆红素可疑结果时，应

辅以不同品牌尿液分析仪进行比对或以 Ｈａｒｒｉｓｏｎ法或过碘酸

钠法加以证实，从而保证实验结果准确可靠。
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混浊尿液标本对ＵＦ１０００ｉ尿沉渣分析仪检测结果的影响

郑爱洁，尤湘萍（浙江省乐清市人民医院检验科　３２５６００）

　　【摘要】　目的　探讨ＵＦ１０００ｉ尿沉渣分析仪使用过程中混浊标本结果的准确性，并比较显微镜检查结果中有

形成分之间的差异，提高ＵＦ１０００ｉ尿沉渣分析仪结果的准确性。方法　５００例新鲜混浊中段尿先后用ＡＸ４２８２０和

ＵＦ１０００ｉ进行尿干生化和尿沉渣分析，并同时对每一份标本进行显微镜检查。用配对χ
２ 检验对两种结果过行比

较和统计学分析。结果　白细胞、红细胞、管型、类酵母菌结果两种仪器检测结果差异有统计学意义（犘＜０．０５）。

结论　混浊尿液标本检测中，ＵＦ１０００ｉ与显微镜检查进行对比白细胞、红细胞、管型、类酵母菌假阳性较高，受干扰

因素较多，需要二者结合以提高结果的准确性。

【关键词】　混浊尿液标本；　尿沉渣分析仪；　显微镜检查

犇犗犐：１０．３９６９／犼．犻狊狊狀．１６７２９４５５．２０１３．０９．０６１ 文献标志码：Ｂ 文章编号：１６７２９４５５（２０１３）０９１１６２０２

　　ＵＦ１０００ｉ尿沉渣分析仪是针对尿液有形成分进行分析的

仪器，为了解混浊标本对其结果的准确性的影响，本科室对

５００例门诊患者的尿液标本同时进行尿沉渣自动分析和显微

镜检查，并将结果进行统计学分析，供临床检测时参考选择不

同方法以提高结果的准确性和工作效率。

１　材料与方法

１．１　标本来源　门诊患者５００例要求留取新鲜中段尿立即

送检。

１．２　仪器与试剂　Ｓｙｓｍｅｘ公司ＵＦ１０００ｉ尿沉渣自动分析仪

和配套原装试剂及高、低两种质控品。Ｏｌｙｍｐｉｕｓ双目显微镜，

水平离心机。

１．３　方法　先通过肉眼识别将混浊尿液标本挑出，充分混匀

后取８ｍＬ左右放入玻璃试管应用 ＵＦ１０００ｉ尿沉渣分析仪进

行分析。再取１０ｍＬ混浊尿液标本放入专用离心管内用水平

离心机１２００～１３００ｒ／ｍｉｎ离心５ｍｉｎ后弃上清液，离心管底

部残留尿液量应为０．２ｍＬ，混匀后倒置在载玻片上镜检
［１２］。

所有标本均在２ｈ内检查完毕。显微镜检查尿液主要有形成

分正常参考值为：红细胞（ＲＢＣ）０～３／高倍视野；白细胞

（ＷＢＣ）０～５／高倍视野；管型０～偶见／低倍视野，上皮细胞少

见，真菌阴性。显微镜镜检结果超出此范围者为镜检异常。尿

沉渣自动分析正常值为：ＲＢＣ０～２７／μＬ，ＷＢＣ０～３６／μＬ，上皮

细胞０～４０／μＬ，管型０～１／μＬ，真菌阴性。

１．４　统计学方法　用配对χ
２ 检验对两种方法的阳性率进行

比较。

·２６１１· 检验医学与临床２０１３年５月第１０卷第９期　ＬａｂＭｅｄＣｌｉｎ，Ｍａｙ２０１３，Ｖｏｌ．１０，Ｎｏ．９



２　结　　果

两种仪器检测５项结果见表１。由表１可见，以显微镜镜

检为主，ＵＦ１０００ｉ尿沉渣分析结果经比较上皮细胞的结果差

异无统计学意义（犘＞０．０５），其他几项结果差异均有统计学意

义（犘＜０．０５）。

表１　混浊尿液标本ＵＦ１０００ｉ与显微镜镜检结果（狀＝５００）

仪器
ＲＢＣ

异常正常

ＷＢＣ

异常正常

管型

异常正常

上皮细胞

异常正常

类酵母菌

异常正常

ＵＦ１０００ｉ ２４３２５７ ３８５１１５ ９７ ４０３ ２７０２３０ ７１ ４２９

显微镜镜检 １３７１８５ ３２７１６９ ４ ４９６ ２９９２０１ １２ ４８８

３　讨　　论

ＵＦ１０００ｉ尿沉渣分析仪是目前用于测定尿液有形成分最

先进的仪器之一，采用红色半导体激光照射经过染色后形成的

标本，并将各种粒子产生的前向散射光、侧向散射光以及侧向

荧光信号转换成光电信号进行分析，从而对各种有形成分进行

分类和计数，并采用ＤＮＡ／ＲＮＡ细胞染色分析技术对尿液中

有形成分进行高精密度分析［３］。在混浊尿液标本中，结晶、盐

类、脂肪球、类酵母菌、淋巴细胞等易使 ＵＦ１０００ｉ尿沉渣分析

仪误认为是ＲＢＣ，造成假阳性。特别是白色念珠菌呈圆形或

卵圆形，直径３～６μｍ
［４］，与红细胞体积相近（ＲＢＣ平均直径

７．２μｍ
［３］）且荧光染料对酵母菌的亲和力比对ＲＢＣ的亲和力

强，造成假阳性。小ＲＢＣ、影ＲＢＣ易被 ＵＦ１０００ｉ尿沉渣分析

仪漏检造成假阴性［５］。上皮细胞多的混浊标本特别是妊娠妇

女易被 ＵＦ１０００ｉ尿沉渣分析仪误认为是 ＷＢＣ，造成假阳性，

肿胀的 ＷＢＣ、淋巴细胞易被漏检造成假阴性。黏液丝、长方形

状的结晶易造成管型假阳性。管型假阴性的影响因素不多。

结晶、盐类、精子、特别是出芽的ＲＢＣ易被 ＵＦ１０００ｉ尿沉渣分

析仪误认为是类酵母菌，造成假阳性。

综上所述，在混浊尿液标本中 ＵＦ１０００ｉ尿沉渣分析仪对

ＲＢＣ、ＷＢＣ、管型、类酵母菌的检测结果受干扰因素较多，不提

倡用ＵＦ１０００ｉ尿沉渣分析仪检验，需要结合尿干生化结果来

综合判断。特别是尿干生化结果和尿沉渣结果不相符时更需

肉眼显微镜检查，以提高标本检测结果的准确性。
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Ｎ端Ｂ型脑利钠肽在心力衰竭中的临床应用

李连欢（广东省惠州市博罗县中医医院　５１６１００）

　　【摘要】　目的　检测心力衰竭患者血浆Ｎ端Ｂ型脑利钠肽前体（ＮＴｐｒｏＢＮＰ）浓度的变化，探讨其水平与心功

能分级之间的相关性以及在心力衰竭患者中的临床应用。方法　用胶体金法检测５８例心力衰竭患者，２０例慢性

支气管性肺气肿，２２６例心功能正常者。结果　血浆ＮＴｐｒｏＢＮＰ水平与美国纽约心脏协会心功能不全的分级标准

密切相关（犘＜０．０５），心力衰竭越严重，ＮＴｐｒｏＢＮＰ越高。结论　血浆 ＮＴｐｒｏＢＮＰ水平与心力衰竭程度密切相

关，测定患者血浆ＮＴｐｒｏＢＮＰ水平是检测心力衰竭程度的有效手段之一。

【关键词】　Ｎ端Ｂ型脑利钠肽前体；　心力衰竭；　心功能
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　　Ｂ型利钠肽（ＢＮＰ）、Ｎ端Ｂ型脑利钠肽（ＮＴｐｒｏＢＮＰ）在心

力衰竭诊治中的临床应用是近年来国际上的研究热点，已取得

重要突破，在２００３年度被美国心脏协会列为医学十大进展之

一。临床研究发现ＢＮＰ、ＮＴｐｒｏＢＮＰ对于心力衰竭的诊断、

鉴别诊断、预后判断甚至指导治疗均有重要价值，２００４年

ＢＮＰ、ＮＴｐｒｏＢＮＰ专家小组就此已达成共识。ＢＮＰ、ＮＴｐｒｏＢ

ＮＰ已成为国际公认的诊断心力衰竭的血浆标志物
［１３］。在我

国以ＢＮＰ、ＮＴｐｒｏＢＮＰ为代表的心脏功能标志物还是一个相

对较新的概念，随着ＢＮＰ、ＮＴｐｒｏＢＮＰ检测标准化进程的不

断推进，其临床应用会得到更广泛的拓展，势必会在临床心血

管疾病的诊断、危险性评估、疗效观察、预后监测等方面发挥更

大、更有价值的作用。本文探讨 ＮＴｐｒｏＢＮｐ浓度水平与心力

衰竭的严重程度，报道如下。

１　资料与方法

１．１　标本来源　２０１１年６月１日至１２月３１日在本院住院已

确诊为心力衰竭患者的血浆标本５８例，年龄（５７．０±１３．６）岁，

２０例慢性支气管性肺气肿患者，年龄（６５．０±１０．７）岁。健康组

标本来源为某单位健康体检人群２２６例，年龄（６５．０±１０．７）岁。

１．２　标本采集　清晨空腹抽取静脉抗凝血３ｍＬ（肝素抗凝），

分离血浆后室温条件下２ｈ内检测完毕。

１．３　方法　ＮＴｐｒｏＢＮＰ浓度的测定采用ＦＩＡ８０００免疫定量

分析仪，试剂配套使用，由南京基蛋生物科技有限公司提供，用

胶体金法进行检测。

１．４　统计学方法　数据以狓±狊表示，两组间差异的显著性检

验用独立样本狋检验，多组间差异显著性分析用单因素方差分

析法，所有统计均采用双侧检验，数据间差别用犘值表示，所

有数据采用ＳＰＳＳ１０．０版统计软件进行处理，犘＜０．０５为差异

有统计学意义，求得最佳截断点。

２　结　　果

２．１　鉴别急性呼吸困难是否为心力衰竭病因的 ＮＴｐｒｏＢＮＰ
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