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生化试验标本分离应用于多发性骨髓瘤患者的措施
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　　【摘要】　目的　研究分析生化试验标本分离应用于多发性骨髓瘤患者的相关措施，为临床治疗和理论研究提

供参考依据。方法　选取阳山县人民医院２０１２年３月至２０１４年３月收治的多发性骨髓瘤患者２０例，在时间、离

心力转速等条件相同的情况下，使用分离胶管、真空干燥管（以下简称干燥管）将多发性骨髓瘤患者血清进行分离并

且检测相关生化指标，将结果进行比较。结果　在时间、离心力转速等条件相同的情况下，干燥管不能够分离出足

够量生化检测的血清，而使用分离胶管就可以分离出足够量的生化检测标本，检测１０项常见生化指标，部分结果差

异有统计学意义（犘＜０．０５）。结论　使用分离胶管分离生化检测标本应用于多发性骨髓瘤患者偏差较小，结果更

加可靠真实，值得在临床实践中广泛应用。
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　　多发性骨髓瘤是一种恶性浆细胞疾病，因浆细胞是Ｂ淋

巴细胞发育到最终功能阶段的细胞，因此多发性骨髓瘤也可归

结为Ｂ淋巴细胞淋巴瘤的范围内
［１］。多发性骨髓瘤常伴有多

发性溶骨性损害、高钙血症、贫血以及肾脏损害，因免疫球蛋白

的生成受到阻碍容易出现细菌性感染［２］，严重威胁患者的健康

和生命安全，使患者生活质量严重下降。生化试验标本分离技

术是离心技术的一种，广泛应用于生化、生物技术等相关领

域［３］。此类技术应用于临床经常遇到特殊类型标本，譬如多发

性骨髓瘤患者标本。由于多发性骨髓瘤患者血液中存在过多

异常免疫球蛋白，导致标本中血液黏度大，影响技术的应用效

果。日常应用中使用干燥管很难获得所需血清，本文研究分析

多发性骨髓瘤患者标本分离方法，并检测血液标本不同对生化

项目检测的影响，现报道如下。

１　资料与方法

１．１　一般资料　选取本院２０１２年３月至２０１４年３月收治的

多发性骨髓瘤患者２０例，清晨针对２０例患者进行空腹采血，

选取的２０例患者均符合世界卫生组织关于多发性骨髓瘤的诊

断标准，患者及患者家属对此次试验均知情。

１．２　方法

１．２．１　采集血液标本　针对２０例患者在清晨空腹使用干燥

管和分离胶管抽取２管血液，取血量在５ｍＬ左右，采集血液

后立即送检，２ｈ内检测完毕。

１．２．２　进行血清分离　将血标本分为两组，即使用干燥管抽

血和使用分离胶管抽血，取其血清。一组不经过水浴，采用

３５００ｒ／ｍｉｎ离心５ｍｉｎ。另一组置入３７℃水浴箱中２０ｍｉｎ，

采用３５００ｒ／ｍｉｎ离心５ｍｉｎ。

１．２．３　测定生化指标　生化指标测定使用上海益联医学仪器

发展有限公司的全自动生化分析仪、试剂等，校准品也由上海

益联医学仪器发展有限公司提供［４］。相关参数分析均按照说

明书进行设定。测定常见生化指标包括丙氨酸氨基转移酶

（ＡＬＴ）、天门冬氨酸氨基转移酶（ＡＳＴ）、钾、钠、尿酸、钙、清蛋

白、总蛋白、尿素氮、葡萄糖１０项指标。

１．３　结果判定　针对使用不同试管采血情况下血清检测的生

化指标是否具有显著差异进行判定。

１．４　统计学方法　采用ＳＰＳＳ２１．０统计学软件将数据进行分

析和处理，计量资料采用狓±狊表示，以犘＜０．０５为差异有统计

学意义。

２　结　　果

由于本研究中干燥管离心不出全套生化试验所用血清，故

只选择了１０项常见指标与分离胶管组的血清进行比较，总蛋

白、清蛋白、ＡＳＴ、ＡＬＴ、葡萄糖、钾、钙差异有统计学意义（犘＜

０．０５），见表１。

表１　两组１０项生化指标检测结果（狓±狊，狀＝２０）
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干燥管 １７．４±８．２ ２１．３±４．５ ３．９±０．２ １４３．１±６．８ ４７５．２±１１１．８ ２．２±０．４ ４１．１±６．７ ９８．３±８．２ ６．０±０．９ ６．７±１．３

分离胶管 １６．７±７．５ ２１．８±４．６ ４．０±０．２ １４４．０±７．４ ４８１．１±１２０．６ ２．２±０．３ ４０．５±５．８ ９９．４±８．６ ５．９±０．８ ６．７±１．６

３　讨　　论

多发性骨髓瘤是恶性浆细胞疾病，患者体内出现异常免疫

球蛋白［５］，尿液中出现本周蛋白，可造成多发性溶骨性损害、高

钙血症、贫血以及肾脏损害，同时，由于免疫能力下降易导致细

菌性感染的概率增加。多发性骨髓瘤早期无明显症状，容易导

致误诊，慢慢会出现骨痛、贫血等症状，给患者生活带来不便。

多发性骨髓瘤的发病人群以中老年为主，近些年发病趋势明显

上升，严重影响患者正常生活，给患者正常生活带来诸多不便，

使患者生活质量下降。另外，在实验室检查过程中发现多发性

骨髓瘤的特征主要为球蛋白、总蛋白增高，尿检发现有镜下血

尿的情况出现，尿液中存在本周蛋白。由于患者血液中免疫球

蛋白产生过多，导致血液黏稠［６］，在生化试验中使用干燥管很

难获取临床生化、免疫等检测需要的血清，但是使用分离胶管

就可以获取足够量的血清标本。生化试验标（下转第２００１页）
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同程度的弱强化或无强化低密度影。胰腺脓肿则表现为边界

清楚的低密度液体聚集，增强后发现有囊壁的强化，囊内密度

低于蜂窝组织炎［６］。螺旋ＣＴ能很好显示出ＳＡＰ的发病原

因、病理改变，且对感染等并发症都有较高的诊断正确率。但

当螺旋ＣＴ显示有大量积气时，首先需要考虑是否为胃肠道穿

孔或与腹腔相通，也可能是由于胰腺炎周围的渗出性假性脓肿

等。朱利飞等［７］的研究结果显示，螺旋ＣＴ扫描对于急性胰腺

炎合并感染检出率一般在５０％，但是对ＳＡＰ合并感染的诊断

检出率在８０％以上，这可能与螺旋ＣＴ的层数等有关，与本研

究结果一致。

积液抽取检查必须在螺旋ＣＴ检查后才能进行，这是因为

进行积液抽取时需要先用氯化钠注射液进行稀释，这可能导致

空气进入胰腺造成积气征，容易误诊为感染［８９］。积液抽取除

了有辅助诊断作用外，还有治疗作用。对于确诊ＳＡＰ合并感

染患者可通过抽取管道引流，这样有助于降低对腹部的继发感

染。同时该方法还具有对患者未增加新的痛苦，操作简单，容

易观察病变的基本情况等特点。

综上所述，螺旋ＣＴ扫描对ＳＡＰ合并感染具有很高的感

染病灶敏感性、特异性，能清晰评价ＳＡＰ的严重指数，能早期

诊断、早期定位，值得临床推广使用。
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本分离技术是离心技术的一种，广泛应用于生化、生物技术等

相关领域。这种技术能够使患者病情得到进一步确诊，并且在

临床应用中具有可靠性与真实性。

根据本研究结果进行分析，在１０项生化检测指标中，总蛋

白、清蛋白、ＡＳＴ和ＡＬＴ的偏差均属临床可接受的范围，单从

这４项指标来观察干燥管与分离胶管实质大体等同
［７］，钾、钠、

尿酸、钙等指标检测结果也适合生化检验。本次试验分离胶管

和普通干燥管离心出血清进行比较，总蛋白、清蛋白、ＡＳＴ和

ＡＬＴ、葡萄糖、钾、钙差异有统计学意义（犘＜０．０５），原因大致

为血浆与血清成分不同等［８］。由于本研究分析干燥管离心不

出全套生化试验所用血清，故只选择了１０项常见指标与分离

胶管组血清进行比较。

综上所述，使用分离胶管分离试验标本生化检测偏差较

小，检测结果接近真实，具有可靠性。在日常临床治疗中，遇到

多发性骨髓瘤患者，实验室医护人员可根据患者情况进行检

测，选择恰当的抽血方式获取血标本，为临床检验工作提供方

便，使临床实践需求得到满足。同时，针对患者进行及时有效

的检测，使患者能够早日得到较好的医治，减轻患者痛苦，使患

者早日恢复健康。生化试验标本分离应用于多发性骨髓瘤患

者值得在临床中广泛应用。
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２７９２８５．

［６］ 门万琪，周慧．多发性骨髓瘤患者生化试验标本分离方法

的探讨［Ｊ］．安徽医药，２０１３，１７（１２）：２１１５２１１６．

［７］ ＬｉｕＧＬ，ＺｈｅｎｇＬＡＮ．Ｔｈｅｃｌｉｎｉｃａｌｄｉａｇｎｏｓｉｓｏｆｍｕｌｔｉｐｌｅ

ｍｙｅｌｏｍａｉｎ［Ｊ］．ＡｎｈｕｉＭｅｄｉｃｉｎｅ，２０１２，１６（９）：１２７６１２７８．

［８］ 肖敏敏，陈健康，徐小明．实验室检查在多发性骨髓瘤临

床诊断中的价值［Ｊ］．安徽医药，２０１２，１６（１）：７５７７．

（收稿日期：２０１４０１０５　　修回日期：２０１４０４１８）

·１００２·检验医学与临床２０１４年７月第１１卷第１４期　ＬａｂＭｅｄＣｌｉｎ，Ｊｕｌｙ２０１４，Ｖｏｌ．１１，Ｎｏ．１４




