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ＸＮ１０００希森美康对孕妇外周静脉血分析提示与细胞

涂片染色分析的相关性

傅远碧（重庆市第五人民医院检验科　４０００６２）

　　【摘要】　目的　探讨ＸＮ１０００希森美康细胞分析仪对孕妇外周静脉血白细胞分类计数、有核红细胞计数分析

提示与相关细胞涂片染色人工分析结果相关性及意义。方法　采用ＸＮ１０００型希森美康细胞分析仪对妇产科采

集的２８０份外周静脉血进行白细胞分类计数、有核红细胞计数分析，同时对应外周静脉血标本进行细胞涂片染色分

析，比较仪器分析和细胞染色人工分析结果。结果　仪器分析重复性良好，仪器分析和细胞染色人工分析具有较高

的相关性，报警提示结果和细胞染色人工分析阳性结果特异性大于９５％，灵敏度１００％，阳性预测值大于９０％，阴

性预测值１００．００％。结论　ＸＮ１０００希森美康细胞分析仪分析报警提示可以有效筛选阳性标本，同时对阳性标本

需要细胞染色人工分析，避免假阳性结果。
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　　血细胞分析仪器在近代医学检验中发挥着重要的作用，具

有科学、准确、快速等特点［１２］。ＸＮ１０００希森美康细胞分析仪

是希森美康公司最新一代的血细胞分析仪器，于２０１２年１１月

２３日获得美国食品和药物管理局的批准，相比于较早一代的

ＸＥ系列的细胞分析仪，ＸＮ１０００希森美康细胞分析仪在细胞

分析方法、通道、试剂方面作了一些调整，各类细胞分析的通道

和试剂都作了相应的改进，其中包括白细胞分类和有核红细胞

计数［３］。有核红细胞亦称作幼稚红细胞，健康成人外周血中几

乎不存在，如有出现提示疾病现象的存在，比如溶血性贫血、造

血系统恶性疾病等［４］。白细胞分类计数在医学检验中属于常

规检测，可以提供血液中各类白细胞数量和形态方面信息，为

疾病筛查和诊断提供依据。对于孕妇特别是孕周大于１０周的

孕妇，因为特殊的生理情况，上述两项内容的检测可能出现非

病理的阳性结果，因此对于其结果的检测具有重要的意义。此

次研究主要内容为对孕周大于１０周的孕妇采用ＸＮ１０００希

森美康细胞分析仪对外周血进行分析，并和细胞涂片染色人工

计数进行比较，探讨ＸＮ１０００希森美康细胞分析仪在白细胞

和有核红细胞计数阳性结果报警提示与细胞涂片染色人工分

析结果相关性，同时对孕妇外周血阳性结果的意义进行分析。

１　资料与方法

１．１　一般资料　选取２０１３年３～９月本院妇产科孕周大于

１０周的体检者２８０例，真空采集研究对象的静脉采血２ｍＬ，

采用浓度为１．５～２．２ｍｇ／ｍＬ的二乙胺四乙酸二钾（ＥＤＴＡ

Ｋ２）抗凝，血液和抗凝剂及时混匀待测。

１．２　仪器　ＸＮ１０００型希森美康细胞分析仪及其相应的分析

试剂、质控品、校准品（日本Ｓｙｓｍｅｘ公司生产）；Ｏｌｙｍｐｕｓ光学

显微镜（日本奥林巴斯生产）；瑞氏姬姆萨染液（天津市赛瑞达

生物工程有限公司生产）。

１．３　方法

１．３．１　血液采集后４ｈ内进行分析。仪器分析如下：（１）首先

对ＸＮ１０００型希森美康细胞分析仪进行校准，待仪器稳定正

常进行样品测定。（２）细胞分析仪对白细胞分类和有核红细胞

计数的重复性进行分析，考察仪器分析的精密度。（３）细胞分

析仪对待测样品进行白细胞分类计数和有核红细胞计数分析，
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并和细胞染色人工计数分析进行比较。

１．３．２　同仪器分析的血样品制备成血细胞涂片，然后瑞氏姬

姆萨染液染色，本科室经验丰富的分析人员对染色涂片计数分

析，并和仪器分析结果进行比较。

１．３．３　仪器参数精密度、重复性　取１份抗凝后的血液标本，

仪器白细胞分类计数重复测定２０次，求出平均值和变异系数。

１．３．４　仪器分析和细胞涂片染色分析相关性　随机取总标本

中３０份血液标本，仪器分析连续两次，取其均值，与此同时，血

液涂片染色，由有经验的工作人员油镜分类分析，分析仪器分

析和人工分析的相关性。

１．４　观察指标　（１）仪器分析重复性进行分析，取一正常血液

标本，重复测定２０次，测定仪器的精密度；（２）取总标本中３０

份血液标本，同时进行仪器分析和细胞染色人工分析，比较两

种分析的相关性；（３）所有血液标本仪器分析和细胞染色人工

分析阳性和阴性结果进行统计，计算阳性标本检出灵敏度、阳

性和阴性预测值、报警提示的特异性。

１．５　统计学处理　采用统计学软件ＳＰＳＳ１７．０进行统计学分

析，关联性的检验采用直线相关分析，以犘＜０．０５为差异有统

计学意义。对可靠性的界限进行界定，例如变异系数进行

界定。

２　结　　果

２．１　仪器参数精密度、重复性　见表１。结果显示各类白细

胞分类计数重复性良好，变异系数值低于５％，符合标准要求。

取３份有核红细胞值高、中、低血液标本，仪器有核红细胞计数

重复测定２０次，求出有核红细胞绝对值和相对值的平均值和

变异系数，结果见表１。有核红细胞高、中值标准变异系数值

低于５％，低值标准低于１５％，符合标准要求。

表１　仪器白细胞分类的重复性

细胞类型 参数 最大值 最小值 平均值
标准

偏差

变异

系数（％）

白细胞分类（％） 中性粒细胞 ０．６４３ ０．６３７ ０．６４０ ０．００２ ０．３１

淋巴细胞 ０．２２５ ０．２１７ ０．２２１ ０．００１ ０．４５

单核细胞 ０．１１９ ０．１１５ ０．１１７ ０．００１ ０．８５

嗜酸性粒细胞 ０．０４４ ０．０４２ ０．０４３ ０．００１ ２．３３

嗜碱性粒细胞 ０．０３５ ０．０３３ ０．０３４ ０．００１ ４．１７

有核红细胞

（×１０９／Ｌ）
高值 ３５．６５ ３３．９３ ３４．６３ １．０２ ２．９５

中值 ３．１７ ２．９４ ３．０８ ０．１１ ３．０８

低值 ０．２７ ０．１５ ０．１８ ０．０２ １１．１１

２．２　仪器分析和细胞涂片染色分析相关性　见表２。结果显

示各类白细胞仪器分析法和细胞染色分析具有良好的相关性，

特别是在嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞分析方面，对结果分析

的准确性有了较大的提高。仪器有核红细胞分析和细胞涂片

染色分析的相关性，在有核红细胞高、中值具有良好的相关性，

在有核红细胞低值方面相关性较差，但是对结果分析和仪器阳

性报告无干扰作用。

２．３　不同细胞仪器分析检测阳性结果细胞涂片染色检测　通

过表３可以看出白细胞分类分析与有核红细胞分析分别和细

胞涂片染色分析进行比较，白细胞分类分析出报警提示的特异

性为９７．５０％，阳性标本检出灵敏度为１００．００％，阳性和阴性

预测值分别为９４．１２％、１００．００％。有核红细胞分析出报警提

示的特异性为９９．１９％，阳性标本检出灵敏度为１００．００％，阳

性和阴性预测值分别为９４．２９％、１００．００％。

表２　白细胞分类、有核红细胞仪器分析和细胞

　　　涂片染色分析的相关性

细胞类型 参数 方法 狓±狊
相关系数

（狉）
犘

白细胞分类 中性粒细胞 仪器法分析 ０．６３４±０．１５０ ０．９９９ ０．０００

（％） 细胞染色分析 ０．６２５±０．１４５

淋巴细胞 仪器法分析 ０．２２４±０．１２０ ０．９９５ ０．０００

细胞染色分析 ０．２２５±０．１１９

单核细胞 仪器法分析 ０．１１０±０．０３１ ０．９９４ ０．０００

细胞染色分析 ０．１０９±０．０３０

嗜酸性粒细胞 仪器法分析 ０．０４５４±０．０５６ ０．９９８ ０．０００

细胞染色分析 ０．０４７±０．０４９

嗜碱性粒细胞 仪器法分析 ０．００２±０．００１ ０．９１５ ０．０００

细胞染色分析 ０．００４±０．００２

有核红细胞 高值 仪器法分析 ３４．５１±２．１５ ０．９７８ ０．０００

（×１０９／Ｌ） 细胞染色分析 ３３．２５±３．１４

中值 仪器法分析 ３．４１±０．６５ ０．９７５ ０．０００

细胞染色分析 ３．２５±０．５４

低值 仪器法分析 ０．１８±０．０３ ０．８３４ ０．００１

细胞染色分析 ０．１３±０．０３

表３　仪器白细胞分类分析和细胞涂片染色分析

细胞类型 细胞仪器法
细胞涂片染色

阳性例数 阴性例数 合计

白细胞分类 阳性例数 ８０ ５ ８５

阴性例数 ０ １９５ １９５

合计 ８０ ２００

有核红细胞 阳性例数 ３３ ２ ３５

阴性例数 ０ ２４５ ２４５

合计 ３３ ２４７

２．４　检测阳性结果再分析　对检测结果为阳性患者的病因进

行诊断和分析，结果见表４，对于孕周大于１０周的孕妇，外周

血的血常规分析中可以发现幼稚粒细胞和有核红细胞出现非

病理原因的阳性结果。

表４　阳性结果原因分布（狀）

报警细胞类型 病理原因导致阳性结果 非病理原因导致阳性结果

中性粒细胞 １ ０

淋巴细胞 ３ ０

单核细胞 ２ ０

嗜酸性粒细胞 １ ０

嗜碱性粒细胞 １ ０

幼稚粒细胞 ２ ７０

有核红细胞 ２ ３１
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３　讨　　论

１９８７年Ｃｏｕｔｌｅｒ公司首次介绍推出了细胞分析的新技术

后，血细胞分析仪器得到了飞速的发展，仪器生产厂家和型号

多样，其中希森美康细胞分析仪在各级医院广泛使用［５］。ＸＮ

１０００希森美康细胞分析仪采用荧光流式细胞技术，结合不同

的试剂可以通过仪器半导体激光光源照射待测样品，前向散射

光来表达待测定细胞的大小体积，侧向散射光可用来判定待测

细胞的内容物，而侧向荧光则反映核酸的含量，最终以数据和

散点图、直方图等图像呈现出来，保证了细胞分类的准确性［６］。

希森美康细胞分析仪ＸＮ系列相比于ＸＥ系类，分析方法、通

道、试剂有所调整，静脉血有核红细胞可以采用仪器直接计数，

在白细胞测定时可以加以扣除，降低了白细胞数值异常升高而

造成假阳性结果的概率［３］。有核红细胞的计数同时进行白细

胞计数无需调整通道和模式，临床分析中，细胞分析仪在临床

血液检测中的经验，仪器报警显示某类细胞数目呈现阳性结果

后，进行细胞染色涂片显微再分析结果显示其中有一部分为假

阳性，仪器分析虽然提高了检测效率，降低了人工分析的难度，

但是仪器提示结果的准确性也是有待进一步的提高［７１０］。

本次研究为了证实ＸＮ１０００希森美康细胞分析仪在有核

红细胞的计数和白细胞计数分析中，仪器重复性良好，两种细

胞分析方法重复性符合标准要求。各类白细胞仪器分析法和

细胞染色人工分析具有良好的相关性，特别是在嗜酸性粒细胞

和嗜碱性粒细胞分析方面对结果分析的准确性有了较大的提

高，同时在有核红细胞高、中值具有良好的相关性，而在有核红

细胞低值方面相关性较差。有核红细胞分析出报警提示的特

异性为９９．１９％，阳性标本检出灵敏度为１００．００％，阳性和阴

性预测值分别为９４．２９％、１００．００％。白细胞分类分析出报警

提示的特异性为９７．５０％，阳性标本检出灵敏度为１００．００％，

阳性和阴性预测值分别为９４．１２％、１００．００％。对检测结果为

阳性的患者的病因进行诊断和分析后发现有核红细胞非病理

性阳性结果出现，出现这种现象的原因有多种可能，首先正常

孕妇的胎盘建立的屏障可以允许一部分细胞通过，胎儿血液可

能进入母体的血液循环，导致部分有核红细胞检测呈现阳性；

其次孕妇怀孕期间机体处于一个特殊的应急状态，同时造血功

能比较活跃导致血液中幼稚粒细胞或者有核红细胞检测呈现

阳性；外周血涂片染色与ＸＮ１０００提示相符率占９０％以上，同

时幼稚粒细胞非病理原因导致阳性结果比例也非常高，孕期中

出现这种情况的原因一方面可能是由于妊娠导致造血功能的

应激反应，从而导致幼稚粒细胞数目增加。另外妊娠期间是胎

儿的生长期，母体的骨髓造血效率提高，进入循环系统的幼稚

粒细胞数目增加从而导致阳性结果。

研究结果提示，大量血液标本分析可以先用仪器分析筛除

阴性标本，可以减少人工筛选时间和精力的投入，阳性标本则

需要重新进行人工涂片分析，而对于孕妇的血常规检测，特别

是白细胞分类计数和有核红细胞计数分析，阳性结果需要格外

注意，因为孕妇特殊的机体状态，阳性结果即便经过仪器和人

工分析，也有可能是由于非病理原因导致，因此阳性结果的准

确性分析对疾病的诊断和预防具有重要的意义。
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