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自动粪便检验仪在消化道出血及寄生虫感染检测中的应用
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!!

摘
!

要"目的
!

评价科瑞杰"

a8c

%自动粪便检验仪在消化道出血及寄生虫感染方面的检测价值&方法
!

收

集
"'!(

年
+

月至
"'!+

年
#

月于该院就诊的
+''

例患者的粪便标本!分别采用
a8c

自动粪便检验仪和传统手

工法进行潜血"血红蛋白和转铁蛋白%'寄生虫或虫卵检测!并比较两种方法的检出率差异&结果
!

a8c

自动粪

便检验仪检测出
"!

例寄生虫或虫卵"肝吸虫卵
!-

例'钩蚴
!

例'钩虫卵
!

例和绦虫卵
!

例%!检出率为
#&''_

$

传统手工法只检测出
!#

例"肝吸虫卵
!'

例'钩蚴
!

例'钩虫卵
!

例和绦虫卵
!

例%!检出率为
"&%+_

&

a8c

自

动粪便检验仪检出率高于传统手工法"

"

$

'&'%

%&

a8c

自动粪便检验仪检出
!!%

例血红蛋白阳性和
,+

例转铁

蛋白阳性!检出率分别为
!(&$#_

和
!#&-(_

$传统手工法检出
!!#

例血红蛋白阳性和
!''

例转铁蛋白阳性!检

出率分别为
!(&!$_

和
!$&",_

&两种方法在血红蛋白和转铁蛋白的检测上差异均无统计学意义"

"

&

'&'%

%&

结论
!

传统手工法基础上改良的
a8c

自动粪便检验仪在寄生虫感染检测方面效率更高!且具有操作标准化等

优点!能够更好地适应临床需求&

关键词"自动粪便检验仪$

!

手工法$

!

消化道出血$

!

寄生虫感染

中图法分类号"

8$$(&!"

文献标志码"

9

文章编号"

!(+":,$%%

"

"'!-

%

"':#!!$:'#

!!

寄生虫感染人体时与某些疾病的临床表现相似#

易误诊(例如#肝吸虫感染时#有头晕)腹痛)发热)皮

疹等临床表现#易误诊为肝炎)伤寒)肠炎等%钩虫感

染时#有贫血)营养不良)胃肠道功能失调症状#严重

者有发育障碍及心功能不全表现#容易误诊*

!:"

+

(所

以若能检测出寄生虫或虫卵#对于患者的诊断与治疗

非常重要(

消化道肿瘤常伴随消化道出血症状(粪便潜血

$血红蛋白和转铁蛋白&检测是现代医学分析肠胃疾

病的辅助检查指标之一#对于肠胃疾病的诊断具有不

可替代的作用*

#

+

(潜血指标不仅可用于检测消化道

溃疡)结肠息肉)胃黏膜损伤)肠结核#也可作为结直

肠癌)胃癌等消化道肿瘤的筛查指标*

$

+

(目前#大部

分临床的粪便常规检测采用自动粪便检验仪和传统

手工法(科瑞杰$

a8c

&自动粪便检验仪相对于传统

手工法来说#能对粪便标本进行标准化的处理#并且

能完成高清的显微成像和摄影(因此#

a8c

自动粪便

检验仪理论上对粪便常规检测指标的检测优于传统

手工法#然而目前关于此方面的报道比较少(本研究

通过对
a8c

自动粪便检验仪和传统手工法的比较#

证实
a8c

自动粪便检验仪在粪便寄生虫或虫卵检测

中具有明显优势#但与传统手工法比较#在消化道出

血的检测上并无差别(现报道如下(

$

!

资料与方法

$&$

!

一般资料
!

收集
"'!(

年
+

月至
"'!+

年
#

月于

本院就诊的
+''

例患者$男
$+-

例#女
"""

例#年龄

"

!

,%

岁&的粪便标本#这些标本外观上有特异性表现

$稀便)烂便)褐色便)血便等&(

$&/

!

仪器与试剂
!

a8c

自动操作粪便检验仪#包括

仪器自配的粪便稀释试剂$主要成分为氯化钠)生物

染色剂)细胞稳定剂和防腐剂&)玻片板)清洗液%显微

镜为改良的奥林巴斯
J[""

正置显微镜$该显微镜采

用无限远光学系统#实现高清图像呈现模式&#同时配

备了高清电荷耦合器件$

JJZ

&摄像头和彩色高分辨

率发光二极管$

2\Z

&液晶显示屏(血红蛋白试剂盒

$胶体金法&由武汉康珠生物技术有限公司生产#转铁

蛋白试剂盒$胶体金法&由郑州方欣生物科技有限责

任公司生产(传统手工法实验用反应杯为
'&%12

普

通日立杯#显微镜为奥林巴斯
JO#'

显微镜#粪便稀

释液为本院自产的生理盐水#血红蛋白$胶体金法&试

剂盒以及转铁蛋白$胶体金法&试剂盒均由万华普曼

生物工程有限公司生产(

$&'

!

方法
!

a8c

自动粪便检验仪!检验人员按照操

作说明书操作仪器#粪便标本经过仪器快速搅拌后涂

在一张玻片上#再由检验人员操作仪器显微镜镜检#

而血红蛋白和转铁蛋白的胶体金法检测由该仪器自

动完成并摄影(传统手工法!同一检验人员根据/全

国临床检验操作规程$第
$

版&0#在洁净的载玻片中

央加一滴生理盐水#用竹签挑取绿豆大小的粪便#在

生理盐水中调匀涂开#涂片厚度以透过玻片可隐约辨

认书上字迹为宜#盖上盖玻片镜检(先在低倍镜下按

顺序查找#再换用高倍镜观察细微结构(检测血红蛋

白和转铁蛋白时#根据试剂盒的说明书操作(

$&1

!

统计学处理
!

采用
UMUU!,&'

统计软件进行统

计分析#计数资料以率表示#组间比较采用
!

" 检验#

以
"

$

'&'%

为差异有统计学意义(

/

!

结
!!

果

!!

在
+''

例粪便标本中#采用
a8c

自动粪便检验仪

检测出
"!

例寄生虫或虫卵阳性$肝吸虫卵
!-

例)钩

蚴
!

例)钩虫卵
!

例和绦虫卵
!

例&#检出率为

'

$!!#
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期
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#&''_

%采用传统手工法只检测出
!#

例$肝吸虫卵
!'

例)钩蚴
!

例)钩虫卵
!

例和绦虫卵
!

例&#检出率为

"&%+_

(

a8c

自动粪便检验仪比传统手工法多检测

出
-

例#且这
-

例通过对拍摄的图片进行再次确认为

真阳性(采用
a8c

自动粪便检验仪检测的阳性率高

于传统手工法#差异有统计学意义$

"7'&''-

&(在本

次试验中#

a8c

自动粪便检验仪和传统手工法中均可

观察到的寄生虫或虫卵$包括肝吸虫卵)钩蚴)钩虫卵

和绦虫卵&#检出种类上差异无统计学意义$

"

$

'&'%

&(

另外在
+''

例粪便标本中#采用
a8c

自动粪便检

验仪检出
!!%

例血红蛋白阳性和
,+

例转铁蛋白$检

出率分别为
!(&$#_

和
!#&-(_

&%而采用传统手工法

检出
!!#

例血红蛋白阳性和
!''

例转铁蛋白阳性$检

出率分别为
!(&!$_

和
!$&",_

&(两种方法检测血

红蛋白和转铁蛋白的阳性率相近#差异均无统计学意

义$

"7'&+,!

)

'&%'-

&(见表
!

(

表
!

!!

a8c

自动粪便检测仪与传统手工法检测结果对比#

)

$

a8c

粪便

检测仪

传统手工法

寄生虫或虫卵

阴性 阳性 合计

血红蛋白

阴性 阳性 合计

转铁蛋白

阴性 阳性 合计

阴性
(+, ' (+, %+, ( %-% %,+ ( ('#

阳性
- !# "! -!'+ !!% # ,$ ,+

合计
(-+ !# +'' %-+!!# +'' (''!'' +''

'

!

讨
!!

论

'&$

!

a8c

自动粪便检验仪与传统手工法对粪便中寄

生虫或虫卵检测的比较
!

粪便涂片可以见到蛔虫卵)

鞭虫卵)钩虫卵)蛲虫卵)血吸虫卵)肺吸虫卵)阿米巴

滋养体和隐孢子虫等(寄生虫感染消化道#临床症状

常不明确#有时候有合并感染的现象%也有在远离寄

生部位的组织出现病变的现象#例如
d92VJO

等*

%

+

曾报道过有关钩虫病相关的反应性脊柱关节炎(寄

生虫病原体的检出是寄生虫感染的确诊依据#提高对

大便虫卵的检测能力对于临床诊断寄生虫相关疾病

至关重要(在本研究中#检出的寄生虫或虫卵有肝吸

虫卵)钩虫卵)钩蚴)绦虫卵等#其中最多的是肝吸虫(

在寄生虫感染中#肝吸虫阳性率最高#主要原因可能

是广东本地人有食用鱼生的习惯#而淡水鱼是肝吸虫

的第二中间宿主(

本研究还发现#传统手工法漏检率明显高于
a8c

自动粪便检验仪#其主要原因有!$

!

&

a8c

自动粪便检

验仪对粪便的质量和数量要求更严格#半自动粪便的

分析前处理系统通过对标本的自动定量稀释)自动混

匀)自动灌注计数池#使实验室对于粪便标本的处理

基本做到了标准化#大大减少了人为因素的误差(

$

"

&显微拍摄技术的使用可以直接影响诊断结果*

(

+

(

a8c

自动粪便检验仪采用的显微镜为改良的奥林巴

斯
J[""

正置显微镜$该显微镜采用
Q̂U

光学系统#

实现高清图像呈现模式&#能够使成像更加清晰#便于

观察(数码显微镜摄影把肉眼观察到的图像拍摄下

来#在电脑上对图片进行再放大$可以放大到实际的

$''

!

(''

倍&#从而使检验人员更加清楚地辨别虫卵#

给临床提供最直接的依据(同时为未来建立了基于

特征值融合方法的寄生虫虫卵分类器算法及相应流

程的建立打下基础*

+

+

($

#

&部分的检验人员存在对手

工处理粪便标本为难的情绪#而机器能够在密闭的空

间内自动处理标本#从而有效提高了检验人员的工作

效率和检测的准确率(在本研究中#自动粪便检验仪

和传统手工法都发现了相同种类的寄生虫或虫卵#而

没有发现其他类的寄生虫#可能是由于实验的标本不

够多#未能发现更多的种类(在本研究中对于同一标

本采取涂一张片来观察研究#比较的只是一张片的结

果#并没有按照临床检验要求涂取
#

张片观察(若能

多次涂片镜检#理论上可以减少漏检率#这一点将在

未来的研究中进一步完善(直接镜检法能够对所有

种类的寄生虫卵进行检查#是临床上比较常见的寄生

虫或虫卵的检测方法(但是此种方法的漏检率较高#

因此对于有怀疑的标本应该采用饱和盐水漂浮法)离

心沉淀法)静置沉淀集卵法等来提高阳性率*

-

+

(

'&/

!

a8c

自动粪便检验仪和手工法对粪便中血红蛋

白和转铁蛋白检测的比较
!

粪便隐血的检测作为一

个早期筛查联合指标#是消化道出血)消化道肿瘤#特

别是结直肠癌诊断的有用依据*

,

+

(用科学的方法进

行大便隐血的常规测定是必要的(血红蛋白是消化

道出血最直接的检测项目%转铁蛋白是一种比血红蛋

白稳定的血浆物质(因此#联合检测转铁蛋白和血红

蛋白是判断消化道出血的良好指标(在本研究中#自

动粪便检验仪和传统手工法的检测结果相近#差异均

无统计学意义$

"7'&+,!

)

'&%'-

&(这可能是实验标

本量不够#没有得出更具体的实验结果%也有可能是

由于单克隆抗体法本身是灵敏度较高的检测方法*

!'

+

#

所以二者的检验结果差异不大(

a8c

自动粪便检验

仪对于检测的标准化以及在节约人力)物力方面的作

用远远大于手工法(但胶体金法本身存在方法学的

缺陷#它的检测范围为
'&"

!

"'''&'

#

0

"

12

#小于或

者大于此范围都无法检测#因此对于临床上有可疑的

标本应该进行稀释法或者与其他的检测方法$例如!

改良的匹拉米洞法&结合*

!!

+

(

本研究中#可以得出
a8c

自动粪便检验仪对粪便

寄生虫或虫卵的检出率高于手工法#而两种方法对粪

便中血红蛋白和转铁蛋白的检测无明显差别(因此#

自动粪便检验仪可以应用于临床试验#不仅可以提高

工作人员的工作效率#而且可以提高检测的准确性(

在一定程度上#自动粪便检验仪可以代替传统手工

法(粪便常规项目还包括镜像白细胞)红细胞等#基

于本研究的标本数量有限#也许不能完全反映出二者

更细微的差异#有待更多的检验人员进一步研究(

'

%!!#

'

检验医学与临床
"'!-

年
!'

月第
!%
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期
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妊娠合并症临产孕妇凝血功能调查"

吴剑锋!杨发达!朱丽敏!杨海明

"广东省佛山市南海区妇幼保健院检验科
!

%"-"''

%

!!

摘
!

要"目的
!

通过对临产孕妇凝血指标的检测!分析不同临床症状下孕妇的凝血功能&方法
!

根据临床

诊断将研究对象分为对照组"健康体检的非孕期女性%'正常临产组'妊娠期高血压"

OZJM

%组'妊娠期糖尿病

"

bZL

%组'妊娠期肝内胆汁淤积症"

ĴM

%组'乙型肝炎组!对各组凝血酶原时间"

M*

%'部分活化凝血酶原时间

"

9M**

%'纤维蛋白原"

)̂d

%和凝血酶时间"

**

%进行检测和比较&结果
!

正常临产组与对照组比较!

M*

值缩

短"

"

$

'&'%

%!

9M**

值明显缩短"

"

$

'&'!

%!

)̂d

值明显增高"

"

$

'&'!

%!

**

值差异无统计学意义"

"

&

'&'%

%$正常临产组与妊娠各合并症组比较)

OZJM

组较正常临产组
)̂d

值明显增高"

"

$

'&'!

%!

bZL

组'乙型

肝炎组和
ĴM

组
)̂d

值较正常临产组均增高"

"

$

'&'%

%!其余参数差异无统计学意义"

"

&

'&'%

%&结论
!

临产

孕妇血液处于高凝状态!有妊娠合并症的临产孕妇相对于健康临产孕妇拥有更高的
)̂d

!而
9M**

和
M*

有缩

短趋势&因此在产前及分娩过程中及时监测凝血四项对预测止凝血功能'预防产科并发症及降低产妇病死率

意义重大&

关键词"妊娠合并症$

!

凝血功能$

!

孕妇

中图法分类号"

8$$(&!!

文献标志码"

9

文章编号"

!(+":,$%%

"

"'!-

%

"':#!!(:'#

!!

女性在妊娠期凝血系统和抗凝系统会发生一系

列的适应性生理变化#包括凝血因子明显增加)抗凝

血酶活性和纤溶活性下降#从而使血液处于高凝状

态#特别到了妊娠晚期女性凝血功能指标变化更加明

显*

!

+

(为及时了解临产孕妇的凝血功能#避免和预防

孕妇在分娩过程和产后发生大出血)弥散性血管内凝

血$

ẐJ

&等意外情况#笔者对本院
#,#+

例临产孕妇

及
!''

例健康体检的未怀孕女性凝血酶原时间$

M*

&)

部分活化凝血酶原时间$

9M**

&)纤维蛋白原$

)̂d

&

和凝血酶时间$

**

&进行检测#并对检测结果进行分

析及分组比较(现报道如下(

$

!

资料与方法

$&$

!

一般资料
!

试验组为
#,#+

例本院待产孕妇#孕

期
#+

!

$'

周#年龄
"'

!

$'

岁#分为
%

个亚组!正常临

产组$心)肝)肾功能正常#凝血功能正常且无其他合

并症&

#"%+

例#平均年龄$

"-&(.#&"

&岁%妊娠期糖尿

病$

bZL

&组$依据美国糖尿病学会
"'!$

年颁布的

bZL

筛查和诊断标准&

"$!

例#平均年龄$

",&%."&(

&

岁%妊娠期高血压$

OZJM

&组$依据/妊娠期高血压疾

病诊治指南
"'!%

0&

(-

例#平均年龄$

"+&,."&!

&岁%

妊娠期肝内胆汁淤积症$

ĴM

&组$该组孕妇除部分有

皮肤瘙痒症状外无其他明显临床症状#全身情况良

'
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'

检验医学与临床
"'!-

年
!'

月第
!%

卷第
"'

期
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