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四川地区精液常规分析现状的调查
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"四川大学华西第二医院人类精子库'出生缺陷与相关妇儿疾病教育部重点实验室!成都
+*%%++

#

!!

摘
!

要"目的
!

了解四川地区精液分析的现状!为该地区实现精液分析标准化和进行质量控制提供参考%

方法
!

设计精液分析调查表!包含
",

个问题!其中包括
4

个关于医院概况的问题!

!

个关于实验室精液分析人

员数量及水平的问题!

*4

个关于精液分析方法及标准化操作的问题!

+

个关于精液分析质量控制的问题%该调

查表由各实验室从事精液分析相关的专业人员通过扫描微信二维码后现场在线回答问题%该地区内共回收
"!

家实验室的精液分析调查表%结果
!

调查显示!

+#3

"

*,

'

"!

#的实验室每日平均精液标本不超过
*%

例!专门从

事精液分析的技术人员较少且未进行规范化的培训%精液分析最基本的检测项目黏稠度$外观$液化也有少数

实验室未进行检测%

$$3

"

**

'

"!

#的实验室精液体积使用肉眼观察法%对于精液浓度和活力检测!

,"3

"

*#

'

"!

#的实验室使用普通显微镜检测!

$$3

"

**

'

"!

#的实验室使用计算机辅助精子分析系统"

.7S7

#!

$#3

"

*"

'

"!

#

的实验室计数板使用
6?RH;I

计数板%抗精子抗体检测使用最多的方法为酶联免疫吸附测定"

WUQS7

#%精子

形态学染色$存活率$精液白细胞评估超过一半实验室未开展%绝大多数实验室生精细胞评估未开展%在参与

调查的实验室中只有极少数实验室开展室内质量控制!无一家实验室参加室间质量评价%结论
!

四川省大部

分实验室精液分析还面临很多问题!许多实验室还不足够重视精液分析质量!没有意识到精液分析结果准确的

重要性%

关键词"实验室&

!

精液分析&

!

调查表&

!

标准化&

!

质量控制

中图法分类号"

/4"*2*

文献标志码"

7

文章编号"

*+,"15$!!

"

"%*5

#

%#1**4+1%$

!!

精液分析是生殖医学领域一个重要的检测技术#

是医院实验室尤其是男科实验室和辅助生殖技术实

验室的常规检测项目之一(根据-世界卫生组织人类

精液检查与处理实验室手册.第
!

版)

*

*

$以下简称

a&^

第
!

版%推荐#精液分析常规项目应包括液化时

间+黏稠度+精液外观+

G

&

值+精液体积+精子浓度+精

子数量+精子活力+精子存活率#以及精子形态评估#

其他相关的精子检测项目包括抗精子抗体+精液白细

胞+生精细胞+精浆生化+精子功能试验和微生物培养

等(精液分析结果应准确#因为精液分析结果对于男

性不育的诊断+评估不育的疗效与预后起着至关重要

的作用(目前#一些研究提示精液分析人员未经过规

范化培训#缺乏有效的标准化体系+质量控制#使用的

参考标准不一致#导致同一实验室内部和不同实验室

之间精液分析结果存在明显差异#使得精液检验的可

信度令人深思)

"1$

*

(为促进四川省不同实验室的精液

分析结果具有可比性#避免结果不一致带来的诊断和

治疗问题#重复检查带给患者更多的经济负担#精液

分析标准化和质量控制势在必行)

!1+

*

(因此#首先必

须了解四川省不同实验室精液分析的现状#发现其中

的问题#故利用本院人类精子库
"%*,

年举办的精液

分析及标准化国家级继续教育培训班的机会开展了

此项调查活动(

$

!

资料与方法

$2$

!

一般资料
!

本次调查的对象包括辅助生殖科+

男科或者不孕不育门诊的临床医生以及男科实验室+

辅助生殖技术实验室或检验科从事精液分析的专业

技术人员(医疗单位涵盖四川省
#

个市的各级各类

医疗机构#包括一+二+三级#以及民营医院在内的共

"!

家实验室(

$2/

!

方法
!

精液分析调查表的设计!该调查表参照
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*

*

#共设计
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个问题#涉及到被调查者

'

+4**

'

检验医学与临床
"%*5

年
$

月第
*+

卷第
#

期
!

U?K6;F.H89

!

7

G

I8H"%*5

!

)(H2*+

!

V(2#



所在医院的级别+实验室从事精液分析人员的数量及

职称+技术人员是否经历规范化培训+每日精液检查

样本量+精液常规分析$包括精液黏稠度+外观+液化+

体积+

G

&

值+精子浓度+活力+存活率+形态学+白细

胞+生精细胞+抗精子抗体%的检测方法及使用仪器+

质量控制等(精液分析调查表的发放与回收!上述临

床医生及实验室从事精液分析的专业技术人员均现

场扫描电子二维码#然后现场在线回答问题(共回收

"!

家实验室的精液分析调查表(

/

!

结
!!

果

/2$

!

接受调查实验室的一般情况
!

来自四川省
#

个

市$成都市+广安市+宜宾市+绵阳市+乐山市+简阳市+

攀枝花市及甘孜州%的
"!

家实验室接受了本次调查(

接受调查的实验室中#三级医院实验室
*!

家$

+%3

%#

二级医院实验室
$

家$

*+3

%#一级医院及以下实验室

+

家$

"$3

%(

/2/

!

实验室技术人员数量+标本量+参加培训情

况
!

"!

家实验室中有专门负责精液分析的技术人员

有
*%

家$

$%3

%#没有专门负责精液分析的技术人员

有
*!

家$

+%3

%(实验室精液分析技术人员数量分

布!

%

人有
$

家$

*+3

%#

*

!

4

人有
*%

家$

$%3

%#

$

!

+

人有
,

家$

"#3

%#

'

,

人有
4

家$

*"3

%#

*

家不固定(

每日精液分析检测标本量!

%

!

*%

个有
*,

家$

+#3

%#

**

!

!%

个有
,

家$

"#3

%#

'

!%

个有
*

家$

$3

%(实验

室中有人接受过精液分析的规范化培训有
5

家

$

4+3

%#无人接受精液分析的规范化培训有
*+

家

$

+$3

%(

/2'

!

精液标本的理化参数分析采用不同的方法
!

结

果见表
*

(

表
*

!!

精液标本理化参数采用的分析方法

精液参数 方法 实验室)

,

$

3

%*

体积 未检测
4

$

*"

%

量杯测量
#

$

4"

%

肉眼观察
**

$

$$

%

称质量法
4

$

*"

%

G

&

值 未检测
#

$

4"

%

G

&

试纸
*,

$

+#

%

黏稠度 未检测
!

$

"%

%

肉眼观察
"%

$

#%

%

外观 未检测
4

$

*"

%

肉眼观察
""

$

##

%

液化 未检测
!

$

"%

%

肉眼观察
"%

$

#%

%

/21

!

精子浓度和活力检测的分析方法及使用仪器
!

精子浓度和活力检测仪器使用最多的是普通显微镜#

方法使用最多的是计算机辅助分析系统$

.7S7

%#计

数板使用最多的是
6?RH;I

计数板#结果见表
"

(

表
"

!!

精子浓度和活力检测的分析方法及使用仪器

项目 方法及仪器 实验室)

,

$

3

%*

方法 计算机辅助分析系统$

.7S7

%

**

$

$$

%

人工评估浓度活力
+

$

"$

%

全自动精液分析仪
$

$

*+

%

其他
$

$

*+

%

显微镜 相差显微镜
!

$

"%

%

普通显微镜
*#

$

,"

%

其他
"

$

#

%

计数板类型 改良
V;CK?C;I

血细胞计数板
+

$

"$

%

普通玻片
4

$

*"

%

6?RH;I

计数板
*"

$

$#

%

一次性计数板
*

$

$

%

其他
4

$

*"

%
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!

精子形态学+精液白细胞和生精细胞染色方法

!

精子形态学染色未开展的实验室有
*4

家$

!"3

%#

已开展的实验室中应用巴氏染色法有
+

家$

"$3

%#应

用
X8AA1

e

C8BR

染色法有
$

家 $

*+3

%#其他有
"

家

$

#3

%(精液白细胞未开展的实验室有
*4

家$

!"3

%#

已开展的实验室中应用巴氏染色的精液涂片有
"

家

$

#3

%#应用过氧化物酶染色有
+

家$

"$3

%#其他有
$

家$

*+3

%(精液生精细胞未开展的实验室有
"4

家

$

5"3

%#已开展的
"

家实验室应用巴氏染色的精液涂

片进行评估(

/2)

!

精子存活率试验
!

未开展的实验室有
*4

家

$

!"3

%#已开展的实验室中应用伊红
1

苯胺黑的精子存

活率试验有
!

家$

"%3

%#单用伊红的精子存活率试验

有
4

家$

*"3

%#其他有
$

家$

*+3

%(

/2.

!

抗精子抗体试验
!

未开展有
*"

家$

$#3

%#应用

混合抗球蛋白反应试验有
!

家$

"%3

%#应用直接免疫

珠试验有
*

家$

$3

%#应用
WUQS7

有
+

家$

"$3

%#其他

有
*

家$

$3

%(

/23

!

质量控制
!

浓度室内质量控制+活力室内质量

控制+存活率室内质量控制+形态学室内质量控制分

别有
""

家$

##3

%#

"4

家$

5"3

%#

"4

家$

5"3

%#

*5

家

$

,+3

%未开展(对于是否愿意参加室间质量评价#

"*

家$

#$3

%表示不愿意参加#仅
$

家$

*+3

%填写愿意

参加(

'

!

讨
!!

论

!!

填写本次调查表的人员均为精液分析相关的专

业人员#因此本调查表结果较可信(但由于参与本次

调查的实验室仅四川省
#

个市共
"!

家医学实验室#

因此该调查结果仅可部分反映四川省精液分析的

现状(

本次调查结果显示#多数实验室从事精液分析技

术的专职人员数量较少#绝大多数是由检验技术人员

兼做#且大多数从事精液分析的技术人员并未接受专

'

,4**

'

检验医学与临床
"%*5

年
$

月第
*+

卷第
#

期
!

U?K6;F.H89

!

7

G

I8H"%*5

!

)(H2*+

!
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业的规范化培训(定期进行男科实验室技术的培训

对于提高精液分析技术的规范性和准确性来说是非

常必要的#因此从事精液分析的实验室应派出专职技

术人员参加国家举办的-

a& !̂=@

精液分析手册.或

四川省内举办的-精液分析及标准化.培训(

+#3

$

*,

"

"!

%实验室每日检测的精液标本量少于
*%

个(

大部分实验室精液分析开展项目较为简单#其中少数

实验室甚至对于精液分析中最基本的项目都未检测#

如黏稠度+外观+液化+体积+

G

&

值等#且有
$$3

$

**

"

"!

%的实验室采用肉眼观察精液体积#与
a&^

第
!

版)

*

*推荐的称质量法不一致#而精液体积的检测对准

确检测精子总数有重要意义(多数实验室未检测较

重要的检测项目#如精子形态+存活率等(实验室应

当开展相应的精液检测项目以辅助临床对于男性生

育力的诊疗(

精子浓度和活力是反映精子质量的重要参数#

,"3

$

*#

"

"!

%的实验室仍使用普通光学显微镜进行检

测#而未使用
a&^

第
!

版)

*

*推荐的相差显微镜进行

检测(

$$3

$

**

"

"!

%的实验室使用
.7S7

进行检测(

有研究显示!精子活力分析
.7S7

结果远比手工分析

结果准确)

,15

*

(最近几年#由于
.7S7

具有客观+操作

简便+快速+可比性强等优点#使得
.7S7

的使用越来

越普遍(然而#不同的
.7S7

仪由于其分析原理不

同+帧率不同+配备的精子计数池深度不同#结果会有

很大差异(精子浓度对
.7S7

法测定有一定的影响#

.7S7

系统检测浓度
'

!%\*%

+

"

DU

及浓度
$

"%\

*%

+

"

DU

的精液标本时结果有一定的局限性)

*%1*"

*

(精

子浓度和活力检测使用的计数板也不一致#

$#3

$

*"

"

"!

%的实验室选择
6?RH;I

计数板#

"$3

$

+

"

"!

%的实验

室选择改良
V;CK?C;I

血细胞计数板(不同计数板的

准确性和可靠性之间存在明显差异#有发表的研究比

较了
6?RH;I

计数板+综合精液分析系统$

QS7S

%和血

细胞计数板#认为
QS7S

和
6?RH;I

计数板能准确计数

精子且操作简便#是适用于精子浓度检测的较好的方

法)

*4

*

(有研究指出精子计数池的深度对精子活力的

影响不容忽视#不同深度的精子计数池应有相应的精

子活力正常参考值范围)

*$

*

(无论使用何种计数板类

型#计数板深度每半年或
*

年必须校正
*

次(

精子形态学及存活率有
!"3

$

*4

"

"!

%的实验室未

开展(精子形态学及存活率作为反映精子质量的较

重要检测项目#未得到精液分析相关实验室的重视(

开展精子形态学检测的实验室中使用最多的染色方

法为巴氏染色法
"$3

$

+

"

"!

%(精液白细胞及生精细

胞的检测同样未引起足够的重视#精液白细胞检测有

!"3

$

*4

"

"!

%的实验室未开展#而精液生精细胞有

5"3

$

"4

"

"!

%的实验室未开展(

本次调查只有极少数实验室开展了精液分析的

室内质量控制#无一家实验室参与室间质量评价(

#$3

$

"*

"

"!

%表示不愿意参加室间质量评价#分析其

可能的原因!首先本次调查的大部分实验室每日标本

检测量低于
*%

例#其次大部分实验室精液分析并未

建立标准化操作程序#且未建立室内质量控制#而参

与室间质量评价的前提是需要建立精液分析标准化

及室内质量控制(高质量的标准是获得可靠数据的

基础#精液分析的实验室应该严格执行全面的质量管

理(

a&^

第
!

版)

*

*中关于精液标本检测的方法旨在

提高精液分析的质量和结果的可比性#并对精液分析

的程序标准化)

*!

*

(因此应根据
a&^

第
!

版)

*

*选择

最合适的检测方法#结合自身实验室条件制订每个精

液分析项目切实可行的标准化操作文件#并且建立精

液分析的内部质量控制体系(在实验室精液分析标

准化及内部质量控制完善的前提下#可参加由四川省

人类精子库牵头的即将举办的四川省内精液分析室

间质量评价(

综上所述#在我国已婚夫妇中有
*%3

!

*!3

人群

为不孕不育#其中男性因素导致不育可占
!%3

#已开

展和即将开展精液常规检测的实验室也越来越多#本

次调查结果提示四川省大部分实验室精液分析还面

临很多问题#许多实验室还不足够重视精液分析质

量#没有意识到精液分析结果准确的重要性(精液分

析项目较简单#实验室采用的精液分析方法与
a&^

第
!

版)

*

*推荐的方法不一致#各实验室间精液分析的

方法及仪器不统一(为使四川省内不同实验室精液

分析的检测结果具有可比性#建议采取如下方案)

$

#

*+

*

!

$

*

%实验室应足够重视精液分析&$

"

%每个实验室应配

备合适数量的精液分析技术人员&$

4

%对精液分析检

测使用的仪器进行定期校准&$

$

%对实验室技术人员

制订培训计划&$

!

%建立适用于本实验室的标准化操

作程序并严格执行&$

+

%建立实验室内部质量控制体

系&$

,

%由四川省人类精子库牵头组织每年召开精液

分析培训班#规范参考标准+操作流程及内部质量控

制&$

#

%由四川省人类精子库牵头开展四川省内室间

质量评价(
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检测对急性心肌梗死诊断的应用价值分析

安
!

蓉!刘黎明#

"西安交通大学医学院公共卫生学院!西安
,*%%+*

#

!!

摘
!

要"目的
!

探讨急性心肌梗死诊断中应用心肌肌钙蛋白
Q

"

B09Q

#$心肌肌钙蛋白
0

"

B090

#检测的价

值%方法
!

收集
"%*,

年
!

月至
"%*#

年
!

月该院收治的疑似急性心肌梗死患者
!%

例作为对象!均接受
B09Q

$

B090

的检测!同时为其实施冠脉造影术检测!分析检测的结果%结果
!

疑似急性心肌梗死患者的
B09Q

检测水

平为"

%2#%d%245

#

*

>

'

U

!

B090

检测水平为"

%2*!d%2%"

#

*

>

'

U

&

B09Q

$

B090

联合检测特异度$灵敏度$准确度均

明显高于单独
B09Q

$

B090

检测的结果!差异有统计学意义"

<

$

%2%!

#&疑似急性心肌梗死患者接受
B09Q

$

B090

联合检测和冠脉造影术检查的疾病检出率相比!差异无统计学意义"

<

'

%2%!

#%结论
!

对急性心肌梗死患者进

行
B09Q

$

B090

检测!有较高的临床价值!其联合检测有着较高的特异度$灵敏度及准确度!可为患者疾病的确

诊和治疗方案的选择提供依据%

关键词"

V

端前
'

型脑钠肽&

!

心肌肌钙蛋白
Q

&

!

心肌肌钙蛋白
0

&

!

急性心肌梗死

中图法分类号"

/!$"2"

文献标志码"

7

文章编号"

*+,"15$!!

"

"%*5

#

%#1**451%4

!!

急性心肌梗死是心血管疾病的一种#其可对患者

的生命安全造成威胁#因此#加强对急性心肌梗死患

者的准确诊断和治疗#十分必要(目前#临床将冠脉

造影术作为急性心肌梗死诊断的金标准#但是其操作

具有较高的难度#且属于有创性检查#使得部分患者

难以耐受)

*1"

*

(为患者实施心电图等检查#可获得一

定的效果#但是实施动态监测存在一定的局限性#且

监测的费用较高)

4

*

(随着研究的不断深入#发现生化

检验在急性心肌梗死患者疾病诊断中应用有着一定

的价值#但是其单一指标检测难以取得理想的检测效

果#因此#可同时实施多种心脏标志物的联合检测#以

此提高诊断的准确性)

$1!

*

(为探讨急性心肌梗死诊断

中应用心肌肌钙蛋白
Q

$

B09Q

%+心肌肌钙蛋白
0

$

B01

90

%检测的价值#本研究以
"%*,

年
!

月至
"%*#

年
!

月
!%

例疑似急性心肌梗死患者为研究对象#均为其

实施
B09Q

+

B090

检测#分析检测的结果#总结
B09Q

+

B090

联合检测的价值#现报道如下(

$

!

资料与方法

$2$

!

一般资料
!

收集
"%*,

年
!

月至
"%*#

年
!

月本

院
!%

例疑似急性心肌梗死患者为研究对象#年龄

!!

!

,+

岁#平均年龄$

+$2,,d$2%"

%岁#男
"5

例#女

"*

例(所有患者均资料完整#且本研究已被伦理委员

会批准(纳入标准!$

*

%存在胸痛等疾病症状&$

"

%年

龄在
!!

岁及以上&$

4

%知情同意参与本研究(排除标

准!$

*

%严重肝肾功能障碍者&$

"

%精神异常或智力障

碍者&$

4

%合并严重基础性疾病者&$

$

%入院前
4

个月

存在脑血管意外者&$

!

%拒绝参与本研究者(

$2/

!

方法
!

采用全自动化学发光免疫分析仪及相关

的试剂盒为疑似急性心肌梗死患者进行
B09Q

+

B090

的检测(采集患者的静脉血作为检测标本#采集量为

!DU

#将采集的血液标本置于四乙酸二氨基乙烯的相

关抗凝管中#在低温下实施离心处理#其离心半径为
*!

'
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