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  摘 要:目的 评价Sysmex
 

HISCL-5000全自动血凝仪检测凝血酶-抗凝血酶复合物(TAT)、纤溶酶-α2
纤溶酶抑制物复合物(PIC)、血栓调节蛋白(TM)、组织纤溶酶原激活物/纤溶酶原激活物抑制剂-1复合物

(tPAIC)项目的性能。方法 参照美国临床和实验室标准化协会(CLSI)系列指南文件和仪器厂家标准对Sys-
mex

 

HISCL全自动血凝仪检测的不精密度、线性、检出限、参考区间、携带污染率性能进行验证。结果 Sys-
mex

 

HISCL检测TAT、TM、PIC、tPAIC项目的批内不精密度和日间精密度的CV 均小于15%。TAT线性验

证试验理论值和实测值的回归方程为Y=0.994
 

7X+0.291
 

6,r2=0.999
 

9;TM 线性验证试验理论值和实测

值的回归方程为Y=0.999
 

1X-0.145
 

8,r2=0.999
 

7;PIC线性验证试验理论值和实测值的回归方程为Y=
1.028

 

5X-0.053
 

1,r2=0.996
 

8;tPAIC线 性 验 证 试 验 理 论 值 和 实 测 值 的 回 归 方 程 为Y=1.024
 

2X+
0.323

 

3,r2=0.995
 

9。TAT最低检出限0.006
 

8
 

ng/mL,TM 最低检出限0.067
 

1
 

TU/mL,PIC最低检出限

0.001
 

2
 

μg/mL,tPAIC最低检出限0.026
 

5
 

ng/mL。携带污染率各参数CV<10%,参考值范围验证结果显示

各项检测指标R(R=结果落在参考范围内的样本数/总的实验样本数)≥0.9。结论 Sysmex
 

HISCL-5000
 

血

凝仪检测TAT、TM、PIC、tPAIC项目的精密度、线性、检出限、携带污染率结果均符合质量控制的要求,能够保

证检验准确性。
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  凝血酶-抗凝血酶复合物(TAT)、纤溶酶-α2纤溶

酶抑制物复合物(PIC)、血栓调节蛋白(TM)、组织纤

溶酶原激活物/纤溶酶原激活物抑制剂-1复 合 物

(tPAIC)是目前新型的止血与血栓系统早期标志物。
TAT是凝血酶与其主要抑制剂抗凝血酶按1∶1比

例结合形成的复合物,可用于评估体内凝血系统的激

活情况。TM 是主要存在于血管内皮细胞上的高亲

和性凝血酶受体,通过与凝血酶结合,形成凝血酶-
TM复合物,进而活化蛋白C,发挥抗凝作用。t-PAIC
是血管内皮细胞释放到血液中的组织纤溶酶原激活

物t-PA与其生理性抑制因子纤溶酶原激活物抑制物

(PAI-1)1∶1结合形成的复合物。PIC是活化的纤溶

酶与α2-抗纤溶酶抑制物1∶1结合形成的复合物[1]。
因此,TAT和 TM 是凝血系统标志物。t-PAIC和

 

PIC是纤溶系统标志物。t-PAIC和TM 是血管内皮

系统标志物。检测TAT、TM、PIC、tPAIC对于血栓

性疾病、心肌梗死、脑血管疾病、弥散性血管内凝血的

早期诊断、溶栓治疗、外科手术以及抗凝药物的监测

都具有指导意义。
 

本次试验根据美国临床和实验室标

准化 协 会 (CLSI)系 列 指 南 文 件 对 使 用 Sysmex
 

HISCL-5000全自动凝血仪及配套试剂对TAT、TM、
PIC、tPAIC检测的性能进行了验证,内容包括批内精

密度、日间精密度、线性、检出限、携带污染率、参考值

范围验证。现报道如下。
1 材料与方法

1.1 标本来源 选择健康体检者,参照
 

CLSI
 

H21-

A5文件处理血浆[2],用0.109
 

mmol
 

/L
 

柠檬酸钠抗

凝管采 集 患 者 的 静 脉 血1.8
 

mL,1
 

500×g离 心

10
 

min,分离出乏血小板血浆,要求标本无溶血、凝
固、乳糜现象,红细胞比容<55%。
1.2 仪器与试剂 全自动血凝仪(型号:Sysmex

 

HISCL-5000)及配套试剂。
1.3 验证方法

1.3.1 不 精 密 度 验 证  批 内 不 精 密 度:参 照

CLSIEP15-A[3]文件要求,分别对2个浓度水平的混

合血浆进行TAT、TM、PIC、tPAIC项目测定,每个浓

度连续测定20次。计算各检测项目的均值(x)和标

准差(s),根据公式变异系数(CV)=s/x,计算CV。
日间不精密度:同样取2个浓度水平的混合血浆,各
分装成5份样本,每个浓度重复测定4次,连续5

 

d。
记录每次TAT、TM、PIC、tPAIC的测定结果,根据公

式计算CV。按照厂家标准,TAT、TM、PIC、tPAIC
批内不精密度和日间不精密度的CV<15%。
1.3.2 线性验证 参照EP6-A[4]文件,选取2个高

浓度水平的混合血浆,分别使用 HISCL标本稀释液

稀释5个阶段,每个稀释后的标本测定3次取均值作

为一个点,将5对实测值与理论值作直线回归,得到

回归方程Y=aX+b和相关系数r2 验证线性范围。
回归方程斜率在1±0.05

 

范围内,相关系数r2≥0.95
判定为合格。
1.3.3 检出限验证 参照EP17-A[5]文件中的要求,
空白检出限(LOB):选稀释液作为空白样品连续测定
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10次;样本检出限(LOD)选择取枸椽酸钠抗凝样本,
取出血浆与 HISCL

 

Wash配制浓度分别为100%、
80%、60%、40%、20%、10%、5%、2.5%、1.25%、
0.625%、0的11个系列样本,每一样本连续测定10
次;分别计算每一样本的均值、标准差、变异系数、百
分偏差,然后得出LOB、LOD。
1.3.4 参考区间验证 参考C28-A2文件[6],随机收

取20例健康体检者血浆,排除影响血凝检测结果的

因素(如服用抗凝药物,避孕药等干扰因素的人群),
测定标本并计算R值(R=

 

结果落在参考范围内的样

本数/总的实验样本数),要求
 

R≥0.9,即为验证

通过。
1.3.5 携带污染率验证 参照CLSIH57-A文件[7],
高值样本污染:将低值样本(N)置1和3

 

位置,高值样

本(A)置于2位置,每个样本测3次,记录结果:N1、
N2、N3、A1、A2、A3、N4、N5、N6。按照公式,携带污

染率=[N4-均值]/均值,均值指 N1、N2、N3平均

值。尚未查到对TAT、TM、PIC、tPAIC检测携带污

染率有要求的指南性文件,仅有相关血凝仪性能验证

文献[8-9]报道各项目CV<10%。
1.4 统计学处理 采用

 

Excel2003进行数据统计

分析。
2 结  果

2.1 精密度验证结果 厂家试剂盒说明书要求:要
求TAT、TM、PIC、tPAIC批内不精密度和日间不精

密度的CV<15%,验证结果符合要求,见表1。
2.2 线性验证结果 TAT线性验证试验理论值和

实测值的回归方程为Y=0.994
 

7X+0.291
 

6,r2=
0.999

 

9,TM线性验证试验理论值和实测值的回归方

程为Y=0.999
 

1X-0.145
 

8,r2=0.999
 

7;PIC线性

验证 试 验 理 论 值 和 实 测 值 的 回 归 方 程 为 Y =
1.028

 

5X-0.053
 

1,r2=0.996
 

8;tPAIC线性验证试

验理论值和实测值的回归方程为Y=1.024
 

2X+
0.323

 

3,r2=0.995
 

9,均符合线性回归方程的斜率在

1±0.05范围内及r2≥0.95的要求,验证结果表明

TAT、TM、PIC、tPAIC实测值和理论值之间线性关

系良好。
2.3 检出限验证结果 TAT最低检出限0.006

 

8
 

ng/mL,TM最低检出限0.067
 

1
 

TU/mL,PIC最低

检出限0.001
 

2
 

μg/mL,tPAIC最低检出限0.026
 

5
 

ng/mL。均小于厂家说明书给出的最低检出限。

表1  精密度验证结果

参数
批内水平

 

1

x s CV(%)

批内水平2

x s CV(%)

日间水平1

x s CV(%)

日间水平2

x s CV(%)

TAT(ng/mL) 20.00 0.18 0.92 3.00 0.17 5.77 38.51 3.37 8.76 9.91 0.89 9.02

TM(TU/mL) 20.30 0.21 1.04 11.10 0.14 1.26 97.33 4.26 4.38 23.67 1.14 4.82

PIC(μg/mL) 3.93 0.08 2.08 0.63 0.01 1.84 6.16 0.55 9.01 1.87 0.16 8.50

tPAIC(ng/mL) 12.70 0.27 2.09 9.20 0.10 1.08 16.32 1.08 6.62 4.15 0.21 4.97

2.4 参考区间验证结果 20例健康人 TAT、TM、
PIC、tPAIC检测结果100%在厂家说明书提供的参考

范围内(TAT参考范围<4.0
 

ng/mL,TM 参考范围

3.8~13.3
 

TU/mL,PIC参考范围<0.8
 

μg/mL,
tPAIC 男 性 <17

 

ng/mL,tPAIC 女 性 <10.5
 

ng/mL),符合厂家要求,验证通过,见表2。
2.5 携带污染试验结果 TAT高值对低值的污染

所引起的相对偏差为
 

0.75%;TM高值对低值的污染

所引起的相对偏差为-0.64%;PIC高值对低值的污

染所引起的相对偏差为1.15%,tPAIC高值对低值的

污染所引起的相对偏差为1.22%。携带污染率可接

受,见表3。
表2  参考值验证

项目 最小值
 

最大值 厂家说明书范围
 

r

TAT(ng/mL) 1.11 3.52 <4.0 1

TM(TU/mL) 4.15 11.31 3.8~13.3 1

PIC(μg/mL) 0.18 0.69 <0.8 1

tPAIC(ng/mL) 男4.2,女3.8 男15.6,女8.3 男<17.0,女<10.5 1

表3  高值样本对低值样本的携带污染率(%)

项目 N1 N2 N3 N1、N2、N3均值 A1 A2 A3 N4 N5 N6 携带污染率 要求

TAT 42.6 42.2 41.9 42.2 118.5 119.0 117.6 42.5 42.4 41.3 0.75 10

TM 31.2 31.7 31.5 31.5 89.2 89.8 89.5 31.3 31.9 31.9 -0.64 10

PIC 35.2 35.8 36.8 35.9 70.8 71.3 72.1 36.3 37.3 36.1 1.15 10

tPAIC 32.3 33.1 32.5 33.5 25.3 25.6 25.8 35.6 35.2 35.1 1.22 10
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3 讨  论

  作为新型止血血栓系统标志物,TAT、TM、PIC、
tPAIC涵盖了止血与血栓系统中的三大方面。TAT
是凝血酶生成标志物,正常血浆中半衰期较短,一旦

TAT持续呈现出高值,则意味着血液中有凝血酶生

成,提示血栓形成倾向,可以作为血栓前状态的早期

标志物。TM稳定表达分布在膜表面和血浆中,当人

体正常的内皮细胞发生病变或受损时,常引起TM 的

表达分泌异常,因此TM被视为内皮细胞损伤的标志

物。而PIC是反映体内纤溶系统激活的标志物,预示

血栓正在形成。tPAIC是最重要的纤溶和凝血系统

平衡的调节者,提示血栓进行时,导致血栓原发病因

未去除。因此,在凝血紊乱引起血栓性疾病甚至DIC
时,新型标志物的联合检测具有极其重要的价值。血

栓性疾病是一种起病隐匿,发病突然致死致残率较高

的疾病,目前我国血栓性疾病发病率高达1‰,病死率

可达5%
 

~
 

10%
 [10]。造成血栓性疾病的高漏诊率和

高误诊率的原因如下,一是大多数静脉血栓没有症

状,二是缺乏早期的实验室指标。新型标志物的出现

弥补了血栓性疾病早期实验室诊断的空白。一项应

用凝血标志物诊断创伤骨科术后静脉血栓形成的病

例对照研究表明,TAT、TM、PIC、tPAIC检测有助于

早期预测创伤创伤骨科术后静脉血栓形成,且优于D-
二聚体[11]。也有文献报道PIC和与tPAIC许多心血

管疾病密切相关[12],PIC和与tPAIC是心血管疾病

相关标志物之一。同时对于危重症凝血紊乱合并弥

散性血管内凝血DIC患者,新型标志物可以更早的提

示前DIC状态。有研究表明,在前DIC期,TAT,PIC
等在前 DIC发生显著变化[13]。目前,日本已经将

TAT的增加添加进了DIC诊断标准中作为辅助检查

的项目,国际血栓止血学会、标准化委员会(ISTH/
SSC)的诊断标准(2001年)中也将其作为“non-overt

 

DIC”的特异性诊断项目进行了评分[14]。
不仅对于血栓性疾病的诊断,在血栓性疾病的治

疗与监测方面,新型标志物也有极为重要的意义。有

文献报道急性心肌梗死冠状动脉内t-PA溶栓同时行

肝素抗凝的患者,溶栓后120
 

min血浆TAT水平大

于6
 

ng/L可预测溶栓失败和血栓再闭塞;血浆TAT
小于6

 

μg/L时,对鉴别血管持续开通和未成功溶栓

治疗的灵敏度和特异度度分别为92.5%和93.3%,
故TAT也可作为观察溶栓治疗疗效的指标[15]。

因 此,本 院 引 进 Sysmex
 

HISCL-5000 开 展

TAT、TM、PIC、tPAIC新型标志物检测,能更好地辅

助临床对于血栓性疾病、心肌梗死、脑血管疾病、DIC
的早期诊断,以及对外科手术、抗凝药物、溶栓治疗的

监测。Sysmex
 

HISCL-5000是目前世界上唯一使用

高敏化学发光检测凝血项目的仪器。与传统ELISA
方法耗时长,干扰因素多,批间差异大相比,Sysmex

 

HISCL-5000以化学发光酶免疫测定法为原理,采用

碱性磷酸酶作为催化剂,以显示出很强发光强度

CDP-Star作为化学发光基质,具有灵敏度,可到达

10~21
 

mol/L,检测速度快,特异度高的特点。为了

验证厂家对Sysmex
 

HISCL-5000所宣称的性能,本
次试 验 参 考 CLSI系 列 指 南 文 件 对 使 用 Sysmex

 

HISCL全自动凝血仪及配套试剂对TAT、TM、PIC、
tPAIC检测项目的性能进行了验证。实验室如果使

用的检测系统是封闭系统,则只需做包括:精密度、线
性实验、参考区间、检测限、携带污染率等基本的参

数。
 

精密度是指规定条件下所获得独立测量结果的接

近程度,体现检测系统的重复性,精密度分为批内精

密度和日间精密度,是性能验证的基础。在线性评价

验证中,采用了二元一次直线回归作为分析线性的

EP6-A[4]评价方法,保证了结果的准确性和代表性。
检测限是分析测试的重要指标,指某一分析方法在给

定的可靠程度内可以从样品中检测待测物质的最小

量,确定检测限时,仪器的空白值是重要依据。检测

限体现了仪器灵敏度,可以更好地了解仪器的测量范

围。参考区间的验证中,在体检服务的健康人群总体

中抽出20个参考个体,验证了小样本参考值和说明

书参考值之间的可比性。携带污染率是确定高浓度

样本对低浓度样本的影响。通过本次实验数据分析,
Sysmex

  

HISCL-5000全 自 动 凝 血 仪 及 配 套 试 剂 对

TAT、TM、PIC、tPAIC项目检测的性能符合仪器厂家

所宣称的性能指标,能够为临床提供准确的检测报告。
目前对于TAT、TM、PIC、tPAIC的性能验证鲜

见发表,对于血栓新型标志物,希望各级实验室能够

参考指南规范化开展,从而保证检验结果准确、可靠,
更好地为临床提供参考。
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  喹诺酮类抗菌药物具有广谱活性和多种临床适

应证,口服吸收和组织渗透良好,在人体中的药代动

力学参数优良,在治疗多种感染中具有较高的临床效

力,成为了世界上应用最广泛的抗菌药物之一。随着

喹诺酮类药物在临床上大范围、不规范地使用,金黄

色葡萄球菌(以下简称“金葡菌”)耐药问题越来越严

重。为有效解决这一问题,本文从金葡菌的耐药现

状、耐药机制及应对措施等方面进行综述和展望。
1 耐药现状

  金葡菌是临床最常见的革兰阳性菌,具有多种毒

力因子,并具有对大多数抗菌药物产生耐药性的能

力。近年来,由于抗菌药物的滥用,导致金葡菌耐药

情况严峻,有研究发现耐甲氧西林金葡菌(MRSA)不
仅对β-内酰胺类抗菌药物耐药,而且对喹诺酮类同样

具有耐药性[1-2]。据中国细菌耐药监测网(CHINET)
2018年对全国44所三级甲等医院监测结果显示,
MRSA对 喹 诺 酮 类 药 物 中 的 环 丙 沙 星 耐 药 率 为

36.7%,对左氧氟沙星耐药率高达41.3%,MRSA平

均检出率为34.0%,同时监测结果显示 MRSA对喹

诺酮类抗菌药物耐药程度远远高于甲氧西林敏感金

葡菌(MSSA)。统计调查显示[3-4],孟加拉国2004年

至2018年 期 间 金 葡 菌 对 环 丙 沙 星 的 耐 药 率 高 达

41.4%~68.3%。埃塞俄比亚2015-2018年金葡菌

对环丙沙星耐药率为13.5%~23.7%。
2 药物发展史及作用机制

  喹诺酮类抗菌药物的开发历史源于1962年科学

家开发的萘啶酸(NA),由此诞生第1代喹诺酮类药

物,但由于其仅具有对革兰阴性菌的适度活性且口服

吸收率低,所以仅用于治疗单纯性尿路感染[5]。此后

直至20世纪70年代,一系列第2代喹诺酮类药物相

继被开发问世,最具代表的是吡哌酸(PPA),PPA将

哌嗪基团引入作为喹诺酮核的C7位的碱性部分。与

第1代相比,药物的活性谱范围广得多,药代动力学

得到改善,改善了对革兰阴性菌的活性,使抗菌谱扩

大并包括铜绿假单胞菌。此外,PPA基本的哌嗪环,

可以与C3位的羧酸形成两性离子,增加药物渗透细

菌细胞的能力,从而提高对革兰阳性菌的活性。20世

纪80年代初,通过支架药物设计和基本侧链突破的

第一个氟喹诺酮类药物诺氟沙星(NFLX)成为第3代

喹诺酮类药物的代表,NFLX是一种六氟化喹诺酮,
在C7位具有哌嗪基,与以往喹诺酮类药物有显著的

差异,其抗菌谱更广且具有更强的杀菌及细胞穿透能

力[6],在治疗多种感染方面具有很高的临床疗效。20
世纪90年代至今,以莫西沙星、氨氟沙星等为代表的

第4代喹诺酮类药物在原有基础上,提高了抗厌氧菌

活性以及对光的耐受性,其抗菌效果及抗菌谱均有所

增加。目前,奥泽沙星、非那沙星等新开发的喹诺酮

类药物被证实在pH 值降低的环境下对包括耐喹诺

酮类药物的 MRSA在内的7类菌株具有较强的抗菌

活性[7]。
研究表明喹诺酮类药物通过破坏细菌DNA合成

过程中具有解旋作用的拓扑异构酶Ⅱ型酶(即DNA
促旋酶和拓扑异构酶Ⅳ)的活性来阻断DNA复制以

达到抑菌的效果。前者有 A、B两个亚单位,A-亚单

位在合成过程中切开染色体DNA一条后链从而形成

切口,B-亚单位催化产生ATP使DNA前链后移,A-
亚单位再将切口封闭形成负超螺旋结构。喹诺酮类

药物通过非碱基配对的方式与 A-亚单位结合,使
DNA超螺旋结构不能封口,单链暴露,细菌染色体出

现不可逆损伤,进而致使细菌死亡[8]。后者为解链

酶,是喹诺酮类药物作用于金葡菌的主要细胞毒性靶

标,药物与之结合形成喹诺酮类药物-DNA-拓扑异构

酶三元复合物,阻断细菌DNA复制,从而起到杀菌

作用。
3 耐药机制

3.1 药物靶酶及编码基因的突变 两种药物靶酶分

别由gyr
 

A、gyr
 

B和grl
 

A、grl
 

B基因编码。通常由

于靶酶中的gyr
 

A和grl
 

A基因局部结构域中产生一

种或两种的抗性突变,致使药物与酶-DNA复合物的

结合能力降低,不能有效切断金葡菌DNA的复制和
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转录过程,进而导致耐药的产生。SANFILIPPO等[9]

研究显示突变主要位于酶的gyrA或grlA的氨基末

端结构域上。徐洁等[10]关于金葡菌对环丙沙星耐药

与gyr
 

A、grl
 

A基因突变相关性的研究显示gyr
 

A和

grl
 

A突变是金葡菌对环丙沙星耐药的重要原因,同
时研究表明当gyr

 

A和grl
 

A同时发生多点突变时,
则会导致菌株高水平耐药。有研究显示喹诺酮类药

物对金葡菌作用的首要靶酶是拓扑异构酶Ⅳ[11],其

grl
 

A基因最为常见的突变位点是Ser-80→Phe和

Glu-84→Lys。也有研究发现一些对喹诺酮类药物耐

药的金葡菌株中存在grl
 

B和gyr
 

B基因突变,但仅

在gyr
 

A和grl
 

A发生突变的情况下出现[12],故这些

突变与菌株耐药性的关系尚不明确。
3.2 外排泵基因的过度表达 金葡菌无外膜及膜孔

蛋白,其摄入喹诺酮类药物的主要方式是脂质膜的简

单扩散,因此有效的外向转运蛋白是降低细胞药物浓

度的主要手段。研究显示Nor
 

A、Nor
 

B和Nor
 

C外

排泵的过表达是导致药物在菌体内累积浓度过低的

主要原因[13-14]。Nor
 

A外排泵是由Nor
 

A蛋白介导,
其编码基因nor

 

A普遍存在于金葡菌染色体中,属于

内源性结构基因。研究显示[13]当细胞环境中喹诺酮

类药物长期反复存在时,可使nor
 

A基因表达过度,
进而致使Nor

 

A蛋白表达明显增强,外排功能增加,
导致如诺氟沙星、环丙沙星等亲水性喹诺酮类药物在

菌体内蓄积量过少而产生耐药性。Nor
 

B外排泵是由

nor
 

B基因编码的一个分子质量约为49
 

ku的蛋白

质,当
 

Nor
 

B过表达时可将诺氟沙星和环丙沙星泵

出,除此之外,它还可以识别莫西沙星和司帕沙星导

致这两种抗菌药物的最小抑菌浓度(MIC)值增加。
Nor

 

C外排泵与 NorB具有基本同源性,其外排作用

由Nor
 

C蛋白介导。研究证实[14]nor
 

C基因过度表

达可使诺氟沙星和莫西沙星的 MIC值增加四倍,环
丙沙星和司帕沙星的 MIC值增加两倍,从而导致菌

体对喹诺酮类药物产生一定程度耐药。
3.3 质粒介导的耐药 质粒介导的喹诺酮耐药性

(PMQR)发现相对较晚。目前已经发现的PMQR机

制有三种:第一种是喹诺酮抗性蛋白基因家族(qnr)。

qnr基因编码的Qnr蛋白可优先结合到靶酶上,使药

物结合位点构象改变从而不能有效地与之结合,保护

细菌免受药物的攻击。同时还通过减少染色体靶酶

数量来避免细菌被药物抑制[15]。第二种是氨基糖苷

乙酰转移酶[aac(6')-Ib-cr]。它是由 Trp-102→Arg
和Asp-179→Tyr突变产生的衍生物,对卡那霉素、妥
布霉素等氨基糖苷有活性,同时也能够在哌嗪基环上

用氨基氮将氟喹诺酮类药物乙酰化[16]。第三种是质

粒介导外排泵(Qep
 

A和Oqx
 

AB)。QepA可降低亲

水性氟喹诺酮类药物的易感性,特别是环丙沙星和诺

氟沙星。OqxAB可介导低水平的喹诺酮耐药,同时

还可帮助细菌在低浓度的喹诺酮下存活,进而促进细

菌向高水平耐药发展[17]。据目前检测报道显示携带

Oqx
 

AB基因主要是肠杆菌科,尚未在革兰阳性菌株

中发现该基因。王丽华等[18]在动物源金葡菌中首次

发现质粒介导的喹诺酮类耐药基因qnrS1、qnrD、aac
(6')-Ib-cr和oqxA,同时说明耐药基因可在不同菌种

之间传播,加大控制菌株耐药传播的难度。
4 应对措施

  喹诺酮类药物作为继头孢菌素类药物之后临床

使用最广泛的抗菌药物之一,在治疗感染性疾病中发

挥了巨大的作用。据统计,目前全球使用过喹诺酮疗

法的患者超10亿人次。但过量使用抗菌药物是耐药

性的主要驱动力,随着喹诺酮类药物的大量使用,金
葡菌对喹诺酮类药物的耐药情况严重,因此寻求有效

途径控制细菌耐药性是我们一直在解决的全球问题。
4.1 合理使用抗菌药物 合理使用抗菌药物无疑是

最根本的解决途径,可通过制订和落实抗菌药物临床

管理规范及相关政策来控制抗菌药物的使用量进而

遏制细菌耐药性的产生。2011年卫生部在全国范围

内发起合理使用抗菌药物运动,并于2012年颁布实

施了包括抗菌药物选择、采购、使用及监测等在内的

综合性法规《抗菌药物临床应用管理办法》,同时更新

了公立医院临床实践中抗菌药物使用的国家指南,有
效地降低了公立医院的抗菌药物使用量及患者的医

疗负担,但在基层医疗机构和县级医院并未产生明确

的效果。在对全国抗菌药物管理行动的评估结果显

示65家公立医院住院和门诊患者的抗菌药物处方率

分别从62.9%和26.4%降低至35.3%和12.9%[19],
抗菌药物的使用密度从76.6

 

DDD/100床日降低至

35.9
 

DDD/100床日,患者的抗菌药物费用显著降低。
此外有研究显示[20]我国某三级医院总抗菌药物使用

密度由2014年的50.66
 

DDD/100床下降到2018年

的44.28
 

DDD/100床,同时表明抗菌药物使用率与

耐药性存在正相关关系。
4.2 研发新药 研发新型药物亦是控制金葡菌的有

效途径之一。近年来,大批新型喹诺酮类药物相继问

世,如德拉沙星作为新型氟喹诺酮类药物对金葡菌具

有较强的抗菌活性,已于2017年6月批准上市[21];苹
果酸奈诺沙星是TaiGen生物技术公司研发的新型不

含氟的喹诺酮类药物,研究显示对金葡菌具有抗菌活

性,已于2016年6月批准上市[22];新型非氟化喹诺酮

类药物奥泽沙星被证实对耐那地沙星或左氧氟沙星

的MRSA保持有效的抗菌活性,于2017年12月获得

美国FDA批准上市。除此之外,中药治疗由于安全

性高、成本低成为对抗耐药菌株的新思路,复方黄连

制剂对耐药金葡菌的gyr
 

A基因突变具有回复突变

作用。实验证明黄芩提取物、香青兰乙酸乙酯提取物

对多重耐药金葡菌具有良好的抑菌作用[23-24]。REU-
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VEN等[25]证实金缕梅和绿茶提取物具有抗金葡菌的

作用,且二者组合可增强其抗菌作用。

4.3 联合用药 使用两种或两种以上抗菌药物可以

利用多种抗菌机制的相加或协同作用有效抑制细菌

对喹诺酮类药物产生耐药性。同时,带有辅助剂的抗

菌药物也可以有效抑制耐药菌株,因为辅助剂可以增

加抗菌药物对目标物的接触[26]。NASTARAN等[27]

经实验证明Fe3O4@Ag纳米复合材料可以作为一种

有效的药物耐药抑制剂。Fe3O4@Ag纳米复合材料

与抗菌药物在降低 MIC方面具有协同作用,同时在

该纳米复合材料存在的情况下,norA和norB基因的

表达较对照降低了两倍以上。PEDRO等[28]研究发

现噻唑(NJ)16和 NJ17联合诺氟沙星能够完全恢复

诺氟 沙 星 对 耐 药 金 葡 菌 的 抗 菌 活 性。ABD
 

EL-
BAKY等[29]研究发现酮康唑对金葡菌无抑菌作用,
但与左氧氟沙星联用可通过体外抑制外排泵和生物

膜的形成来抑制norA基因表达,进而增强氟喹诺酮

类药物对多重耐药金葡菌的抗菌活性。研究显示菘

蓝、黄芩与环丙沙星联合使用可产生协同作用有效对

抗金葡菌,苋菜提取物具有抑制耐喹诺酮类药物的金

葡菌norA外排泵过表达的作用,可作诺氟沙星的活

性增强剂用于对抗耐氟喹诺酮金葡菌引起的感染[30]。

5 展  望

  抗菌药物的非理性使用致使金葡菌对喹诺酮类

药物耐药形势严峻。近年来,随着卫生系统改革的不

断深入,我国抗菌药物管理工作取得一定成效,有效

地降低了公立医院抗菌药物的使用率,但对于基层医

疗机构和县级医院效果甚微,仍应进一步规范抗菌药

物的临床使用。此外,探索新型抗菌药物同样至关重

要,越来越多的草本植物被证实具有抗菌作用,但对

其作用机制尚未明确不能有效地应用于临床,因此,
仍需进一步深入研究和探索。
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  重症肌无力(MG)是累及神经-肌肉接头的自身

免疫系统疾病。位于神经-肌肉接头突触后膜中的乙

酰胆碱受体是 MG产生的关键。MG受到乙酰胆碱

受体抗体调节,免疫复合物会影响神经-肌肉接头传

递,属于T细胞免疫的多补体、抗体参与的疾病[1]。
流行病学研究发现,我国 MG患病人群为100万,每
年新增 MG患者占千分之八,女性和男性的比例为

3∶2,发病年龄具有不确定性,MG患者在5岁以下

为高发群体,部分 MG患者会出现胸腺异常[2]。多数

MG患者发病原因与遗传因素有关,部分患者发病与

机体免疫、感染等因素相关。MG临床主要表现为部

分或全身骨骼肌群出现无力现象,活动后症状加重,
休息后可缓解。最常见的首发症状是由于眼外肌无

力引发的上睑下垂或复视,严重时可出现发音困难、

饮水呛咳等,也会引起其他并发疾病出现。目前,临
床治疗 MG的方法逐渐增多,血清相关抗体的检测在

该病的诊治中发挥重要作用,可以作为 MG分型的生

物学标志物。因此,本文对儿童 MG血清相关抗体的

研究进行如下综述。
1 儿童 MG血清相关抗体

1.1 抗乙酰胆碱受体抗体(AChR-Ab) AChR-Ab
主要分布于血清免疫球蛋白(Ig)G1和IgG3亚群,通
过与突触后膜中的乙酰胆碱受体(AChR)结合,活化

补体瀑布式反应,增加突触后膜损伤,削弱信号传导

能力,导致肌无力发生。有研究发现,MG患者血清

AChR-Ab阳性率高达82.40%,合并胸腺异常的 MG
患者 AChR-Ab 阳 性 率 为 96.11%,特 异 度 为

100.00%[3]。作用于AChR-Ab的α亚群抗体与其他
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